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POUR: LE TRAITEMENT: 


DES FRACTURES EN GÉNÉRAL. 


§ I. — Exposition. 


* Le sort, favorable ou défavorable, m'a donné une:ques- 
tion qui dans toute autre occasion m’eût paru désirable , 
comme se rattachant à l’une de mes études favorites, mais 
que dans les circonstances actuelles il eût été plus sage de 
rejeter peut-être, si j'avais été maître du choix. Il n’en est 
pas..en effet. du traitement général des fractures:comme de. 
certains.autres sujets de chirurgie, où l’on-peut différer : 
d'opinion sans que la controverse soit bien vive; ici au 
contraire la mêléeest encore ardente; école contre: école, 
doctrines contre doctrines, maîtres.et disciples.en sont aux - 
mains;-et pour moi, qui ai pris part aussi à cette guerre 
périlleuse, les chances ont tourné si malheureusement:que 
je trouve assis parmi mes juges les partisans les plus re- 
nommés et en quelque sorte les chefs. des: doctrines que 
je combats. Quelle ressource merestait dans cette position 
délicate? Si j'avais eu la triste pensée de renier mes con- 
victions scientifiques ou même seulement d’en affaiblir la 
défense, mes paroles et mes écrits antérieurs auraient té- 
moigné contre moi, sans compter: quelques autres argu- ` 
mentateurs dont il est grandement besoin de tenir compte. “ 
J'ai donc suivi droit ma route, sans hésiter, sans me laisser 
détourner par aucune préoccupation, respectant les hôm- 


mes, discutant les doctrines, désireux de montrer du moins : ` 


que:si-je me suis égaré, ce n’est pas faute d’une étude ` 
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consciencieuse des faits, et confiant dans cette idée qu'un 
tel travail soumis à mes juges était le plus éclatant hommage 
que je pusse reridre à la dignité de leur caractère et à leur 
baute impartialité. 

La question telle qu’elle-est posée ma- paru d’abord de- 
mander une juste délimitation, et elle cache de nombreuses 
complications sous ‘sa, simplicité apparente. Ce n’est pas 
assurément, dans un concours de la nature de celui-ci, une 
simple description qu’on demande, et déjà cette description 
exigeait une étude historique préalable, afin d’être bien sûr 
de ne rien laisser d'important en arrière; mais nous avons 
surtout à apprécier chacun de ces grands appareils qui 
constituent, à vrai dire, atant de méthodes; et comment 
le-pourrions-nous faire, sans examiner suflisamment les 
indications et les résultats” Or, ceci bien établi, où com- 
mençait, où s'arrêtait le traitement général des fractures? 
De nosjours, Richter, suivi par M. Sanson, a consacré un 
article spécial aux appareils de transport; je n'ai pas cru 
devoir m’en occuper. En effet, cette étude, bonne peut-être 
pour un traité dogmatique , ne se rattache que de fort loin 
au traitement proprement dit; bien plus, à part quelques 
détails exceptionnels, ces appareils ont été imaginés pour 
le transport des blessés en général, plutôt que pour celui 
des fracturés en particulier, et il m'a paru hors de mon 
sujet d'indiquer tel brancard, par exemple, qui convient 
tout autant pour une plaie de poitrine que pour une 
fracture. ' 

Cette double destination ma fait aussi prendre le parti 
de passer sous silence la plupart des lits mécaniques, très 
utiles, je le veux croire, pour le traitement de certaines 
fractures, mais qui ne le sont guère moins dans une foule 
d’autres maladies: 

Enfin, le traitement commençant à la réduction , j'aurais 
pu beaucoup plus naturellement m'occuper des moyens 
conseillés à diverses époques pour réduire les fractures, 
les lacqs et les machines des anciens, et certains instru- 
ments des modernes. Mais de nos jours, etavec juste raison, 
on a répudié tous les moyens mécaniques pour Sen tenir 
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aux mains des aides, ou si quelques appareils concourent à 
la réduction, c’est qu'ils sont destinés à la maintenir, et 
qu’ils servent plus essentiellement à la contention; en un 
mot, je ne me suis occupé spécialement que des appareils 
de contention, et n’ai parlé des autres que par occasion et 
en tant que cette mention se rattachait au sujet principal. 
Ce qui n’empêche pas assurément que des points nombreux 
de l’histoire de la réduction ne doivent être successivement 
agités comme éléments essentiels pour l’appréciation de 
certains appareils. 

Là donc commence mon œuvre, c'est-à-dire quand la. 
fracture réduite ou non, a besoin des appareils du chirurgien; 
mais 1l n’est pas moins important de savoir où elle doit finir. 
Fallait-il s'occuper des fractures non consolidées ou vicieu- 
sement consolidées, pour lesquelles commence une nouvelle 
série d'appareils? Je ne l'ai pas pensé, et voici pourquoi. 
Les fractures non consolidées constituent une lésion fort 
diverse des fractures proprement dites, et rangée en patho- 
logie parmi les articulations anormales; si quelquefois on 
les traite par des appareils propres aux fractures même, 
j'aurai suffisamment parlé de ceux-ci ; si ce sont des appa- 
reils nouveaux, ils demeurent étrangers aux fractures. 
J’en pourrais dire autant des fractures vicieusement conso- 
lidées, qui prennent en pathologie le nom de cals diflormes, 
et qui d’ailleurs sont échues comme question spéciale à l’un 
des candidats de ce concours. 

En conséquence, je traiterai des appareils de contention 
des fractures, du moment où ils sont appliqués jusqu’au 
moment de leur enlèvement légitime. La question ainsi 
envisagée a bien encore assez d’étendue pour remplir large- 
ment une thèse; et afin de mettre un peu d'ordre dans un 
si vaste sujet, il m'a paru essentiel d’y établir trois parties 
bien distinctes, comprenant, la première, l’histoire des ap- 
pareils généraux depuis Hippocrate jusqu'au x1x° siècle ; 
la seconde la description des appareils en usage de nos 
jours, et la troisième enfin l'examen critique des doctrines 
qui président à l'application de tous ces appareils. 


PREMIÈRE PARTIE, 
HISTOIRE DES APPAREILS GÉNÉRAUX DES FRACTURES 
DEPUIS HIPPOCRATE JUSQU'AU XIX° SIÈCLE. 


Cefté histoire étant nécessairement assez longue, j'ai 
séparé les appareils pour les fractures simples de ceux qui 
étaient destinés aux fractures compliquées, et j'ai spéciale- . 
ment étudié les uns et les autres dans chacune des grandes 
époques de la chirurgie. 
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SECTION PREMIÈRE: 


DES APPAREILS POUR Las FRACTURES SIMPLES. 


$ I. — Appareils des Anciens. — Hippocrate et-ses'contemporains.— 
Galien. — Paul d'Égine et les derniers chirurgiens grecs. 


Nous ne savons rien sur les appareils des anciens avant 
les temps hippocratiques. Homère, si fertile en descriptions 
de blessures, ne nous montre nulle part un combattant 
atteint de fracture et se retirant du champ de bataille. Dès 
que ses héros ont un os brisé, ils sont morts. Cela se conçoit 
pour les chefs, sur lesquels une fois blessés on se ruait de 
part et d’autre pour avoir au moins leurs cadavres; quant 
aux soldats, c'était chose trop vile pour que le poëte y 
arrêtât son attention. i 

Tl est certain cependant que long-temps avant Hippocrate 
on s'était occupé avec succès du traitement des fractures; 
et déjà de son temps les praticiens étaient divisés sur les 
questions générales aussi bien que sur les questions secon- 
daires. Ils se réunissaient cependant en un point commun, 
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laiposition: à donner aux membres. Pour le membre’ supé- 
“rieurye’était la demi-flexion; pour l’inférieur, l'extension ; ; 
i cela’ était fondé en-raisonnement sur Phabitude-des mem- 
breset:la plus grande commodité du malade. Ils différaient 
-surtout-en ceci,-savoir : à quelle époque de la fracture il 
fallait procéder à la réduction. Hippocrate voulait qu’on 
réduisit immédiatement, c’est-à-dire le premier ou au | plus 
tard le-deuxième-jour. : et ceci bien entendu, voici en. ‘quoi 
consis{ait son ‘appareil. 

On “commençait: par -enduire -le membre de cérat. Le 
ekirärpdi prenant alors une bande assez courte, en appli- 
` quait-le chef’ sur le lieu de la fracture même et y faisait 

deuxoutrois tours , sans trop serrer ; après quoi il con- 
duisait:sabande jusqu’à la partie supérieure du membre 
‘où elle devait s'arrêter. Une deuxième bande un peu plus 
longue commençait de même sur le lieu de la fracture ; 
mais après une: circulaire simple, elle descendait par des 
doloires: larges:et :peuserrés jusque : vers l'extrémité du 
membre, pour-remonter ensuite vers son origine et finir 
cÜavait fini la première. Le sens dans lequel elles devaient 
s’enrouler autour dumembre variait suivant la nature du 
déplacement. Si :les : fragments inclinaient à gauche, on 
dirigeait les tours de gauche à droite, et vice vers@, afin de 
repousser les fragments dans le sens opposé. 

. Ces premières pièces d'appareil portaient le nom spé- 
cial d’hypodesmides, ou ‘sous-bandes. On les recouvrait 
de compresses.longuettes enduites de cérat, et, autant 
qu'il.estpermis.de le présumer, disposées parallèlement à 
l'axe du membre. Au cas seulement où lemembre:alaïit-en 
s'amincissant beaucoupyers l'extrémité, comme à lavant- 
bras et.à la jambe.;.onappliquait sur le point rétréci-des 
compresses: enrouléesxavec. soin, pour égaliser partout: le 
volume. du membre. Le tout était enfin assujetti par deux 
bandes nouvelles ;sepidesmata ; plus longues que les pré- 
cédentes ; dont l’une; s'enroulait-de gauche àdroite; Pautre 
de droite. à gauche +elles-devaient-essentiellement remonter 

. du bas.jusqu'en-haut:du membre, sauf seulement quel- 
ques tours nécessaires pour les faire redescendre. 
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La réduction était présumée bien faite et l'appareil bien 
appliqué si le malade sentait le membre doucement com- 
primé partout, et un peu plus toutefois au niveau de la 
fracture. Cette compression semble augmenter la première 
puit, et le lendemain la main, s’il s’agit de l'avant-bras, 

apparaîtra un peu gonflée ; ce sont là des signes. favorables 
et qui indiquent une striction convenable, Elle diminuera 
vers le soir du deuxième jour , et paraîtra nulle au malade 
dès le troisième. Il faut alors renouveler l'appareil comme 
la première fois,.et ainsi de suite de trois en trois jours, 
c'est-à-dire au troisième , cinquième et septième jours de 
la fracture. De plus, à chaque pansement on augmentera le 
nombre de bandes; c'est-à-dire, selon Celse, qui paraît ici 
n'avoir fait que copier Hippocrate, qu’on se servait de cinq 
bandes le troisième jour, et de six le cinquième; il ne 
paraît pas qu'on allàt au-delà. 

En général, au septième jour, si les choses se sont régu- 
lièrement passées , le membre apparaîtra sans gonflement 
aucun, tenuior ac gracilior , et les fragments pourront être 
ramenés au contact plus facilement. Il est temps , dès lors, 
d'appliquer les attelles, narthékes. On les met par-dessus les 
bandes , avec la précaution d’en placer une plus épaisse que 
les autres sur je lieu.où les fragments font saillie; et on les 
maintient avec desliens très làches , de telle sorte que cette 
striction nouvelle n’ajoute rien à celle des bandes. On res- 
serre d’ailleurs les liens tous les trois jours. 

Si l’on a la certitude que la coaptation est exacte , si, d’un 
autre côté, il n’y a nul prurit et nulle crainte d’ulcération 
sous le bandage, on laisse les attelles en place jusqu’à la 
complète consolidation. Ainsi, pour les fractures de lavant- 
bras , la consolidation se faisant en trente jours, les attelles 
mises le septième jour demeuraient au-delà de vingt jours 
en place. Il en était tout autrement si le chirurgien conce- 
vait quelques doutes touchant le juste rapport des frag- 
ments; alors, à peu près vers le milieu du temps que les 
attelles devaient demeurer appliquées, ou même un peu 
auparavant , il fallait enlever tout l'appareil, procéder à 
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la réduction définitive, et remettre les bandes et les attelles . 
comme auparavant. 9 

Enfin. les attelles enlevées, 5 naeh n'était point terminé 
encore. On faisait sur lemembre des affusions d'eau chaude, , 
puis on le recouvrait de ses bandes, ,en comprimant moins. 
qu'auparavant ; et tous les trois jours on renouvelait l’ap-, 
pareil, en diminuant chaque fois le nombre des bandes, ce 
qui allongeait le traitement d’environ sept jours. 

. Au total, sion s'arrête à la composition de 1 'appareil 
d’Hippocrate, on voit qu'il se composait presque exclusive- 
ment de compresses, de bandes.et d'attelles ; et avant d'aller 
plus loin, il est bon de jeter un coup d'œil sur ces divers 
objets. 

Les compresses étaient de toile de ng , pliées en trois ou 
en quatre, larges de trois à quatre doigts, et dela longueur 
de l'appareil même. Elles répondaient donc assez bien à 
ce qu'on appelle de nos jours compresses longueltes. 

„Les bandes étaient de toile de lin ou de laine ; mais.pour. 
les fractures on se servait des bandes de lin, comme plus, 
propres à comprimer. Leur largeur variait de trois à six, 
travers de doigt ; leur longueur, ‘selon l'indication à remplir.) 
Elles étaient roulées à un ou deux globes ; et ceci demande. 
quelque attention. Les anciens ne connaissant pas l'usage, 
des épingles, ne pouvaient arrêter leurs bandes que de deux 
manières, ou bien en liant ensemble les deux bouts, de Jàl 
les bandes à deux globes ; ou bien en cousant le bout resté 
libre. Pour les fractures des membres où l’on mettait des 
attelles, les nœuds des bandes auraient rendu l’apparei 
inégal; on se servait donc de bandes roulées à un globe. 
Mais alorsles plus minutieuses précautions étaient prises 
pour leur assurer une juste solidité ; ainsi, afin diassvjettir le 
premier bout, vousavez vu qu'Hippocrate le collait à 1: n°au. 
à l'aide du .cérat ; car ce cérat répandu sur le membre, sur 
les compresses, n'avait pas d'autre usage; il servait unique- 
ment d’agglutinatif. Quant au chef resté libre, on le cou- 
sait sur les révolutions de la bande , à la partie supérieure 
du bandage, et en cas de plaie, du côté opposé à la plaie. 

Quant aux attelles, Hippocrate recommande „qu'elles 
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sbient légères, unies (æquales ), mousses et arrondies à leurs 
extrémités, plus courtes que l’appareil des‘bandes , auquel: 
elles servent seulement d'appui extérieur, plus épaisses, 
comme il a été dit, du côté où les fragments font saillie. 

‘Ainsi, pour une fracture du milieu de la jambe, par 
exemple, elles né devaient point dépasser, ni peut-être 
même atteindre les malléoles et les tubérosités supérieures 
du tibia. Que si la nécessité obligeait à étendre l'appareil sur 
des saillies osseuses sous-cutanées, il fallait ou disposer les 
attelles sur les côtés de ces sailliés, ou'les recouvrir à leur’ 
niveau, pour éviter une compression douloureuse. Ces dé 
tails, qui ne sont pas sans intérêt, nous laissent cepéndant 
ignorer deux choses d’une importance capitale, savoir, de 
quelle matière étaient faîtes ces attelles; et'en quel nombre 
onles appliquait: 

Fouchant le premier point, les auteurs grecs sont abso< 
lument muets ; Celse ne dit que cé peu de mots: ferulæque 
super accommodandée simt; que fiss cireumpositæque ossain 
sud sede continent; et c'est d’après ce passage assez obscur’ 
que les écrivains modernes ont supposé qu'il s'agissait de 
tiges de férules fendues par lé milieu. Quoi qu’il en soit, on 
voit du moins’ qu’on en appliquait un certain nombre ; et: 
cela apparaît plus manifestement encore d'après ce passage 
de Paul d’Egine : deinde land aut stuppd ferulas mediocriter 
involutas, in orbem fracturæ circumdamus, non minore quam 
digiti spatio invicem distantes. C'était donc une sorte de gril- 
lage dont on enveloppait le membre ;:il ne paraît pas cepen- 
dant que les attelles fussent unies les unes aux autres, 
comme dans quelques appareils plus modernes. On rious a 
conservé dans le traité des Lacqs d'Oribase, la figure d’un 
avant-bras ainsi entouré d’attelles ; les'attelles‘y sont tenues 
appliquées sur le membre: à l’aide d'unlacq assez compli- 
qué, appelé le Lacq des matelots, Laqueus nauticus. 

Telétait, autant qu’ilm’a été possible de’ le reconstituer, 
l'appareil adopté par Hippocrate pour les fractures des’ 
membres en général; mais il conivient encore d'exposer 
quellesétaient ses vues dans’les diverses Hanœuvres de soi 
application. i 


La première bande avait pour but d'exprimer le sang de 
la partie fracturée, et de le refouler vers la partie supérieure 
du membre ; la seconde vers la partie inférieure ; et c'était 
pour mieux remplir ce but que les premiers tours se faisaient 
sur la fracture même , et que la.striction un peu plus forte 
en ce point devait aller en diminuant vers le haut et vers 
le bas. Cette compression regardée comme un moyen de 
dissiper la tuméfaction , il devenait essentiel de la maintenir 
toujours à un degré convenable; de là, le précepte de la re- 
nouveler toutes les quarante-huit heures, et même de la 

- renforcer légèrement à mesure qu’on s’éloignait de l’époque 
de la fracture. Le septième jour était le terme moyen oùelle 
avait produit son effet ; mais il n’en était pas toujours ainsi, 
et pourles membres épais et charnus, il fallait souvent la 
prolonger davantage. Ainsi , pour le bras, Hippocrate dit 
qu’on mettra les attelles le septième ou le neuvième jour; 
pour la jambe , le septième, le neuvième ou le onzième, D'un 
autre côté, Galien observe très judicieusement que si le 
membre se présentait dès le troisième jour dans les condi- 
tions que l’on attend d'ordinaire au septième, on pourrait 
dès ce moment appliquer les attelles. 

Les attelles n'avaient pas d'autre but que les nôtres, de 
maintenir les os dans une parfaite immobilité. Enfin, après 
l'enlèvement des attelles , les affusions d’eau chaude avaient 
pour indication de rappeler les humeurs dans le membre, 
afin, dit Galien , de nourrir et corroborer le cal. 

Que si maintenant nous cherchons à apprécier cet appa- 
reil au point de vue de nos connaissances modernes, nous 
y trouverons plusieurs choses dignes d'éloges , d’autres fu- . 
tiles, et enfin d’autres sur lesquelles l'expérience n’a pas 
dit son dernier mot. ; 

#3 Ainsi, S'assurer contre l’inflammation de la partie avant 
d'appliquer un appareil solide, c’est là un principe que 
j'adopte dans toute son étendue. Je sais bien qu’il est re- 
gardé comme inutile aujourd’hui par un bon nombre de 
chirurgiens ; mais j'aurai plus tard occasion de discuter leurs 
arguments. Seulement, le moyen employé par Hippocrate 
me paraît trop périlleux. C’est la compression méthodique, 
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renouvelée de nos jours avec succès par M. Velpeau, avec 
_cettedouble différenceque M. Yelpeau l’ établit uniformément. 
surtout le membre, tandis qu'Hippocrate la faisait plus forte 
sur le foyer de la fracture et de l’inflammation à venir; mais 
` si par là il accroissait le danger peut-être, il y parait, d'un 
` autre côté, par celte étude minutieuse des signes d'une 
‘compression bien faite , et par ce soin rigoureux de renou- 
‘veler l'appareil toutes les quarante-huit heures. 
. Quoi qu'il en soit, le temps í de inflammation passé, il 
révisait la coaptation des fragments, chose plus facile alors, 
et pratique sagement raisonnée. Si cette coaptalion ne 
laisse nul doute, application des attelles qu'on laisse en 
place tout le temps nécessaire à la consolidation; C’est.un 
véritable appareil inamoyible: bien plus, avec cet us. 
que dans les appareils désignés aujourd’hui sous ce nom, 
' l'amaigrissement du membre laisse à la longue entre la 
peau et l'appareil un intervalle que l’on ne peut combler, 
tandis qu'Hippocrate, resserrant ses liens tous les trois 
` jours , obtenail une pression toujours uniforme et un con- 
tact toujours persistant entre l'appareil et le membre. 
… Mais il a posé un autre précepte, qui n’a pas élé toujours 
suffisamment compris, et que j'adopte d'autant plus com- 
. plétement que j’y étais arrivé pour moi-même, avant de 
l'avoir retrouvé dans Hippocrate. Pour peu que vous ayez 
de doute sur la coaptation, renouvelez l’appareil vers le 
_ milieu du temps que les attelles doivent rester en place. 
Ainsi dans la fracture de l’avant-bras, les altelles, mises 
le septième jour, devront être enlevées du vingt-septième 
au trentième ; c’est du dix-septième au dix-neuyième jour 
qu’il faudra visiter la fracture. Pour le bras, altelles placées 
le septième ou neuvième jour, laissées jusqu'au quaran- 
tième; c’est du vingt-troisième au vingt-quatrième jour 
qu’on examinera l’état du cal. POur la jambe, d'après un 
calcul analogue, du vingt-troisiènie au vingt cinquième ; 
pour la cuisse, du vingt-septième au trentième jour, Or, 
dans une fracture simple, à marche régulitre, vers ces 
époques ou à peu près le cal est déjà formé, mais non en- 
core passé à l’état osseux : on peul donc dans beaucoup de 
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cas réduire encore les fragments qui feraient saillie; et yai 
trouvé de plus, chose remarquable, qu’en les refoulant 
alors en place, il semble qu’ils s'enfoncent dans le moule 
_fibro-cartilagineux du cal, et ils ont certainement moins de 
tendance à se déplacer de nouveau. Il ne faudrait cepen- 
dant pas croire que le succès soit aussi facile, ou qu’il puisse 

même étre obtenu dans tous les cas, 

Je ne dirai rien de la matière des attelles ; toutes seront 
bonnes quand elles réuniront les Conditions exigées par 
Hippócrate. Quant à leur nombre, il me paraît mieux cal- 
culé que dans beaucoup de nos bandages modernes ‘pour 
étayer tous les points du membre ; et en cela il se rapproche 

des appareils inamovibles actuels. 

Reste enfin leur longueur, qui choque nos habitudes ; car 
où est le chirurgien qui se borne à recouvrir l'avant bras 
fracturé sans empiéter sur la main, et avec les bandes et 
avec les attelles ? Or déjà l’occasion nem’a pas manqué pour 
le dire, et je n’hésiterai pas à le répéter ici, ces bandes, ces 
attelles prolongées sur la main, nesont justifiées par aucune 
considération sérieuse et légitime , et elles ont de graves 
inconvénients. En thèse générale, et j'aurai à revenir sur 
ce sujet, attelles ou bandages ne sont faits que pour rem- 
placer par un squelette extérieur, le squelette naturel frac- 
turé qui donnait au membre sa forme, sa longueur, sa soli- 
dité, et ils ne doivent pas se prolonger au-delà à moins d'in- 
dications toutes spéciales. 

Tl faut ajouter cependant que tout membre fracturé, pour 
arriver à la consolidation, devant rester un assez long temps 
dans l’immobilité, a besoin d’une position stable qui la Iui 
garantisse, et que l'appareil que nous venons d'éludier 
serait insuffisant à cet égard. Mais les moyens de remplir 
cette indication nouvelle sont divers pour chaque membre, 
et pour Chaque brisure du membre ; ils pourraient être dé- 
crits sous le titre d'appareils complémentaires. Or ces appa- 
reils complémentaires ne sont pas oubliés par Hippocrate ; 
l'écharpe pour l’avant-bras, le bandage de corps pour le 
bras; les coussins ou les gouttières pour le membre infé- 
rieur. Mais ceci touche au traitement des fractures en 
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particulier, sur. lequel ce n’est pas ici le lieu d'insister. 
‘Il resterait maintenant à examiner le principe de la ré- 
duction immédiate ; mais il est plus à propos d’abord d'ex- 
poser la pratique de ceux qui ne le suivaient pas. La plu- 
part des médecins, nous dit Hippocrate lui-même, que la 
fracture soit avec ou sans plaie, la pansent. les premiers 
jours avec de la laine en suint; et quand on manque de 
„linge, c’est une assez bonne ressource. Mais d’autres appli- 
quaient. la laine pendant deux jours seulement ; et le troi- 
-sième et le quatrième jour ils faisaient la coaptation etap- 
-pliquaient le bandage . compressif en linge.. Hippocrate 
- s'élève fortement contre cette pratique; car c’est.agir sur 
` les parties à l’époque même où il y-a le plus d’inflamma- 
tion. Enfin d’autres recouvraient le membre -de laine du- 
rant les sept premiers jours, et ne procédaient à la coapta- 
tion que leseptième. Hippocrate accorde qu’ils s’y entendent 
mieux que les autres; en effet, le septième jour, le temps 
de l’inflammation est passé, et la coaptation est devenue 
facile. Mais il préfère de beaucoup son procédé, attendu, 
dit-il, qu’il permet d'appliquer les attelles le septième jour, 
cé qui dans l’autre ne peut avoir lieu que beaucoup plus 
tard; et que ce dernier a aussi d’autres inconvénients qu’il 

serait trop long de déduire. 

N'êtes-vous pas surpris de rencontrer dans le vénérable 
vieillard cette formule de critique si légère, et si commode 
d’ailleurs pour ceux qui n’ont pas de bonnes raisons à don- 
ner ? Ainsi voilà le grave inconvénient qu'il signale de pré- 
férence à tous les autres: c’est qu’on ne pourra pas appli- 
quer les attelles le septième jour! Eten conséquence son 

_ principe à lui de la réduction immédiate, ne repose que sur 
cette idée tout arbitraire, que les attelles seront mises à 
jour fixe! Mais cela n’est véritablement pas digne de la 
gravité d'Hippocrate; car est-ce donc la loi littérale des 
trois jours et des trois renouvellements de l'appareil qu'il 
veut suivre, ou bien l'esprit de cette loi, qui est que Pin- 
flammation seule est un obstacle à l'application de l’appareil 
„définitif? Evidemment s'il {n’y a pas d'inflammation le sep- 
tième jour, peu. importe que les bandages simples aient 
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précédé; lès"attélles peuvent et doivent être mises. Et après 
cêla quels’sont les aütres inconvénients qu’il serait trop 
long dé déduire ? Gatien en commentant ce passage, a jugé 

plüs convenable de ‘les exposer. Or tout ce qu'il a pu trou: 
ver, c'est ceci, savoir, que le sang n'étant pas expulsé dt 

lib de la fracture dès les premiers jours, il est à craindre que 

l’'osne sé corrompe- Cela dépasse assurément toutes les 
licences de là théorie pure; d'autant plus qu'Hippocraté 
admet, et avec raison, que l'inflammation s’apaise aissi 

aussi bien par ce mode de traitement que par l’aütre. 

Cette courte’ discussion ne paraîtra‘ pas hors de propos à 
ceux qui réfléchiront qu’il s’agit là des principes mêmes de 
la thérapeutique des fractures ; et que la lutte se représente 
dë nos jours presque dans les mêmes termes. J'aurai à y 
revenir, plus tárd: jè dirai seulément ici par avance qué 
lorsqu'on peut sans grands-efforts'et sans douleur, non seu- 
lement le premier jour, mais le second, le troisième, et à 
quelque époque que ce soit, ramener les fragments en con- 
tact, il faut le faire ; mais que si l'irritabilité musculaire où 

l'iffmmmätion ne permettent pas d'arriver: à ce résultat 

sans déployer des forces considérablés, il faut atténdré, et 
non passeulement jusqu’au septième jour, mais jusqu'au 
quinzième et au TSMS, et plus tard: encore en cas-de 
besoin: 

De même aussi après Hippocrate, tr le triomphe de 
sés doctrines én général, quelques: chirurgiens osèrent s’é= 
carter de ses principes dansle traitement des fractures sim= 
ples. Quelques uns au lieu de deux sous-bandes; en appliquè- 
rent trois: rare perfectionnement à coup sûr ; mais à toutes 
les époques il s’est rencontré de ces puérils innovateurs. 
D'autres, suivis par Celsé, commencçaient par envelopper le 
membre de compresses pliées en deux ou trois doubles, et 
trempées dans un mélange de vin‘et d'huile; ils variaient 
aussi la direction des tours-des bandes’; et sur la fin du trai- 
tement ajoutaient’ lesfrictions aux affüsions” d'éa chaud: 

Galien donna le signal d'une innovation beaucoup plús- 
importante. 11 avait recherché quelle était la figure moyenne 
des méinbres, c’est-à-dire celle qui, s’écartant le plus des" 
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mouvements extrêmes, fatiguait moins les muscles et pou- 
vait être gardée le; plus long-temps sans douleur. Ceci le 
conduisait tout droit à à recommander la flexion dansles frac- 
tures des membres inférieurs; mais devant cette opposition 
formelle à Hippocrate, Galien recula , et choisit un moyen 
terme. C'était l'habitude. des DS qu'Hippocrate avait 
prise pour règle ; ce fut l'habitude que Galien voulut égale- 
ment suivre. Seulement il alléguait que certains sujets à 
métiers sédentaires, demeuraient toute la journée assis et les 
jambes fléchies ; pour ceux-là donc il fallait fléchir un peu le 
membre ; et de même pour le bras, il convenait d'étendre un 
peu plusle coude chez ceux qui par profession l’avaient habi- 
tuellement étendu. Là. se borna sa réforme; encore oublia-t- 
il ce qui pouvait lui donner quelque vie, les moyens d’appli- 
cation. I] dit bien qu’il a vu ses idées justifiées par l'expé- 
rience; mais il ne décrit aucun appareil nouveau, ni aucune 
modification dans les appareils connus ; et sa doctrine restée 
dans le monde des idées, ne devait en être tirée pour papier | 
das la pratique que bien dessiècles après lui. - 

Des hommes qui n'avaient ni son autorité, ni son génie, 
et dont le nom n’est pas même connu, hésitérent moins à 
introduire dans la thérapeutique des fractures deux métho- 
des toutes nouvelles, dont lapremière mention se trouve dans 
Paul d’Egine. La première était adoptée par Paul lui-même. 
On avait perdu de vue l’idée thérapeutique qui. avait dicté 
la conduite d'Hippocrate pendant les premiers jours de la 
fracture, et on l'avait remplacée par des idées toutes diffé- 
rentes. Si Hippocrate veut qu’on renouvelle le bandage le 
troisième jour, disait Paul, c’est de peur qu’il ne survienne 
quelque tension, ou quelque déplacement ; ou que la perspi- 
ration ne soit retenue, ce qui amène chez quelques uns non 
seulement un prurit incommode, mais quelquefois même 
des érosions de la peau par l'acrimonie de la matière. En con- 
séquence, à chaque renouvellement d'appareil, Paul lotion- 
nait le membre avec de l’eau tiède, pratique déjà conseillée 
dans Celse; mais, passé le septième jour , soit que les parties 
rejettent moins de matière, soit parce que cela favorise la con- 
solidation du cal, il faut mettre de plus longs intervalles entre 


+ 


Me A 
les levées de l'appareil. Ainsi se trouvait fondée la méthode des 
pansements réitérés, ou silon veut des appareils amovibles; 
et les grandes traditions antiques étaient perdues. Il ne faut 
pas au reste l’attribuer à Paul, qui suit ici ce qu’on lui a en- 
seigné ; et peut-être en retrouverait-on les premières traces 
encore obscures jusque dans Celse lui-même. 

Mais à côté de cette innovation dangereuse, et comme 
pour combattre un excès par un autre, s'était élevée une 
méthode tout opposée, celle de l'appareil parfaitement ina- 
movible. Les modernes, dit Paul, après le bandage appli- 
quent immédiatement les attelles, pour conserver au mem- 
bre la forme restituée par la coaptation, les serrant selon le 
degré de sensibilité et d'inflammation de la partie. C’est bien 
là la doctrine des appareils inamovibles, telle qu'elle est en- 
core professée de nos jours, et telle que nous aurons à la 
juger plus tard. 

Dans tout ceci il n’est point question de l’extension per- 
manente. Hippocrate savait cependant que les fractures du 
bras offrent quelquefois du raccourcissement, que pour les 
fractures du fémur c’est le cas le plus ordinaire; mais tout 
ce que ce double danger lui suggère, c’est que le raccour- 
cissement du bras est de peu d'importance , parce qu’il peut 
se cacher ; et pour celui de la cuisse, qu’il entraîne la clau- 


< - dication, et qu’il serait préférable pour le malade d’avoir 


les deux cuisses cassées pour les conserver de même lon- 
gueur. Les fractures complètes de la jambe avec chevau- 
chement semblent seules avoir attiré son attention. Quel- 
ques chirurgiens attachaient alors le bas de la jambe à un 
pieu fiché en terre vers le bas du lit; il n’a pas de peine à 


démontrer combien cela est illusoire. Il avait lui-même ins 


venté un appareil d'extension permanente pour l2 jambe, 
que les copistes postérieurs ont rendu par une figure ridis 
cule, conservée encore dans nos éditions les plus modernes ; 
et enfin Galien nous apprend que de son temps un médecin 
de Pergame avait ®onstruit un appareil à extension pour 
le fémur, vraiment très bien imaginé. Mais ce serait sortir 
de la thérapeutique générale, que de m'occuper plus à 
fond de ces appareils tout-à-fait spéciaux; il suffit d'en avoir 
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indiqué:la: première origine. J’ajouterai.seulement:ici une 
-emarque:bien. propre à frapper les esprits.non prévenus ; 
; cest.que la chirurgie moderne, si dédaigneuse des.travaux 
.des:anciens , reste souvent, sans le savoir, leur:trop.servile 
imitatrice, Ainsi tout ce qu’on a tenté.jusqu’à.ce jour.pour 
perfectionner l'extension permanenté, n’a eu trait,.comme 
.au.temps de Galien,:qu'aux. fractures de Ja cuisse et:de la 
jambe;-et, à voir l’oubli.où Von à laissé Jes.fractures.du 
membre. supérieur, on. dirait que. nous avons accepté, 
Comme. le-dernier mot de. l'art, les paroles d’Hippocrate : 
Que le raccourcissement dubras.se peut cacher, etn’ apas grand 

stinçonvénient. 

‘Enfin je dirai un mot:en passant ide quelques appareils 
-biem plus:spéciaux-encore; mais:où: se trouve l'origine de 
sméthodes. nouvelles que nous allons voir se développer 

dans les temps postérieurs. Dans les fractures de la mà- 
-choire inférieure, Hippocrate se servait de: bandes de cuir 
souple , collées sur la peau avec de la gomme. Pour les frac- 
{tures du nez, il recouvrait cetorgane avec une pâte de fa- 
"rine bien collante , glutinosa ; à Jaquelle on mêlait quelque- 
“fois de la poudre d'encens ou de la gomme, pour lui:donner 
“plus de ténacité. Déjà Celse appliquait la farine aux frac- 
-tures de la mâchoire ; il trempait une compresse double dans 
“un mélange de vin, d'huile, de suie d'encens, et de fleur de 
farine de froment. Galien dans un cas urgent s'était servi 
de résine liquide, et conseille au besoin de se servir de 
miel. Nous-ne tarderons pas à voir.ces moyens exception- 
-nels étendre le-cercle de leurs applications, et devenir enfin 
* d'un usage général pour toutes les fractures. 
== “En résumé, sinous regardons de haut toute celte théra- 
-“peutique des anciens, nous y trouvons d’abord ces (rois 
~ grandes et capitales méthodes : 


1° Pansements simples les premiers jours, plus tard appa- 
_ Teil inamovible; c’est la plus ancienne des trois, et celle 
qu’Hippocrate avait adoptée avec quelques modifications ; 
2° Appareil amovible durant tout le temps de la fracture ; 
méthode préférée par Pauld’'Égine; 
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3° Appareil inamovible dès le début; méthode des derniers" 
chirurgiens grecs. 

De plus, pour ce qui concerne les appareils ; le bandage* 
roulé, etcomme nous le verrons plus tard, le bandage à ban 
delettes séparées ; les attelles de la longueur dumembre ; 
l'écharpe, les gouttières hyponarthéciques, les‘appareïls à 
extension permanente, quelques appareils solidifiables; et” 
j'allongerais de beaucoup cette liste si : je fouillais plus: 
avant dans l’histoire du traitement des fractures en parti 
cuülier. 


$ III. — Appareils des Arabes. — Albugerig. — Athuriscus. — 
Bhasès. — Avicenne. — Albucasis. 


Avant d'aborder l’histoire de cette partie de l’art chez les 
Arabes, il est nécessaire de rappeler les difficultés de cette 
tâche , afin que le lecteur ne nous attribue pas un’ défaut 
de précision et de clarté que nousne pourrons pas peut-être 
toujours éviter. Nous ne connaissons la plupart des Arabes 
quë'par'des traductions latines faites dans le moyen âge, 
par des hommes qui n’entendaient pas toujours bien les 
deux langues; et Casiri les enveloppant toutes dans 
une réprobation générale, les appelait des perversions 
plutôt que des versions. C'était surtout à l'occasion de celles 
de Rhasès qu’il parlait dela sorte; encore Casiri, qui n’était 
pas médecin, ne pouvait juger combien de contre-sens avaient 
été commis dans la traduction des termes de l’art. Du reste, 
j'ai depuis long-temps remarqué qu'un médecin même ne 
pouvait mériter grande confiance quand il s'avisait de tra- 
duire des matières chirurgicales ; et pour n’en citer qu'un 
exemple, Gardeil a bien eu le courage de faire employer à 
Hippocrate les fanons, qui ne furent inventés que plus de 
quinze siècles après. Or, on rencontre dans les versions de’ 
Rhasès nombre d’erreurs du même genre, et qu'il est facile 
de reconnaître ; ainsi, pour ne pas sortir de notre sujet, 
quand Rhasëès traduit littéralement le texte de Galien-où 
il est question d’attelles, le traducteur remplace les attelles 
par des'emplátres constrictifs; et là où Galien parle de”’glos= 


socome, on lui fait parler Fra ser attelles. On comprend 
combien, à travers ces erreurs qui vont droit au fond des 
- choses, la marche de l'historien est difficile et pénible , 
surtout quand personne ne l’a frayée devant lui. 

. Or, c’est précisément dans le Continent de Rhasès qu'il 
nous faut rechercher l’origine des plus remarquables inno- 
vations des Arabes. C’est. là, par exemple, que nous voyons 
leurs chirurgiens, tantôt suivant une idée qui remonte à 
Hippocrate , tantôt créant par eux-mêmes, ouvrir des 
voies toutes nouvelles au traitement mécanique des fractu- 
res. Vous vous souvenez de la courroie enduite de gomme 
qu’Hippocrate recommandait pour la fracture de la må- 
-= Choire; voici ce que dit un chirurgien arabe, Abugerig ou 
Abugene , dont le nom même aurait péri sans Rhasès. 

u Albugerig dit : la gomme guérit les fractures des os, lors- 
qu'on en fait un emplâtre. ». 

. Rhasès revient à plusieurs reprises sur cette pratique, 
et nous apprend ailleurs qu'il s'agissait de la gomme ara- 
bique. Du reste, Albugerig ne s'était point arrêté là. Il re- 
commandait la mumie , comme apaisant les douleurs et hâ- 
tant le cal, soit qu’on la donnät à l’intérieur, soit qu’on 
l'appliquât en emplâtres; non point la mumie égyptienne, 
dont plus tard Paré combattit si énergiquement l'usage 
interne ; mais cette espèce de bitume naturel qui distille 
des rochers en deux provinces de la Perse, qui réunit, 
suivant Avicenne, les vertus de la poix et de l’asphalte en- 
semble, et dont , au rapport de Chardin , les Persans mo- 
dernes font encore un grand usage à l’intérieur. 

Le sel et le riz broyés étaient également employés, et 
peut-être cette bouillie de riz était-elle un emprunt faitaux 
peuples de l’Indoustan , qui, dit-on, en font encore usage 
aujourd’hui dans leurs appareils à fractures; et enfin, 
ajoute Albugerig , etiam calx extincta et gypsum mortificatum. 
Voilà l’origine de l'appareil de plâtre, qu'Eaton, sur la 
fin du xvne siècle, retrouva encore en vigueur à Bassora, 
aux lieux mêmes où Rhasès avait exercé, et où il avait vu 
la pratique ou lules ouvrages d’Albugerig. Le plâtre n’était 
pas seul employé; déjà Albugerig lui faisait concurrence 
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avec la chaux éteinte; un autre chirurgien, Athuriscus, 
avait modifié ces premières inventions. Il avait d’abord une 
pâte faite avec la chaux, obtenue par la cuisson de certaines 
coquilles , concularum, et le mucus des coquillages mêmes ; 
et il déclare cette pâte admirable. 

_« Mais si tu fais ton appareil avec la chaux et le blanc d'œuf, 
il sera plus admirable et plus utile encore ; en effet il deviendra 
dur comme une pierre , et on n'aura besoin de l'enlever qu'après 
l'entière guérison. » 

< D’autres, comme Saher, avaient imaginé de nombreuses 
formules d’emplâtres consolidatifs; et, autant que j'ai 
pu le comprendre, Rhasès employait à la fois les attelles et 
les emplâtres, ou, pour parler plus exactement, les mé- 
langes solidifiants; et il donne des règles assez importantes 
à suivre dans leur emploi. ` i 

I! se prononce d’abord nettement sur la question de l'é- 
poque à laquelle il faut appliquer l'appareil définitif. Les 
chirurgiens de son temps appliquaient directement les mé- 
langes solidifiants sur la peau, et dès le premier jour. Rhasès 
blâme cet usage. Cela réussit, dit-il, quand il n’y a niin- 
flammation, ni plaie; mais le plus souvent ce contact et 
cette striction prématurée déterminent de la fièvre (peut- 
être faut-il entendre plus simplement del’ardeur oudu prurit), 
des ampoules et d’autres inconvénients. En général, il faut 
donc dans le début se contenter de recouvrir le membre 
de bandes légères; et quand toute crainte aura cessé, on 
en viendra à l'appareil définitif. 

U ne donne aucun détail sur la façon d'étendre le mé- 
lange autour du membre ; il paraît seulement qu'il recou- 
vrait au préalable la peau d’une bande roulée à deux globes. 
Quant aux attelles, il s'écarte des idées des anciens, qui 
appliquaient toujours des attelles de la longueur de l’appa- 
reil : il est des cas, dit-il, où la réduction ne peut étre 
bien maintenue qu'avec des attelles plus petites, qui se 


` moulent sur la configuration du membre; seulement il tes 


soutenait par des attelles ordinaires. 
Ainsi c’est à Rhasès qu'est dû l'usage des petites attelles 
conservées jusqu’à nos jours par beaucoup de chirurgiens. 
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Péut-être est-ce aussi à son époque qu'il faut faire remonter 
l'usage des grandes attelles, magnæ tabule, que nous verrons” 
recommandées par Avicenne-pour les fractures-du membre 
inférieur. J'ai dit? plus haut que d’après la version latine, 
Rhasès aurait cru voir les grandes attelles dans Galien , et 
peut-être l'erreur viendrait-elle du traductèur arabe de Ga- 
lien lui-même: Quoi qu'il en soit, Rhasès'ne lés adopte pas. 

* Jeémervois pas non-plus qu'il se prononce: à l'égard des 
appareils en chaux ou en plâtre, à moins qu'on'ne prenne” 
la‘phrase suivante pour l'expression de son opinion, tant 
pour ces: appareils : trop-durs que’pour les ‘appareils "trop 
mousdes anciens : « Les bandagesmousne:servent à rien, les 
bandages solides produisent dela douleur et de l’inflammation.» 
Maïs peut-être aussi“ ne s'agit-il là que de la striction trop 
faible ou trop forte exercée par lesbandes, ou par quelque 
appareilique ee soit. 

Enfin, l'appareil définitif une-fois mis en‘place,‘il ne faut 
l'enlever qu'après l'entière guérison: 

Ainsi done, à ne considérer que les principes essentiels’, 
Rhasès continuechez les Arabes la doctrine d'Hippocrate ; 
pansements simples jusqu’au septième jour, et alors appa= 
reihinamovible. En descendant dans les détails, Rhasès a 
certainement:perfectionné l’appareil primitif, en y ajoutant 
les: petites attellesiet les mélanges solidifiants. 

Avicenne, :au:contraire, suivit Paul, et fit faire à la thé- 
rapeutique des fractures-un pas rétrograde dont elle fut 
long-temps à revenir. Il établit en règle générale de n’ap- 
pliquer les attelles que le cinquième jour, ou même plus 
tard,et jusque là de renouveler tous les deux jours le ban- 
dage provisoire: Mais, passé le septième jour, c’est-à-dire’ 
les attelles une fois mises, il faut lever l'appareil tous les 
quatre ou cinq jours. Je ne sais comment accorder avec 
cette règle positive la remarque qui vient après, qu’il se- 
rait à désirer de conserver les attelles en place jusqu'à 
vingt jours: 

On comprend qu'avec cette nécessité, les appareils soli- 
difiables d’Albugerig et de Rhasès auraient été excessive- 
mentincommodes. Aussi, tout ce qu’Avicenne emprunte à 
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«Rhasès ,.çe.sont.ses petites:aftelles:et sa bande à deux;glo- 
bes ; mais, s'écartant.de lui pour-tout le reste, il adopte:les 
très.grandes attelles.que Rhasèstavait.rejetées;-pouriles 
fractures.du bras;.par.exemple, il:veut que le-:membre;soit 
.eerné:de quatre côtés. par. quatre attelles:debois:d’alcona, 
„ou d'olivier; ou de-grenadier, ou debois.analogues; ces:at- 
telles. doivent: nonseulement.dépasser. le: bandage,smais > 
même, Jes.articulations. Pour les: fractures :de. cuisse; il 
allonge.ses attelles.depuis le bassin jusqu'a u-delà.du-pied ; 
il les fait fortes, larges, :un.peu-concayes; et.comme.ayec 
cette longueur.et cette solidité elles auraient froissélespar- 
-tiessaillantes.des membres, sans même s’appliquerexacte- 
mentsur tous.les, points, Avicenne les double-par les cous- 
sins où, paillassons , pulvini; et telle estenfin l’origine.des 
appareils vulgaires , préférés encore. par Boyer, par. Dupuy- 
tren; et par nombre de chirurgiens: de nosjours. 
Enfin vient Albucasis, quireprésente la.chirurgie arabe- 
„espagnole; comme Rhasèset.Avicenne Ja chirurgiepersane. 
Le premier, si je ne .me:trompe, il.établit:ce principe:qu'on 
retrouverait toutefois virtuellement dans le:traité d'Hippo- 
crate, que si la fracture. est récente .et,sans. inflammation, 
il faut s'empresser de la réduire; que,.s’il.y.a de l’inflam- 
mation,- il faut attendre qu'elle soit dissipée. Pour-le.temps 
„de l’application et des renouyellements de l'appareil, ik.sui- 
vit malheureusement Avicenne, mais non pour l'appareil 
lui-même. Avant toutes choses il recouvrait. le dieu. fracturé 
d’étoupes , sur Jesquelles il étendait un liniment convena- 
i ble; première trace, des. étoupades que, nous. verrons, bien- 
tôt si largement employées. Là-dessus, viennent les bandes 
et les attelles;. et ces attelles , faites, de.cannes fendues 
par le milieu, ou de sapin, ou de branches de palmier, ou de 
saule, larges d’un travers de doigt, séparées l’une de l'au- 
tre d’un intervalle un peu moindre, reproduisaient assez 
fidèlement celles de Paul et des anciens. Quantauxilini- 
ments qu’il étendait sur ses étoupes, il en donne plusieurs 
formules, dont: Ja: ne mu était un: saélosseudfieur 
de farine..et.de,blaned'œu 
Mais ceçquifrappe. le. re esp dans ac aa 
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trine d'Albucasis , c’est la position toute nouvelle qu'il re- 

commande pour les fractures du bras et de la cuisse. Dans 
les premières, il voulait que l’avant-bras fût fortement 
fléchi de manière à servir d’attelle antérieure, la main em- 
brassant le haut de l'épaule. Pour les autres, il pliait égale- 
ment la jambe jusqu’à la fesse, en sorte qu’elle servait jus- 
qu’à un certain point d’attelle extensive; et il déclare que 
c’est le seul moyen d'éviter le raccourcissement. Je ne 
sache pas que personne après lui se soit servi d’un moyen 
aussi étrange, et je me borne à le mentionner. 

Si nous résumons ce qui vient d’être dit de la pratique 
des Arabes, nous voyons que la méthode inamovible absolue 
adoptée par les derniers chirurgiens grecs eut parmi eux 
des partisans, et fut peut-être l’idée première qui donna 
naissance à ces appareils solidifiables, mieux appropriés 
que tous les autres à la méthode, mais que les maîtres de 
l'art furent unanimes à la rejeter ; 

Qu'entre ceux-ci, Rhasès resta fidèle à la méthode hippo- 
cratique, tandis qu'Avicenne et Albucasis suivirent la mé- 
thode de Paul ; 

Et enfin que nous sommes redevables aux Arabes de 
trois innovations qui ont eu chacune un succès durable, 
les petites attelles de Rhasès, les grandes attelles et les 
Paillassons d’Avicenne, et les appareils en plâtre et les 
étoupades d’Abulgérig, d’Athuriscus et d’Albucasis. 

Il paraît que M. A. Jaubert a appris à M. H. Larrey que 
les chirurgiens persans de nos jours ne changent presque 
jamais les appareils des fractures; on peut l’affirmer du 
moins pour les appareils en plâtre : en sorte que les prin- 
cipes de Rhasès auraient prévalu en ce point. 


$ IV. — Appareils du moyen âge ou des arabistes. — Roger. — 
Hugues de Lucques. — Lanfranc. — Maître Pierre. — Guy de 
Chauliac. ; 


Nous rentrons pleinement cette fois dans le règne des 
appareils albumineux, et le respect hautement proclamé 
- pour les Arabes n'empêchera pas de perfectionner ou du 


moins de modifierles appareils ; nous aurons même à signaler 
un retour remarquable à certaines doctrines anciennes: 

Le chirurgien le moins hardi du xur siècle en fait de 
fractures, Brunus, copie à peu près les appareils d’Albu- 
casis et d’Avicenneé; et il n’est peut-être pas hors de propos 
de remarquer que c’est là seulement que j'ai trouvé. la 
mention en langue latine des divers bois avec lesquels Al- 
bucasis faisait ses attelles, la version de Gérard et même 
celle de Channing n'ayant rendu qu’à moitié ce passage. 
Mais pour ce qui regarde les fréquents renouvellements de 
l'appareil , tu peus le lever tous les trois jours, dit-il naïve- 
ment, pour te tenir l'esprit en repos; mais cela est nuisible à la 
consolidation. 

Avant Brunus, Roger, ou plutôt le docteur Salernitain 
qu'il avait eu pour maître, levait l'appareil tous les trois jours 
jusqu’au neuvième , mais de ce moment le laissait en place 
jusqu’à la consolidation. Voici en quoi consistait cet appa- 
reil. On prenait une bande large de quatre doigts que l’on 
trempait dans le blanc d'œuf, et avec laquelle on serrait très 
bien le membre. Par dessus on appliquait une compresse 
pour en égaliser le diamètre, puis une dernière bande, 
puis des attelles, et une corde pour les serrer. Le neuvième 
jour, et pour l’appareil définitif, on commençait par étendre 
sur le membre une poudre rouge, composée entre autres 
choses de poix, de mastic, de sang-dragon, qui, recouverte 
de la bande albuminée, devait former là une couche extré- 
mement solide. 

Hugues de Lucques avait imaginé un appareil plus doux 
et plus solide à la fois. D'abord il frottait le membre avec 
une couenne de lard, et l’enduisait ensuite de miel. Ces 
préliminaires sembleraient absurdes , si nous ne nous sou- 
venions que pour appliquer le plâtre, par exemple, il est 
utile d’enduire la peau d’huile ou de cérat pour éviter les 
adhérences des poils. Ceci fait, il entourait d’abord la frac- 
ture d’une bande large de cinq travers de doigt; puis il 
prenait un gâteau de bonne étoupe ou de vieux linge blanc, 
bien égal partout, assez grand pour envelopper tout le 
membre, et le trempait dans un vase rempli d’albumine. Il 
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y fallait le ‘blancde huit œufs-au moins; et tout.autant.que 
lexigeait le-volume:du membre ; : et ces ‘blanes: d'œufs de- 
vaient être battus jusqu’à se trouver convertissen mousse; 
précaution utile pourles lier et les étaler. Le gâteau.s’en 
trouvant donc Chargésur-ses deux faces, était appliqué en 
plein sur le lieu fracturé, puis ‘sur tout-lemembre,.et.fixé 
par une bande très longue et médiocrement serrée. Venaient 
eñsuite cinq plumasseaux: bien: égaux , de-la longueur du 
membre, d’une largeur: telle qu’en les plaçant à côté l’un de 
Pautre ils enveloppaient toute sa.circonférence; on. -les 
trempait pareillèment dans l’albumine. Ceux-ci étaient 
encore recouverts d’un gâteau aussi grand que le premier, . 
mais chargé d’albumine-seulement-à.sa face externe. Par- 
dessus enfin venaient: des-attelles de‘canne, ou de palmier, 
ou de sapin , allarit seulement d’une articulation à l’autre, 
placées tout à l’entour dumembre, trempées elles-mêmes 
dansle blane d'œuf pour mieux adhérer au gâteau et ne 
pas bouger de place , ‘et ici l’on aperçoit-le but de cette 
couche extérieure d’albumine placée sur ce gâteau ; le tout 
enfin maintenu par une bande longue et étroite. Ce n’était 
pas tout; s’il s'agissait, par exemple, d’une fracture de 
jambe, les gâteaux desséchés auraient pu froisser le genou ; 
on enveloppait le genou de bonne étoupe sèche. Le pied - 
aurait pu se renverser d’un côté ou de l’autre; on l’enve- 
loppait tout entier d’un gâteau trempé dans du vin chaud 
salé, puis par-dessus des étoupes sèches et une bande..Du 
reste, point de délai: on réduisait et-on habillait la fracture 
dèsle premier moment, et on laissait l'appareil en place un 
tempsconsidérable., qui-m'était pas moindre de quatorze 
jours, qui pouvaitaller jusqu’au vingt-cinquième. On dirait 
que Hugues sentait.le besoin de revoirisa fracture avant le cal 
définitif, comme:le voulait -Hippocrate : toutefois Théodo- 
rie;«son disciple, ne donne:nulle raison de cette levée d'ap- 
pareil. Quoï qu’il: en-soit, on. le replaçait danse même or- 
dre; hormis qu’au lieu d’albumine.on trempait le tout dans 
du vin chaud etsalé. .Ce-nouvel appareil:restait encore en 
place de quatorze à. vingt jours, en. sorte qu'on ne le renou- 
velait qu'une fois dans la plupart des fractures, et que les 


plus longues à se consolider n 'exigeaient au plus que Le À 
ou trois renouvellements. 

Voilà, si je puis ainsi dire, les types de tous les ren 
albumineux, l’un avec des bandes, l’autre avec des étou- 
pades; et cette description nous dispensera d’entrer ‘dans 
de grands détails sur tous les autres. Aïnsi, il est assez in- 
différent de savoir que Guillaume de Salicet mettait d’abord 
sur le membre une compresse trempée dans l’huile rosat; 
puis, successivement, de grandes compresses chargées 
d'un de ces mélanges solidifiables des Arabes, farine, blanc 
d'œuf, mastic, etc. ; puis des gâteaux d’étoupes, puis des 
bandes, puis des attelles. Lanfranc imitait son maître; mais 
il y a, soit dans son appareil, soit dans ses règles de prati- 
que, quelque chose qui mérite d’être remarqué. 

Dans son appareil: pour serrer ses attelles, il avait 
des liens séparés, de petites canules de sureau où d’un 
autre bois canaliculé, et enfin une tige de bois sec et fort, 
assez fine pour entrer dans ces canules. Les liens étaient 
passés chacun dans sa canule, puis serrés lâchement au- 
tour des membres, de façon que la canule, d’abord trans- 
versale, pouvait être ramenée à la direction verticale en 
resserrant le lien à la façon d’un garrot. Toutes les canules 
ainsi rangées en ligne les unes sous les autres, on les tra 
versait toutes avec la tige de bois, qui maintenait ainsi tout 
l'appareil. Je suis entré dans quelques-détails à cet égard, 
parce que ce moyen est adopté par Guy dë Chauliac, qui ne 
i décrit pas d’une manière très claire, parce que A-L. Richter 

l'a figuré comme employé encore par Brunswich, à Ja fin 
dú xv° siècle, et enfin parce que M: Warnier: l’a retrouvé 
tout récemment en es chez les tribus arabes soumises à 
Abd-el-Kader. 

Quant aux règles de pratique de Lanfranc, il est d'avis 
d’abord de réduire la fracture immédiatement, s’il n’y a 
pas d'accidents, mais, s’il en existe, d'attendre qu’ils soient 
dissipés ; et par là il se distingue de tous ses contemporains. 
Ensuite, l'appareil mis, il le renouvelle le septième jouren 
été, le dixième en hiver, et n’y touche plus à moins d’ac- 
cidents jusqu’à la fin de la cure. Enfin, il examine le:pre- 
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mier ce qu'il faut faire dans le cas où une esquille soulève 
la peau sans la déchirer. Si elle tient ferme, il faut s’effor- 
cer de la remettre en place; elle se réunira avec les frag- 
ments. Mais si elle adhère peu et ne paraît pas susceptible 
de réunion; de même si, ne pouvant être réduite, elle pique 
les chairs et cause une douleur continuelle, Lanfranc n’hé- 
site.pas, il incise la peau, enlève l’esquille, et applique en- 
suite le traitement des fractures compliquées. Certes cela 
est hardi et décisif, et ne révèle pas un chirurgien ordi- 
paire. 

Après Lanfranc, Guy de Chauliac attirerait à peine notre 
attention si, résumant dans son livre ses devanciers, et de- 
vēnu lui-même l’oracle de ses successeurs, il n'avait exercé 
sur la pratique générale une si grande et si persistante in- 
fluence. Son appareil était calqué sur les précédents : de 
l'albumine, des pâtes solidifiantes, des éloupes, des com- 
presses, des bandes et des attelles. Mais il recommandait 
d'appliquer l'appareil sans retard; il le levait une première 
fois du douzième au quinzième jour, puis ensuite tous les 
sept ou neufjours, jusqu’à la consolidation; conduite étrange, 
et dont il ne donne même pas de raisons. Il offre en revan- 
che quelques détails propres à notre sujet, et qui ne sont 
pas à dédaigner. Les attelles, jusque là faites exclusivement 
en bois, commencèrent à se fabriquer d’autres matières, la 
corne, le cuir, le fer. Le feutre était employé comme rem- 
plissage, et Guy en usait lui-même. Il faut dire aussi que 
l'on avait retrouvé pour les membres inférieurs l'extension 
permanente, depuis si long-temps perdue ; sans parler du 
poteau auquel Théodoric attachait le pied du malade, et 
qui n’avait encore pour indication que d’empècher son ren- 
versement, Guillaume de Salicet avait imaginé de fixer la 
-cuisse et la jambesur plusieurs points à une longue gouttière; 
et enfin, touchant plus près le but, un rebouteur de Rome, 
cité avec honneur par Guy de Chauliac, couchait ses mala- 

des sur un lit étroit et percé au niveau du bassin pour faci- 
- Jiter les selles, fixait la cuisse et la jambe par des liens à 
- trois ou quatre endroits des bords du lit, et le pied à un 

des piliers du bas. Un chirurgien d'Arles, maître Pierre, 
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souvent cité par Guy, avait imaginé les fanons, dont j'aurai 
plus tard à tracer l’histoire; et Guy lui-même, employant 
pour le membre inférieur les fanons et les'grandes attelles 
à la fois, cherchait à opérer l'allongement à l’aide d’un poids 
de plomb attaché au pied par une corde jouant sur une pou- 
lie; invention heureuse, s’il n’avait pas oublié la nécessité 
de la contre-extension. Enfin , c’est encore Guy qui a 
parlé le premier des berceaux pour recouvrir les membres 
fracturés, et de la corde pendante sur le lit pour fournir un 
point d’appui au malade. Là s'arrête l'histoire des appareils 
dus aux arabistes. Pierre d’Argelata, au xv° siècle, se con- 
tenta de copier Guy de Chauliac; et Jean de Vigo, au com- 
mencement du xvi*, ne fait guère encore qu’en reproduire 
la doctrine. Il faut noter cependant qu’en parlant des at- 
telles de cuir, Pierre d’Argelata ajoute qu’elles seront ac- 
commodées à la forme du membre, idée toute nouvelle, et 
que nous verrons se développer dans le siècle suivant. 


$ V.— Appareils des XVIe et XVII: siècles. — Paracelse.—A. Paré. 
— Fabrice d'Aquapendente. — Scultet. — Wiseman. 


Ces deux siècles comprennent à peu près pour l'objet 
qui nous occupe, la durée de l'Ecole hippocratique; toute- 
fois nous n’avons pu inscrire ce nom en tête de notre arti- 
cle, attendu que le premier appareil dont nous avons à 
parler-appartient à une école toute différente, celle de 
Paracelse. 

Sprengel a écrit qu’il prétendait guérir les fractures sans 
appareil contentif, ce qui est tout-à-fait inexact. 1} est 
bien vraique Paracelse rejetait les coussinets et les attelles 
ordinaires, soit dans les fractures compliquées, soit dans 
les fractures simples, et qu’il voulait qu’on les pansât deux 
fois par jour. Mais pour maintenir les fragments en contact 
parfait sans opérer de striction dangereuse, ilavait imaginé 
des cercles de fer attachés à des vis, dont il ne donne pas d’au- 
tre description, mais qu’il montrait à ses disciples. Dariot , 
son traducteur, a cherché vainement quelques détails sur 
cet appareil, et, désespérant d’en trouver, il en a imaginé 


ua-qui paraît.assez bien répondre.à. ce. que,Paracelse. at- 
tendait:du:sien Supposez un:cercle de fer passé au-dessous. 
du genou, un. dutre:au-dessusdes. malléoles: maintenus, 
écartés à.distance convenable: par deux.tiges d'acier qui s’y 
ratfachent à l’aide.de pas de. vis .et d’écrous; et vous aurez 
l'appareil de:Dariot,.et :probablement, celui de Paracelse; 
maisil convient d'ajouter que, sauf la matière et la généra- 
lisation.de son-emploi,.c’est.une copie manifeste.de l’appa- 
reil pour: les.fractures compliquées de la jambe imaginé par 
Hippocrate. i 

Sans.le.savoir.donc.et. sans le vouloir, Paracelse se. rap- 
prochaiten ce point. de l’école:antique:qu’ikcombattait sur. 
tous les autres. Voyons ce que lesvéritables hippocratistes 
avaient empruntéou-ajoutéaux. travaux de leur maître. A. 
leur tête par le génie et.par. les dates, se- présente. A. Paré. 

Dès 1545-Paré.avait parlé des fractures, et il énumérait. 
parmi les instruments employés.alors:les attelles de bois, de 
plomb, de fer-blanc, de cuir corroyé, de gros papier de charte, 
ou.d'écorce d'arbres ; le plomb.ou le.carton servait.aussi à 
construire dessgouttières moulées.sur la forme du membre, 
comme à l’avant-bras; idée dont j'ai signalé la première 
trace dans:Pierre.d’Argelata; en 1552, le plomb était.rem- 
placé:par le:fer-blane, dont Paré est aussi le premier.qui ait 
parlé. Quant au carton, j'ignore l’époque de son. inven- 
tion;maisle papier de chiffons.ayantété fabriqué dès 1367, 
le'carton avait dû suivre de. bien après; et. l’on voit. qu’il 
avait fallu près de deux siècles, et le passage d’une école à 
une-autre, pour le faire essayer:en. chirurgie. Je signalerai 
icivune résistance hien: plus étrange.encore à. l'adoption 
d’un moyen nouveau, qui- cependant:apportait toute une 
révolution dans l'application des bandages ; je veux parler 
des-épingles. J’ai dit commentles anciens, manquant d’é- 
pingles, arrétaient la fin de leurs bandes ; au début du 
xwI° siècle on n'était pas plus avancé. Mais les épingles 
ayant été: inventées en 1570, ou même suivant quelques 
uns-vers 1540, on pouvait s'attendre à une. réforme ; il 
n'en-futrien. Paré, qui se servait d’épingles pour certains 
usages; continua de coudre.et de lier.ses bandages; toute 
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‘son écüle’en fit autant. H'esteurieux:même de noter quele 
banüage de Scultet,dont l'ouvrage paruten1653arrêtaitipar 
un nœud sa dernière bandelette ; et enfin-cern’est-qu'après 
plus d’un siècle écoulé, et (encore-après le ‘renversement 
d’une école ‘par une autre, que nous voyons les-épingles 
employées dans les bandages, et:mentionnées-pour laipre- 
mière fois à cette-occasion-par Dionis: 

Pour en revenir à Paré, onle- trouve dans conti ns 
publications’ balançant entre la doctrine d'Hippocrate et 
celle deGuy, allant de l’une à l’autre, lescombinant-quel- 
quefois, et'le plus ‘souvent finissant par:se ranger de Tavis 

: d'Hippocrate, même contre son propre sentiment. Il avait 
écrit en’1 564, que si-le pied ou la main étaient gonflés: par 
suite de quélque fracture, c'était là qu’il fallait commencer 
le bandage; et il ajoutait en marge : Belle observation:pour 
le traitement des fractures; eten effet, ce précepte:est aujour- 
d'hui ‘universellement adopté. Mais cela contrariait un 
précepte d’Hippocrate ; et dès 1575, Paré avait rayé de ses 
OEuvrescet intéressant passage De mêmeilreconnaissait Fin- 
convénient de renouveler ‘sisouvent l'appareil; et il avouait 
que s’il n'y avait aucun accident, il serait bien d'avis de: le 
lever le plus tard possible; mais un peu plus loin l'autorité 
Pemportait. Notons en passant ses innovations, lemploi 
d’un coussin circulaire sous le croupion, et d’une gouttière 
perforée vers le talon, pour éviter des escarres; il:mettait 
aussi des bâtons au.centre des fanons pour les: renüre 
plus solides ; mais peut-être était-ce déjà l'usage avant lui. 
Il avait aussi, et même pendant long-temps,ifait usage du 
blanc d'œufs, que Fon‘trouve:également. era par 
plusieurs de ses contemporains. 

Il en était ainsi par ‘toute l’Europe: En ‘Italie Fabrice 
d’Aquapendente ‘en Allemagne Scultet, Wiseman en-An- 
gleterre ,recommandaient à l’envi les appareils d'Hippoerate, 
tout en y mêlant le-blanc: d'œuf et les pâtes solidifiantes des 
arabistes , et l’ontretrouve des traces de:cette combinaison 
fort avant dansile xvr siècle. Faute. d’avoir bien-suivi la 
filiation de- cette pratique, quelques “écrivains récents se 
sont mis à rechercher dans les auteurs de l’époque:précé- 
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dente des témoignages de l'emploi des appareils atbumineux; 
ainsi, pour la France, on a remonté jusqu’à Belloste, et 
lon aurait tout aussi bien pu citer A. Paré ( voy. mon édi- 
tion, t. IT, p. 303, 343, etc.); en Angleterre, on a cité 
Cheselden , qui n’était qu'un écho de Wiseman ; et enfin les 
étoupades de Moscati n’étaient que la dernière expression 
des étoupades des Arabes, transmises de siècle et siècle 
par Hugues de Lucques, Pierre d’Argelata, Jean de Vigo et 
Fabrice d’Aquapendente. Tout ce qu'on peut accorder à 
Moscati et à Cheselden, à part l'application de l'appareil à 
des indications nouvelles, c'est que l’un et l’autre le jugè- 
rent assez solide pour se passer d’attelles; mais en cela 
même ils avaient été devancés par Wiseman, qui dans les 
fractures compliquées avait reconnu, comme nous le dirons, 
que des compresses trempées dans le blanc d'œuf pouvaient 
suppléer aux attelles pour assurer la solid té du membre. 

Au lieu donc de citer ces trois autorités modernes comme 
présidant en quelque sorte à l'invention des appareils 
albumineux , il fallait les montrer comme les derniers sou- 
tiens d’une pratique qui avait ses racines dans la haute an- 
tiquité, qui avait acquis son plus large développement au 
moyen-âge, qui avait commencé à décliner à la renais- 
sance de l’hippocratisme, et qui enfin allait se perdre dans 
un oubli à peu près complet sous l'influence de la nouvelle 
école cartésienne. 

Il convient cependant de signaler, dans ce retour aux 
idées antiques qui fit le caractère des xvie et xvir. siècles, 
la réhabilitation d’une idée depuis long-temps perdue, 
l'utilité de la position moyénne des membres, avancée en 
hésitant par Galien, proclamée sans réserve par Fabrice 
d’Aquapendente. Pourquoi dès lors ne fit-elle pas invasion 
dans la pratique? Hélas! la réponse est toute naturelle : 
Fabrice avait trouvé l’idée dans Galien , et il l’adoptait, et 
il en déduisait logiquement toutes les conséquences ; mais 
ni Galien ni personne n'avait donné d’appareils convenables 
pour sa réalisation; et Fabrice pas plus que Galien, son 
maître, n’osa se révolter assez contre Hippocrate pour s’en 
inventer. 
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$ VI. — Appareils du XVIII: siècle. — École française; J.-L. Petit. 
Duverney, Ravaton, Sabatier, Desault. — Ecole anglaise; Pott, 
Bromfeild, Gooch, Aitken, B. Bell. : 


Après tant ďd’essais-et de travaux accomplis, lorsqu’enfin- 
sur les ruines de l'autorité abattue la raison ‘allait prendre 
la haute direction des sciences, qui ne s’attendrait à voir 
la thérapeutique des fractures lancée enfin dans une voie 
rapide de progrès ? Il fut loin cependant d’en être d’abord 
ainsi. La chirurgie cartésienne du xvirre siècle, dédai- 
gnant superbement ce qui avait été fait avant elle, ne 
pouvait pourtant se défaire aussi bien des habitudes de 
pratique vulgaire transmises par les pères aux enfants; elle 
adopta donc sans le savoir les appareils hippocratiques re- 
mis en honneur par A. Paré; seulement avec quelques 
modifications inspirées par la théorie , et avec une théorie 
que nous allons mettre le lecteur à même de juger. Du 
reste, livrée tout d’abord aux idées de chimie et de mécani- 
que qui avaient aussi entraîné la médecine, la chirurgie 
allait se préoccuper avant tout de la partie mécanique du 
traitement; les grands principes de pure pathologie de- 
vaient rester dans l'ombre un certain temps. C’est en 
France surtout que cette tendance sefit remarquer ; et 
pendant la première moitié de ce siècle il n’y a à propre- 
ment parler qu’une école, l’école française. Mais dans l’au- 
tre moitié la chirurgie anglaise, subissant enfin l'influence 
de la philosophie de Bäcon, éleva une école rivale, à laquelle 
il faut bien reconnaître sur plusieurs points une réelle su- 
périorité. Toute l’histoire chirurgicale du xvin? siècle se 
partage entre ces deux écoles ; et cependant telle avait été 
l'impulsion vigoureuse donnée d’abord par la France, que 
c’est chez nous et parmi nous que l’on retrouve les pre- 
miers germes des grandes innovations que les autres peu- 
ples se sont appropriées. 

Lors donc que commença le xvie siècle, ‘voici quelle 
était la pratique des hôpitaux de Paris, et celle qui fut adop- 
tée par les maîtres de l’art. De l’époque convenable pour 
la réduction et l'application de l'appareil, on ne s’en occu= ` 
pait point. Des indications qui, à part les accidents, de- 
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yaient porter le chirurgien à lever appareilou.à-le laisser 
en place, pas davantage. On gardait le-premier-appareil 
sept ou huit jours, réminiscence toute hippocratiques"et 
J.-L. Petit accordait seulement qu’on pouvait méme atten- 
dre plus tard. Et, quant au reste:de la cure, le chirurgien 
devait panser:le malade plus-ou.moins souvent, disait Duver- 
ney; selon qu'il le jugeait-nécessaire.. Le langage de Heister 
est plus curieux encore : Lorsque: l'appareil ne se dérange 
point, dit-il, et.qu'il n’y a rien d’extraordinaire, on le 
laisse jusqu'à ce qu'on ait. des, raisons.de.Je:changer ,.et 
souvent ilse passe:ainsi: quatre, cinqgheb huit jours. sans..qu’on 
le renouvelle. -Tout ceci-était formulé sansautre explica- 
tion; mais les explications. commençaient.avec l'appareil, 

On rasait d’abord le membre. et on en.apportait. deux 
raisons :-la première ; pour que.les médicaments. ne.fissent 
point.adhérer l'appareil aux; poils; elle est.au.. moins 
spécieuse ; la-deuxième , äfin.d’ouvnir. les-pores: de. la:peau, 
ce qui- facilite la transpirationet:la pénétration des remèdes, 

: On étendait ensuite sur.le membre.une compresse mouil- 
lée.d’eau-de-vie camphrée, d’eau de.Saturne, ou de quel- 
que autre mélange spiritueux oumucilagineux,. réminis- 
cence de Celse. C’est là que triomphait la pratique nouvelle, 
Ikfallait bien se-garder d’imiter ces. chirurgiens de campa- 
gae,qui après avoir mélé du bol, dela terresigillée,etc. avec 
du:blanc d’œuf, appliquaient.le tout sur.uneétoupade.dont 
Hsi enveloppaient: le membre- fracturé! C'était une-espèce 
de mastic qui bouchait les pores, tandis:que.les liqueurs:dant 
on imbibait-la compresse étaient.destinées. à. remédier aux 
désordres dés: téguments: notre principale: intention, ajoutait 
Duverney ; étant derendre.la température, de la partie. blesssée 
libre set facile ,: de résoudre, les-sucsequi peuvent étre- infiltrés 
dans: les téguments , etc.;-et.son:admiration pour.sa com- 
presse et ses liqueurs l’emportait si-Join.,.qu'il.arrivait.à 
cette:exclamation RE: Voilà..ce qu'onpeut appeler 
défendre la partie-malade ! 

: La partie.ainsi. défendue, on i AE RAES 
Tes-bandes d'Hippocrate „absolument eomme. Hippocrate, 
en:commençant les circulaires sur.la.fracture.même ;. mais 
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les raisons ¿étaient :bien: différentes; c'était. pour affer- 
mir l'endroit d’abord, et deplus-pour contenir le suenourri- 
cier; ebempécher.qu'ilne ss échappât trop abondamment et trop 
irrégulièrement autour de la fracture , ce qui ferait un cal très 
difforme. Ajoutez des compresses pour égaliser le membre, 
puis la troisième ‘bande d’Hippocrate, puis des attelles en 
carton, réminiscence de. Paré, et des liens; puis pour. le 
membre. inférieur des fanons, et vous aurez l’appareil de 
Duverney ; l’appareil.de J.-L. Pelit , l’appareil presque uni- 
versellement employé à cette époque. Cependant quelques 
chirurgiens n'avaient point voulu rompre aussi compléte- 
mentavec leblanc d'œuf, si cher aux époques précédentes; 
-etiafin de compléter lesappareils-sous:ce rapport, ils met- 
taient; par-dessus latroisième bande, une compresse trem- 
pée-dans l’albumine ; c’est une propreté , dit Duverney, mais 
ce n’est:point une nécessité; i 
Cependant il: y eut: quelques: modifications proposées- 
D'abord:, et avant toutes-:choses, il faut noter ce précepte 
d'Héister; derdifférer da réduction quandil ya:une tuméfac- 
tion ou une inflammation considérable; et puis:ces.deux 
préceptes de Ravaton:: le premier, de ne jamais: lever apr 
-pareil avant le quinzième jours-le second, .de le lever-tou- 
jours du .vingt-troisième au: vingt-sixième. jour _ehez.les 
jeunes:gens; dutrente-auwrtrente-troisième: chez les adultes, 
pour s’assurerdelacoaptation et larectifier,.au besoin. Pour 
l'appareil même, Duverney avança: qu'avec. une bande 
assez longue , où lé-handage à dix-huit chefs, ou mieux 
encore le: bandage: de: Seultet, on pouvait remplacer.les 
trois bandes. J.-L: Pétit modifia le bandage: à dix-huit chefs 
et: réinventa celui de-Scultet en le construisant.avec.des 
bandelettes simples ; il professa aussi que de simples:.com- 
presses suffisamment épaisses, appliquées: sur les différen- 
tesfaces du membre; rendaientles attelles inutiles, D'une 
autre part, tout 'enconservant le nom de fanons, Duverney 
les-avait remplacés: par:les:grandes attelles d’Avicenne, Et 
enfin; un peu:plus tard; au:lieu-de commencer le tour: de 
bande sur la fracture;on:commença par la partie inférieure 
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du membre, et da temps de Pott, c'était déjà, en Angleterré 
au moins, la pratique ordinaire. 
« Mais cette simplicité ne pouvait long-temps convenir 
au génie mécanique du temps. Déjà, à la vérité pour la 
fracture compliquée, Solingen avait imaginé une cuirasse 
‘ en cuivre enveloppant tout le membre; J.-L. Petit en avait 
vu d’analogues; mais il préférait les boîtes ordinaires, et 
lui-même en inventa une de ce genre. Vinrent -bientôt les 
attelles en cuivre de Ravaton , son contentif pour le col de 
Fhumérus, son moule en bois, ses botlines en cuivre pour 
la jambe; et puis la cuirasse plus ingénieuse de Lafaye, 
faite d'attelles de fer-blanc jointes à charnières par les cô- 
tés , et une foule d’autres dont je me dispenserai de parler. 
Mais dans ce dévergondäge de la mécanique instrumen- 
tale, il y eut quelques idées qui auraient mérité devenir à 
la lumière en moins fàcheuse compagnie. Dans la boîte 
‘de J.-L. Petit, la jambe'se trouvait fléchie, fléchie à divers 
degrés, et cette flexion pouvait même varier à volonté dans 
le cours du traitement ; grande idée, passée cette fois à 
l’application, dela position fléchie pour le membreïnférieur, 
et image imparfaite des plans intlinés modernes. Une autre 
machine de Ravaton contenait en germe l’idée de la sus- 
pension, généralisée par Sauter au xrx° siècle. D’autres, 
devançant les planchettes du même auteur, avaient songé 
à soutenir le membre inférieur avec une planche dépassant 
de 3 à 4 pouces la largeur du membre, garnie d’un coussin 
spécial,et étendue de la région des fessesjusqu’au pied:Lafaye 
avec sa machine avait songé au transport des sujets atteints 
de fractures au membre inférieur. Enfin de toutes parts on 
proclamait la nécessité de l’extension permanente. L’ex- 
tension se faisait par des poids ou par des liens se rendant 
au pied du lit; pour la contre-extension, Arnaud l'opérait à 
l'aide d’un pieu qui traversait le centre du lit, et appuyait 
contre le périnée du malade ; en même temps pour empêcher 
la déviation du bassin, il prolongeait le fanon extérieur 
jusqu’à Vaisselle, et le fixait à la poitrine et au ventre par 
deux bandages de corps ; il voulait même que les liens ex- 
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tensifs et contre-extensifs fussent garnis de moufles. Du- 
we rabaissait l’attelle extérieure jusqu’au ventre; 

J.-L. Petit jusqu’à la hanche ; et enfin Bellocq donnait le 
prèmier signal des brie machines consacrées de- 
puis au même objet. a 
` Ainsi qu’il arrive d'ordinaire, il y eut une réaction en’ 
sens opposé, et Sabatier vint démontrer à l’Académie royale 
de Chirurgie que les fractures du col du fémur, par exem- 
ple, guérissaient aussi bien sans aucun appareil. Déjà les 
chirurgiens anglais précédés par un chirurgien italien du 
siècle précédent, avaient adopté une pratique semblable 
pour les fractures de la rotule : mais tout cela fut mis en ou- 
bli lorsque Desault parùt. 

-~ Je n'ai pas ici à juger le génie de Desault ; qu kme soit 
cependant permis de dire que sa. plus grande: gloire sera ` 
toujours d’avoir créé la Clinique chirurgicale. Quant à ses 
appareils à fractures, auxquels il attachait une haute im- 
portance, je ne sais vraiment pas si on trouverait une seule 
modification essentielle qui lui appartienne. Il emprunta 
de toutes parts, à Scultet son bandage, l'appareil pour la 
clavicule à Pau] d’Egine, les grandes attelles à Duverney, 
l'exclusion des attelles immédiates pour la jambe à Pott; 
Vattelle à extension à Vermandois: ou pourêtre plus juste, 
il subit le sort de beaucoup de chirurgiens renommés, qui, 
faute d’avoir étudié à fond les ressources de l’art, enfantent 
laborieusement des découvertes qui ne sont trop sou- 
vent que des copies. Quant aux idées générales, à part 
celle de l'extension permanente qu’il réussit à faire adopter, 
Desault laissa dans l'ombre toutes les autres ; et en soute- 
nant. utilité de l'extension pour les membres inférieurs, 
peut-être ne serait-ce pas trop s’avancer que de dire „que 
Cétait la cause de son attelle qu’il soutenait. 

Mais:pendant que ces choses se passaient en France, un 
grand mouvement se faisait en Angleterre; et pour en re- 
tracer le progrès et l’origine, il est essentiel de retourner 
sur nos pas. On attribue à Pott cette réforme, il faut au 
moins lui accorder le mérite de lavoir fait triompher. 
Mais plus d’une prétention contemporaine se dressa à côté 
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de la prise de possession de Pott; nous aurons’ surtout à 
examiner celle de Bromfield. Esposons d’abord la doétrine 
de Pott, autant qu’elle touche à notre sujet. 

Ce sont les muscles seuls qui s'opposent à la réduction ; 
Or la demi-flexion, en relàchant les muscles, fait cesser leur 
résistance. 4 

En conséquence, avec cette position, la fracture peut être 
tout: aussi bien réduite après l’accident que long-temps 
après; les objections faites contre laréduction immédiate, à 
cause dela tension,du gonflement, .etc., tombent d’elles- 
mêmes. 

La position la meilleure une fois donnée, il n’y a aucune 
raison pour la changer, et en conséquence on ne doit ja- 
mais remuer le membre sans nécessité. Au total le membre 
demi-fléchi sera couché sur des oreillers par sa face externe; 
et pansé avec le bandage de Scultet ; si c’estda cuisse qui 
est fracturée,; elle rèposera sur une gouttière en:sapin-bien 
_ pârnie, et sera recouverte par une seconde-gouttière ;. si 
é'est la jambe; elle reposera sur une longue attelle.externe, 
etsera recouverte: par: une attelle interne, toutes deux.en 
bois:à la manière ordinaire, ou en carton moulé: sur, le 
membre à la: manière de Sharp; mais avec cette condition 
spéciale de dépasser l'articulation du genou et l'articulation 
du pied. 

L'ouvrage de Pôtt paruten 1768; dès 1767; Sharp: avait 
fait connaître les-attelles qu’il appliquait: dans“la: position 
demi-fléchie, mais sans toutéfois réclamer de-priorité. Mais 
Bromfield réclama'en 1773, et de plus miten'avant quelques 
principes fort opposés à ceux de Pott. 

Presque toutes les fractures, dit Bromfield, sont accom+ 
pagnées de contusion, et par suite de gonflément; or la 
première indication estde dissiper cette tuméfaction, soit 
par les moyens intérieurs , soit par les topiques. IL suffit : 
pour cela de huitou dix jours ; mais fallüt-ilpluslong-temps, 
la réduction ne doit être tentée qu'après l'entière disparition 
du gonflement ; et bien que j'aie été quelquefois obligé dé’la 
différer plus dé trois semaines, ajoute-t-il; le cal n’y a point 
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mis d'obstacles, et la: consolidation s'est: faite après :aussi 
parfaitement que:possible. 

Quant àlappareil;prenant:pour.exemple la fracture:deda 
jambe, il appliquait parallèlement à l'axe du membre.des 
espèces de compresses graduées, pliées en: trois: doubles, 
trempées dans un: mélange de blancs d'œufs , de vinaigre 
et de farine, et placées à la distance d’un pouce Pune: Ide 
l’autre ; ces compresses en se desséchant constituaientainsi 
commeunétui de carton exactement moulé sur le:membre. 
Ti les recouvrait d’une bande roulée, imbibée d’un mélange 
d’eau-de-vie-et de vinaigre ; puis venaient les attelles ou 
les fanons:de paille, et les liens. Il- préférait les attelles:de 
fort carton ,: trempées dans du vinaigre pour mieux s'ac- 
commoder à. la forme du membre, et particulièrementles 
“attelles de Sharp; enfin,-soit pour la cuisse, soit pourda 
jambe, il-recommandait la position demi:fléchie; et ildé- 
-elarait que ‘depuis trente ans il F'avait enseignée:dans:ses 
Jeçons. 

Malgré cette réclamation tardive, Te-nomderPott-est 
resté attaché :à:sa-méthôde ;: mais, malgré Vapprobation 
presque: unanime de toute l'Angleterre, 'il-devint bientôt 
évident qu’elle ne tenait pas tout-ee qu’elle avait: promis. ` 
D'abord on abandonna les attelles de Sharp pour en revenir 
à celles que Gooch avait proposées un peu auparavant, et 
qui se faisaient en collant sur un morceau de cuir, l’une à 
côté de l’autre, des attelles de bois léger, assez étroites, et 
très minces; n'ayant pas plus d’une ligne et demie-d’épais- 
seur; on taillait ensuite dans ce cuir, soit avec la scie, soit 
avec un couteau,:.une. enveloppe dela grandeur et de la 
forme convenable pour le membre. Ensuite on sentit le be 
soin, de l’extension permanente, et, pour l’accommoder à 
Ja cuisse et à la jambe dans la .demi-flexion, Aitken. sem- 
para d’une. machine imaginée. par, Gooch. à limitation de 
celles d'Hippocrate et de Paracelse, et quiexerçait l’exten- 
„Sion elJa contre-extension sans, dépasser les articulations 
de l'os fracturé. Et puis, certains -sujets pe ; pouyant 
rester couchés sur.le côté comme l'exige l'appareil.de Pott, 
on songea à. tenir la jambe fléchie.dans le.déeubitus dorsal; 
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de là les boîtes de James Rae, d’Édimbourg, et de B. Bell, 
calquées sans le savoir, ou du moins sans le dire, sur la 
boîte de J.-L. Petit, et qui faisaient ainsi remonter à son 
origine première la pratique de la demi-flexion; et enfin 
. White de Manchester inventa le double plan incliné. 

Là s'arrête l’histoire des appareils généraux pour les frac- 
tures dans l’école anglaise; je ne ferai que nommer les 
‘attelles en baleine proposés par Bromfeild ; les bandes de 
laine appliquées par Alanson à la fracture des côtes, et dont 
Callisen voulut plus tard construire l'appareil de Scultet,etc.; 
-et à peine convient-il de parler d’un instrument que quel- 
ques chirurgiens firent voir à Pott, et qu’ils destinaient à 
-comprimer les fragments trop saillants : c'était une sorte 
de tourniquet analogue à celui de J.-L. Petit. On a pu voir 
par ce résumé où en était arrivée la thérapeutique au com- 
mencement de ce siècle : beaucoup d'appareils, peu de 
principes; beaucoup d’assertions, peu de faits; tout en 
ébauche et rien d’achevé; la tâche presque tout entière 
restait au XIx® siècle. 

Mais avant d'entrer dans l’histoire de notre époque, nous 
avons un long regard à jeter en arrière sur le traitement 
des fractures compliquées. 


SECTION DEUXIÈME. 
DES APPAREILS POUR LE TRAITEMENT DES-FRACTŒURES COMPLIQUÉES EN GÉNÉRAL. 


$ VII. — Appareils des anciens, 


Les fractures compliquées, bien autrement graves que les 
fractures simples, avaient été traitées par Hippocrate avec 
“un soin et un luxe de détails qu’on ne retrouve que dans 
‘l'époque moderne. 

Illes distingue d’abord en quatre catégories ; les fractures 
avec plaie, mais sans déplacement notable,'et dans lesquelles 
ilmy a point à craindre d’exfoliation; celles où l’on a àcrain- 
dre une exfoliation légère; celles où l’exfoliation menace 
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une notable surface de l'os, et enfin où les fragments sont 
sortis au-dehors. 

Or, pour les premières du moins, les praticiens grecs 
n'étaient pas mieux d'accord que pour les fractures simples. 
Les uns, comme il a déjà été dit, pansaient simplement la 
plaie’et la fracture ayec de la laine en suint durant les deux 
premiers jours , et le troisième et le quatrième procédaient 
à la réduction et à l’application des bandes. D’autres at- 
tendaient pour cela le septième jour. D’autres, sans s’in- 
quiéter des jours, s’occupaient uniquement de la plaie jus- 
qu'à ce qu'elle fût en voie de cicatrisation, ou même 
absolument fermée; alors seulement ils recouraient aux 
appareils ordinaires. La plaie était recouverte, soit de cérat 
de poix , soit de compresses trempées dans le vin, soit de 
laine grasse. Hippocrate ne désapprouve pas trop cette 
dernière pratique. Elle à quelque avantage, dit-il, et n’a 
pas grand inconvénient. Toutefois les os ne sont pas si 
bien maintenus en contact, et le cal fait quelque saillie. Si 
même les deux os sont fracturés à la fois, soit à l’avant- 
bras, soit à la jambe, on n’évitera pas le chevauchement et 
le raccourcissement. : 

L’écoleopposée procédait à l’instant même à la réduction 
et à l’application de appareil ; mais là encore il y avait scis- 
sion bien tranchée. Les uns recouvraient de compresses et - 
de bandes le reste du membre, mais en laissant à nu la 
plaie, qu’ils pouvaient ainsi panser commodément avec 
quelqu'un des remèdes que nous avons indiqués tout-à- 
l'heure. Hippocrate s'attaque vigoureusement à cette pra- 
tique. C’est oublier le premier principe, qui est que la 
bande doit avant tout passer sur la fracture; c’est exposer 
la plaie au froid ; et jusque là cependant nous serions peu 
touchés de ses reproches. Mais en comprimant de toutes 
parts à l’entour de la plaie, et laissant celle-ci libre, on la 
voit bientôt se tuméfier et prendre un mauvais aspect : ses 
bords se renversent, elle ne rend que de la sérosité au lieu 
de pus; le malade y ressent une chaleur fébrile et des batte- 
ments ; les os'eux-mêmes subissent cette fâcheuse in- 
fluence : alors, pour combattre cette inflammation , on est 
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obligé d'appliquer des cataplasmes ‘qui surchargénit la-par- 
tie, et puis enfin de renoncer à l'appareil cause dertantide 
maux. Je n'aurais point tantinsisté sur:cetteméthode, dit-il en 
terminant , si je.n'en connaissais pleinement les: dangers , et sù 
je ne savais de quelle importance.il seraitde la faire proscrire 
ä-tous les médecins qui-ladoptent! N'ya-t-il pas l-quelque 
chose qui pourrait. s'appliquer. à certains de nos appareils 
modernes ? 

Voici enfin le-traitement.auquel il s'arrêtait; Extension , 
coaptation, appareil, tout devait :se :faire:de même que 
dans les fractures.simples , avecces légères modifications :: 
de.recouvrir.la-plaie d’une «compresse enduite: dercérat ‘de. 
poix, de se servir de bandes plus larges ‘et, parexemple, 
lerpremier-jet:devait-être.suffisant:pour recouvrir laiplaie 
tout entière, et appuyer même-assez loin-sur les bords;-la 
striction devait aussi-étre-unipeu moindre. L'appareilétait 
renouvelé tous les.trois jours à l'ordinaire, maisiles attelles 
ne devaient être ajoutées:que beaucoup: plus tard. Il-y:a ici. 
une sorte de lacune dans le:texte, et l’auteura oublié de 
dire.à quelle époque on -pouvait :les:appliquer. Du:iresteril 
ne paraît pas les rejeter, même au commencement, d’une 
manière absolue : seulement, si l’on juge à :propos Qen 
user, il faut observer, dit-il, qu’elles ‘soient 1àchement 
serrées, et qu’elles ne touchent :pas la plaie. ‘Galien, dans 
les cas de.ce genre, plaçait unesattelle de-chaque-eôté de 
la plaie. 

Dans les fractures où de minimes parcelles. d'osmenacent 
de se détacher , appareil demeure encore lermême; seule- 
ment on applique plus.làächement: les bandes, pour(laisser 
au pus une libre issue; on renouvelle les:pansements plus 
souvent., et l’on n’applique-point d’attelles. : 

.Ces fréquents pansements, :avec:troisouquatre‘bandes 
roulées , convenaient-médiogrement.àdlastabilité de la co- 
aptation ,.et.il y a lieu de:s’étonner qu'Hippocrateaitigardé 
un appareil -si incommode , quand ilen avait:un si simple 
et si précieux. Celui-ci,\qu'ibréservait-pour les:cas de gran- 
des exfoliations, est.le-bandage: àbandelettes T 
a servi de modèle.à.celuide-Seultet. 
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-«: Il fant prendre. des compresses doubles , de la largeur» 
au moins d'un demi-spithame (14 centimètres environ) cales 
culéesitoutefois-selenl'étendue-de la plaie , d’une longueur 
telle que, sans faire deux:fois:le tour du membre, elles» 
fassent beaucoup-plus qu’un tour, Leur nombre variera suis 
vant le besoin. Après-les avoir trempées dans:du vin noir: 
austère, on Les applique. par leur partie moyenne. comme: 
une bande roulée à deux globes, puis:on rabat successive 
ment les, deux.chefs qui se recouyrent-obliquement. On 
commencepar recouvrir ainsi la plaie ; puis on applique les 
compressessuivantes d'un côté et de l’autre, sans serrer: 
qu'autantiqu'il le faut pour une juste application. » 

Ce -n’est:pas: tout, et nous allons retrouver encore une 
origine bien ancienne à une pratique généralement regar- 
dée-comme toute moderne. Il fallait: maintenir ces com 
presses humides ; durant l'été on les arrosait fréquemment 
avec du vin; en hiver, on les recouvrait d’une coucheépaisse 
de laine grasseimbibée de vin-et d'huile. Et afin que le su- 
perflu de .ces: affusions ne devint.point un embarras, une 
peau: de chèvre. placée sous le membre avec une déelivité 
suffisante servait à l'écoulement des diquidés; c'était, emun 
mot;unsystème à peu, près complet d'irrigationcontinuellez. 

S'ily:ayait-un chevauchement tel que les-appareils sim 
ples:ne:pussenty: remédier, on recourait:aux machines.à 
extension permanente, et j'ai dit ailleurs en quoi elles con- 
sistaient : ou bien, soit qu’on en manquât, soit quela frac-. 
ture siégeât ailleurs qu’à di jambe, on observait ce dernier 
précepte, de placer au moins le membre dans une direction 
convenable, et dele tenir élevéplutôtqu’incliné et pendant. 

Il resterait enfin à parler des fractures du quatrième 
genre , lorsque les fragments font saillie-au dehors, et que 
pour les réduire il fallait, ou employer le levier en fer que 
les Grecs appelaient Mochlique ou Mochlisque, ou recourir 
àla résection : à moins, lorsque ces moyens paraissaient- 
trop dangereux, de laisser. l'os à l’extérieur, attendant sa» 
nécrose et sa chute. Mais: les magnifiques pages écrites-à 
cette :occasion-par Hippocrate ne se rattachent pas assez: 
directement à notre sujet; etilsuffira de dire que l’appa- 


reil, dans tous ces cas , était le même que pour les fractures, 
réduites avec imminence de notables exfoliations. 

Lorsqu’après Hippocrate on vient sur cette question à 
consulter Ceïse:, on se demande si l'écrivain latin serait 
un simple compilateur qui aurait mal compris ses ori- 
ginaux , ou un chirurgien qui expose la pratique de son 
temps. Dans ce dernier cas, cette pratique aurait bien dégé- 
néré. Il conseille pour l’avant-bras et la jambe de tenter 
la réduction; mais pour l’humérus et le fémur, mieux vaut, 
dit-il, ne pas tirailler les muscles et laisser les fragments où 
ils sont ; bien plus, permettre au malade de garder la posi- 
tion où il souffrira le moins. Son principe est , d’ailleurs, de 
s'occuper beaucoup plus de la plaie que de la fracture, et 
de la panser tous les jours. 

Paul d’Egine , mieux inspiré, essaie la coaptation. dans 
tous les cas; le premier jour, avant que l'inflammation soit 
survenue ,ou le neuvième, après l’inflammation finie. Tou- 
tefois, il ne faisait que des pansements simples, et atten- 
dait , pour placer les attelles , que la plaie fût détergée. On 
lit dans la traduction latine le mot de sutures, dont il est 
difficile de saisir la valeur en cet endroit ; je devais noter 
cependant cette trace douteuse d’une méthode que nous 
verrons adopter plus tard. Du reste, de même que Celse 
avait laissé en oubli les procédés d’extension permanente 
décrits par Hippocrate, de même Pau] d'Egine garde un si- 
lence complet sur ceux de Galien ; de telle sorte qu'après 
ce dernier, l'extension permanente semble avoir été pros- 
crite de la pratique. L’appareil à bandelettes séparées , Pap- 
pareil à irrigation , étaient également perdus ; le déclin était 
manifeste. 

§ VIII. — Appareils des Arabes, 


Tandis que- sur cette grave question des fractures com- 
pliquées, la chirurgie grecque allait ainsi en perdant ses 
meilleures traditions , sans les remplacer par aucune vue 
nouvelle, on dirait que chez les Arabes la tradition la plus 
ancienne, celle qu’'Hippocrate avait trouvée en vigueur 
en Asie , et qu'il avait combattue, celle-là même avait 
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persisté. Rhasès rapporte que les chirurgiens de son temps 
appliquaient l’appareil sur ces fractures comme sur les 
autres; seulement les bandes ne recouvraient que la 
partie supérieure et la partie inférieure du membre, lais- 
sant la plaie à nu et accessible aux pansements spéciaux. 
En était-il aussi de même avec les -appareils solides pour 
lesquels on employait la farine , l’albumine, le bitume, la 
chaux et le plâtre ? I] se tait à-cet égard, mais on peut jus- 
qu’à un certain point le présumer; et pour cette fracture: 
compliquée de la jambe qu’Eaton vit traiter par le plâtre, le 
rebouteur avait pris soin de ménager une ouverture vis-à-vis 
la plaie. De méme, et quoique Rhasès eût insisté pour faire 
prévaloir la compression sur la plaie, suivant les idées 
d’Hippocrate, moins heureux sur ce point que pour les frac- 
tures simples, il fut à peu près le seul de son parti; et nous 
allons voir Avicenne et Albucasis reproduire dans des appa- 
reils différents le principe des ouvertures au niveau de 
la plaie. 
& Avicenne appliquait donc des bandes sur tout le membre 
et jusque sur les bords de la plaie , mais en laissant libre 
toute la surface suppurante ; puis, comme avec son sys- 
tème d’attelles larges et longues ilne pouvait les écarter de 
la plaie , il faisait une ouverture à attelle correspondante 
pour permettre au pus de sortir, et au chirurgien de faire 
ses pansements sans déranger l’appareil. 

Pour Albucasis, il distinguait plusieurs cas. Si, dans une 
fracture des grands os, l’un des fragments était sorti au- 
dehors, il le laissait nécroser sans tenter de réduction. 
Dans tout autre cas, il réduisait , et appliquait un appareil ; 
mais quand la plaie avait un mauvais aspect, ou se compli- 
quait d'accidents, l'appareil se bornait à des compresses et 
à des bandes. Au contraire, quand la plaie était simple et sans 
inflammation , sans différer il avait recours aux aftelles, 
de telle sorte cependant que la plaie demeurât à découvert ; 
et pour cela, comme il avait appliqué ses bandes à l'ordi- 
naire, il y taillait avec des ciseaux une ouverture de {à 
grandeur nécessaire. Le lecteur a déjà remarqué combien 
ces procédés d’une date si ancienne ont de rapport avec 
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_ Ceux de notre âge; ces bandes roulées des anciens Grecsa 
qui recouvrent tout le membre, excepté la fracture; c'est 
la manière de M. Velpeau ; cette ouverture avec les ciseaux: 
d'Albucasis n’est autre chose que le procédé de M. Seutin- 


§ IX. — Appareils des arabistes. 


L'idée d’une ouverture au niveau de-la plaie s’accommo- 
dait trop bien aux appareils des arabistes pour ne pas être 
généralement adoptée. Ainsi Roger faisait un trou à ses 
bandes chargées d’albumine; et quant aux attelles, il 
semble, autant que l'obscurité du texte permet de le pré- 
sumer, qu'il appliquait une attelle rompue vis-à-vis la plaie, 
de manière à avoir la moitié de l’attelle en haut , l’autre en 
bas, et le milieu libre. Ces attelles se remettaient tous les 
trois jours; conséquemment les bandes constituaient es- 
sentiellement l'appareil, et cet appareil était réellement 
inamovible. Quand la plaie était guérie, on soignait la frac- 
ture comme à l’état simple. 

Hugues de Lucques s’écarta pourtant de cette pratique, et 
le hardi génie de ce chirurgien n'apparaît nulle part mieux 
que dans le traitement des fractures compliquées. En pre- 
nant pour exemple l’humérus, brisé par un coup d'épée 
qui a fait une large entaille aux chairs, Hugues réunissait 
la plaie par suture, comprenant dans sa suture la peau et 
le tissu adipeux, et évitant les muscles. L'appareil était en- 
suite appliqué, à peu de chose près, comme dans la frac- 
ture simple, seulement imbibé de vin chaud au lieu d’al- 
bumine; et on le laissait sans y toucher jusqu’au dixième 
jour, après quoi on mettait entre chaque renouvellement 
un espace de sept à huit jours. « J’ai essayé d’autres mé- 
thodes , ajoute Théodoric, et c’est celle-ci que j'ai trouvée 
la meilleure; jamais je ne peux dire qu’elle m'ait trompé, 
mais toujours, ayec l’aide de Dieu, jen ai obtenu d'heu- 
reux résultats. » . 

Malgré ces assurances, ce traitement était trop hardi 
pour obtenir beaucoup de partisans. Déjà Guillaume de Sa- 


heëtrimitait Hugues: quant à la suture; mais quant à Pap- 
pareil ilavait grand'soin de ménager dans ses attélles et 
ses bandes une ‘ouverture, par laquelle il pansaït la plaie 
une ou deux fois par jour’; et péu satisfait encore de cette 
précaution, il renouvelait l'appareil tous les trois ou quatre 
jours. Lanfranc, se rapprochant davantage de Roger, ne 
cousait point la blessure, mais se comportait absolument 
comme dansles.fracturessimples,, à part l'ouverture faite à 
l'appareil, par laquelle il pansait la plaie tous les jours. 
Enfin une quatrième doctrine était celle de.Guy de.Chau- 
liac, qui cousait la plaie comme Hugues, faisait lune 
ouverture .à-son appareil, et pansait la plaie tous.les 
jour «comme Guillaume ; mais laissait l'appareil Jui- 
~ même.en place, .à moins d'accidents, jusqu’à la complète 
guérison. 

Il en alla ainsi jusqu’au Xwit:siècle; mais alors Jean de 
Vigo, cé chef .d’une,petite école qui servit, pour ainsi dire, 
de transition entre le moyen âge.et lareuaissance, répudia 
tous ces moyens, et proposa une méthode qui-mérite de 
fixer l'attention. Si la fracture était avec plaie, ou même 
seulement avec une forte contusion, il rejetait.lesattelles, et: 
se contentait d’entourer le membre de deux:ouw:trois bandes 
trouées au niveau de la contusion ou de la plaie. « J'ai sou- 
vent expérimenté cette méthode. dans les fractures compli- 
quées de grandes plaies, dit-il, et jai guéri de la sorte 
Léonardo de Pacii, qui, par suite d’une:chute de cheval, 
s'était fait une fracture de la jambe gauche , compliquée de 
nombreux accidents, issue d’esquilles, inflammation et 
gangrène. Je plaçai le membre:sur un petit lit fait-de toile 
et de coton , de la longueur de la jambe, c’est-à-dire allant 
du genou jusqu'aux malléoles. De chaque côté de. ce lit 
était un bâton arrondi pour maintenir la direction de la 
jambe, laquelle était fixée sur son petit lit. par plusieurs . 
bandes; et ainsi le malade fut entièrement guéri, sans at- 
telles, et sans dommage pour le membre. » 

“Une fracture guérie sans attelles et.par la simple posi- 
tion, constitue pour le xvi, siècle un progrès dont il faut 
tenir compte. Malheureusement une nouvelle école allait 
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s'ouvrir, et il est trop souvent arrivé que dans ces révolu- 
tions.de notre art, les écoles qui triomphent commencent 
par mettre en oubli les travaux des écoles vaincues. Il en 
résulte que la marche de la science, au lieu d’être un 
progrès. continu, n’est alors qu’un mouvement dans un 
autre sens. : 


§ X. —Appareils du XVI. et XVII: siècles. 


Tl ne paraît pas que Paré ait fait grande attention à cette 
pratique de Jean de Vigo; dans ses premiers ouvrages il 
adoptait lá pratique de Guy, et faisait ure fenestre à son 
appareil. Mais dès 1560 il était converti à la doctrine d’Hip- 
pocrate ; et ce fut avec les trois bandes qu'il se fit panser 
lui-même par maître Richard Hubert. Je remarque qu’il 
ne dit mot de l'appareil à bandelettes séparées ; il a, lui, 
pour les fractures avec plaie et inflammation , une com- 
presse spéciale pliée en deux ou trois doubles , assez larges 
pour recouvrir la plaie et les parties voisines , et que l’on 
coud sur le côté de la plaie après une seule révolution ; peut- 


être c'est là qu’il faut rechercher la première origine du 


bandage à dix-huit chefs. 

Fabrice d’Aquapendente reproduisit les bandelettes sépa- 
rées d'Hippocrate avec toute sa doctrine, ce point unique 
excepté, qu'il réunissait la plaie avec des agrafes ou des 
points de suture. Scultet modifia l'arrangement des ban- 
delettes en ce sens, qu’au lieu d'appliquer la première celle 
du centre, et sur la plaie, il commençait par la plus infé- 
rieure. Mais la pratique de Wiseman sort dävantage de la 
ligne commune. 

Il établissait d’abord une différence essentielle entre les 
fractures avec plaie par les causes ordinaires, et les frac- 
tures par coup de feu. Dans le premier cas, il réunissait la 
plaie par suture, comblait les inégalités du membre avec 
des compresses fines qui avaient aussi pour effet de com- 


primer les clapierset de diriger le pus au dehors, et recou-. 


vrait le tout avec des compresses pliées en trois ou quatre. 


doubles, et arrangées à peu près à la manière de Scultet 
ou d’Hippocrate. Quelquefois il y ajoutait des attelles 
dès le premier jour, en évitant de les faire passer sur la 
fracture. £ 

- Mais si la plaie était trop contuse , et dans tous les cas de 
plaie par coups de feu, il la recouvrait simplement d’une 
compresse ordinaire; il maintenait celle-ci à l’aide d’une 
compresse large entourant la plaie et les environs , ce qui 
jusque là rappelle la compresse de Paré; mais ceile de 
Wiseman était fendue de chaque côté en trois chefs, et il 
lui donne le nom spécial de bandage à trois chefs. II ne pa- 
raît pas lavoir imaginé; et on peut inférer de son texte que 
ce bandage était depuis quelque temps en usage. Mais au 
lieu d’une compresse simple qui ne donne en tout que 
six chefs , ayez la compresse en trois doubles de Paré, ainsi 
fendue pour mieux s'accommoder aux inégalités du membre, 
et vous aurez le vrai bandage à dix-huit chefs, usité parti- 
culièrement en France vers la fin du xvne siècle, et men- 
-tionné sous ce nom pour la première fois, si je ne me trompe, 
par Verduc. 

Au reste, la compresse à six chefs de Wiseman ne suffi- 
sait pas; par-dessus il mettait le long du membre des com- 
presses pliées en trois ou quatre doubles, en forme d’attelles ; 
et si on les trempe dans le blanc d'œuf, ajoute-t-il, elles 
suffiront sans autre support à tenir le membre ferme. C’est 
le cas de rappeler que J.-L. Petit usait aussi de ces com- 
presses en guise d’attelles, et que Bromfeild les trempait 
comme Wiseman dans le b'anc d'œuf. 

Tel était l'appareil jusqu’à la chute de l’inflammation. 
Alors on découpait une gouttière de carton pour recevoir la 
partie postérieure du membre, avec une autre pièce pour 
le recouvrir, fixées ensemble par trois liens; si l’on n’avait 
pas de carton assez fort, on taillait ces pièces dans des 

-lames de cuivre ou de ferblanc, appareil plus solide et 
meilleur pour les fractures de cuisse. Il y avait de ces ap- 
pareils tout préparés , mollement garnis du côté du membre 
avec une large fenêtre pour panser la plaie; mais Wiseman 
leur a reconnu de graves inconvénients. Les bords de cette 
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fenêtre ne.s’appliquent pas.assez exactement contre.la.cir- 
conférence de la plaie ; celle-ci.se tuméfie ;. le. pus is’écoule 
d’ailleurs entre le membreet l'appareil, pourrit la doublure, 
échauffe les parties, etc. Il préférait donc accommoder lui- 
même par-dessus son premier bandage une. feuille de carton, 
de cuivre ou de ferblanc,.taillée:en-gouttière,,.si-bien ap- 
pliquée sur tous.les points du.membre qu’elle maintint 
exactement la fracture , et arrivant jusqu’à.un pouce de la 
plaie, qu’on pouvait ainsi découvrir et recouvrir à volonté. 
Sur la plaie même, il mettait une compresse pliée.en quatre 
doubles, et.une attellespéciale.en: carton, en,cuivre, ou en 
ferblanc , convenablement, garnie , qu’on ôtait.et qu’on re- 
mettait à chaque pansement. 

Voilà la première mention et la -première critique. des 
cuirasses fenûtrées, que.naguère encore -on.a tenté de 
reproduire. 


§ XI. — Appareils du XVIII: siècle, 


‘7 Les innovations de cette époque ne sont pas bien impor- 
tantes, etsont calquées pour la plupart sur celles des épo- 
ques antérieures. Duverney, prenant pour exemple la 
fracture de la cuisse, faisait faire l’extension permanente, 
appliquait le bandage à dix-huit chefs, et pansait la’ plaie 
fréquemment. J.-L. Petit remplaça le bandage à dix-huit 
chefs par le bandage à bandelettes simples séparées, et le 
premier il fit valoir la facilité de remplacer une bandelette 
salie sans remuer le membre. Il avait vu, comme ila déjà 
été dit, employer des cuirasses fenêtrées analogues à celle 
dont parle Wiseman, mais il préférait sa boîte pour les 
fractures de la jambe; et pour celles de la cuisse, en outre 
des fanons extérieurs et de l'extension, il avait des attelles 
immédiates en ferblanc, pour résister au contact du pus. 
Coutavoz revint aux machines fenêtrées, en se servantà 
cet effet de celle de Lafaye; Rayaton avait aussi ses gout- 
-ières et ses bottines qu’il échancrait au niveau de la plaie 
afin de panser la fracture; mais les fanons.et les attelles 
prévalurent, avec le bandage de Scultetet : les pansements 
fréquemment réitérés , jusqu’à la fin de ce siècle. 
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DEUXIÈME PARTIE. 


HISTOIRE DES APPAREILS AU XIX® SIÈCLE. 


$ EII. — Coup d'œil général. 


“iniques et la presse périodique, il a déjà ra- 
ant de faits et d'idées que sa moisson égale ou dé- 


passe peut-être celle de toules les époques antérieures. Ce 


qui n’était qu’en germe a été fécondé; ce qui était perdu a 
été retrouvé ; et sans doute aussi de véritables découvertes 
ont été faites: Malheureusement tant de richesses n’ont pas 
jusqu'ici donné à l’art beaucoup plus de certitude; chacun, 
se préoccupant de son idée, va de son côté sans regarder 
où vont les autres; les’ doctrines sont dispersées comme les 
travailleurs, et Boe pocos nai ne fut plus 
grande. i : 
Au commencement, à part la petite église dont M. Lar- 
rey était le chef, on écoutait docilement en France les le- 


_çons de Boyer, continuateur du siècle passé, avec les pan- 


sements renouvelés, l’extension pour les membres infc- 
rieurs, les coussins et les attelles. En Angleterre on suivait 
les idées de Pott, modifiées par White comme il a été dit, 
Un chirurgien de Constance, Sauter, avait bien essayé 
tout un nouvean système d’appareils qui se résume en 
deux idées capitales, une seule attelle sous le membre et la 
suspension ; mais à peine la nouvelle en était-élle venue, 
comme de quelque chose de bizarre et d’étrange, à j’oreille 
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des praticiens. C’est donc presque exclusivement dans ces 
dernières années queles doctrines ont été changées, et en 
quelque sorte bouleversées. Aux pansements fréquents on a 
substitué les pansements rares, qui ont engendré les appa- 
reils inamovibles; aux appareils bien complets et bien ban- 
dés s’est opposée d’abord la petite réforme de Dupuytren 
pour certaines fractures, et puis la grande réforme de Phy- 
ponarthécie, à qui M. Mayor a ménagé quelques jours de 
triomphe; en regard de l'application immédiate:de l'appareil, 
M. Lisfranc a adopté le-principe d’une lenteur raisonnée ; 
enfin, comme pour ne rien laisser debout de nos anciennes 
croyances, Dupuytren adoptait en France la flexion pour 
les membres inférieürs, tandis que les chirurgiens anglais, 
au dire de S. Cooper, en revenaient à l’antique extension. 

C’est ce (tableau mobile, capricieux, étrange, mais vaste 
et attachant qu'il s'agirait de rendre; mais le cadre de ce 
travail et son étendue, nécessairement limitée, m'imposent 
l'obligation d’une forme plus sèche et plus dogmatique. Je 
passerai donc successivement en revue les principaux ap- 
pareils, ceux-là qui ont été ou sont encore véritablement 
employés, en décrivant pour chacun d’eux les procédés im- 
portants à connaître ; et m’écartant à dessein de la marche 
suivie pour les époques antérieures, je dirai en même temps 
quelles modifications on a fait subir à chaque appareil pour 
les fractures simples et pour les fractures compliquées. 


$ XIII. — Appareils ordinaires. — Méthode de Boyer. 


Je m’arrêterai spécialement à cette méthode pour plu- 
sieurs raisons. D'abord Boyer a fait loi, et une grande par- 
tie des chirurgiens encore existants sont de son école; 
deuxièmement, si l’on a apporté de temps à autre de petites 
modifications dans cet appareil, elles n’ont, pour la question 
générale, aucune importance; troisièmement enfin, Boyer 
a édifié une doctrine complète, et avec lui la discussion sait 
où se prendre. 

:Exposons d’abord le mode d'application des appareils 
pour les fractures simples, en prenant pour exemple la 
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fracture.de l’humérus. Il faut toujours commencer parap- 
pliquer sur la main et l’avant-bras.un bandage roulé ; bien 
plus, on ne procède à la réduction que quand le bandage 
est monté jusqu’au coude. Puis, la réduction faite, on pour- 
suit jusqu’au bout du bras, serrant médiocrement, et pla- 
çant trois ou quatre circulaires sur le lieu ‘de la. fracture. 
Viennent alors les atielles maintenues par: de nouveaux. 
doloires,.et c’est tout. 

. Pour le. fémur, au lieu du bandage roulé, c’est le ban- 
dage de Scultet, mais appliqué seulement à la cuisse; 
avant de l'appliquer, on recouvre la cuisse de deux -com- 
presses doubles, et, de plus, tout l'appareil doit être hu- 
mecté d’une liqueur résolutive. Puis :viennent deux gran- 
des attelles étendues à tout le membre, roulées dans une 
pièce de linge dite porte-attelles , et serrées par cinq liens. 

Recherchons avant tout.le but et l'utilité de ces diverses 
pièces. Pourquoi, d’abord, deux compresses sur la cuisse, 
et rien de semblable sur le bras ? Pas de réponse. Pourquoi 
commencez-vous par envelopper la main et l’avant-bras 
d'un bandage roulé? Parce que l'appareil devant agir circu- 
lairement sur le bras et comprimer les vaisseaux, il ne 
tarde pas à survenir un engorgement pâteux de l’avant-bras . 
et de la main, qui rend ce bandage roulé indispensable. 
Mais je réponds à mon tour : comment donc se fait-il que, 
depuis l’origine de la chirurgie, jamais jusque là un chi- 
rurgien de quelque renom n’ait eu recours à cette précau- 
tion générale? Et comment Boyer lui-même l'oublie-t-il 
pour la jambe, quand il entoure circulairement la cuisse 
dans une fracture du fémur? Je sais que l’usage d'envelop- 
per la jambe avait fini par prévaloir aussi; mais jem’en tiens 
au texte du maître. 

Ilya une autre question. Ce bandage circulaire-du bras, 
puisqu'il doit avoir pour effet l’œdème de l’avant-bras , 
pourquoi l'appliquer, et en espère-t-on quelqüe chose?—Ré- 
ponse de Boyer : 27 nous sera facile de démontrer que les ban- 
dages, de quelque manière qu’ils soient construits etappliqués, 
ne servent qu’infiniment peu.ou même pas du tout à maintenir les 
fragments dans leur rapport naturel, Mais ils-sont utiles, soit 
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pour se charger des topiques qu'il est souvent convenable 
d'employer... —'Et quand il ne faut pas de topiques ? — 
Soit pour prévenir l'infiltration œdémateuse du membre. 
Et ce sont eux , de votre aveu , qui la rendent imminente. 
— Soit enfin pour engourdir l’irritabilité des muscles par 
la compression qu’ils exercent, et avertir pour ainsi dire 
le malade de ne les point contracter. — Mais ceci admis, 
ils seraient donc tout au moins inutiles quand on a recours 
à l'extension permanente. 

| Si je passe aux attelles, pourquoi des attelles immédiates 
au bras, médiates seulement à la cuisse? Pas de réponse. 
Quant à la position , fléchie pour le bras, étendue pour la 
cuisse, Boyer ne rend pas bien compte de cette anomalie. 
Il avoue, il déclare hautement que la demi-flexion , consi- 
dérée d’une manière générale, est sans contredit préférable 
à toute autre situation; mais son usage, ajoute-t-il, doit 
être soumis à des exceptions. Et pourquoi, si elle est la meil- 
leure? Du moins ces exceptions devraient-elles être jus- 
tifiées. ! 

Maintenant , pourquoi l'extension permanente a-t-elle 
paru nécessaire pour le membre inférieur, et a-t-elle été 
absolument passée sous silence pour le membre supérieur ? 
Ceci ne s'adresse pas à Boyer seulement, mais à tous les 
chirurgiens, comme je lai déjà dit à propos de Galien et 
d’'Hippocrate. 

Restent les indications du temps d’appliquer et de renou- 
veler l'appareil. Boyer procédait immédiatement à la réduc- 
tion ; mais s’il y avait dans les muscles une irritation très 
grande qui excitât leur contraction convulsive; si déjà il 
y avaitdu gonflement, dela tension et de la douleur, il pres- 
crit très sagement de’ combattre ces accidents, et de ne 
tenter la réduction que quand ils sont dissipés. Pour lap- 
plication de l'extension permanente à la cuisse, il atten- 
dait sept ou huit jours, et même davantage, si l’irritation 
n’était pas dissipée. 

Il y a plus , et l’on n'aurait en s’en tenant à ceci qu’une 
idée très incomplète de sa doctrine. C'est qu'il a rangé 
parmi les fractures compliquées celles où la contusion est 
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très forte. Dans ces cas , il applique un appareil de Scultet 
imbibé d’une liqueur résolutive; mais il faut lever cet appa- 
reil dès le lendemain, précepte de rigueur , dont l’oubli a 
“entraîné la gangrène du membre. A cette première levée, 
on trouve d'ordinaire le membre tuméfié, tendu, doulou- 
“reux; alors on le couvre de cataplasmes. Au dernier degré 
de la contusion, la tension inflammatoire est quelquefois si 
forte que l’épiderme se soulève en phlyctènes. On les ouvre 
sans détacher l'épiderme ; on les panse avec le cérat, et les 
cataplasmes aidant, en sept ou huit jours la fracture est ra- 
menée à peu près à l’état simple, et l’on peut appliquer 
l'appareil. 

Quant aux époques du renouvellement de l'appareil , 
quand il s'était servi du bandage roulé, il le levait au bout 
de douze à quinze jours seulement, puis au trentième jour, 
puis au quarante-cinquième ou cinquantième. Pour quels 
motifs , il ne le dit pas. Avec le bandage de Scultet , ajou- 
te-t-il, on peut lever l'appareil plus souvent, parce qu’on 
peut le faire sans remuer le membre. J’admets qu’on le 
puisse ; mais le doit-on? Voilà la question. Il la résout po- 
sitivement , à propos de la fracture du fémur, en recom- 
mandant de renouveler l'appareil tous les cinq ou six jours, 
pour s'assurer positivement de l’état de la fracture; puis, passé 
le trentième jour, tous les dix jours seulement. 

Dans les fractures avec plaie il est plus essentiel encore, 
pour entreprendre la réduction, d'attendre que le gonfle- 
ment et la tension aient disparu ou du moins notablement 
diminué ; et jusque là on s’en tient à la position et aux topi- 
ques émollients. Quand le temps est venu, on applique le 
bandage de Scultet, des attelles sur les points du membre 
en dehors de la fracture ; et on renouvelle les pansements 
plus ou moins souvent, selon le besoin, mais dans le début 
généralement toutes les vingt-quatre heures, et même, 
quand la suppuration est abondante, deux fois par jour. 


§ XIV. — Appareils à simples coussins. — Dupuytren. 


La doctrine générale de Dupuytren ne différait pas bien 
notablement de celle de Boyer, si ce n'est que pour le 
membre inférieur il se servait à la fois d’atielles médiaies 
et immédiates ; mais pour un certain nombre de fractures 
il mit en pratique une méthode spéciale qu'il est essentiel 
de mentionner, pour mieux éclairer Ja discussion à laquelle 
nous devrons nous livrer plus tard. 

Cette méthode nouvelle avait son point de départ dans les 
idées de Pott, relativement à la position des membres. Du- 
puytren les adopta d’abord pleinement ; puis, en pressant 
leurs conséquences logiques , il en vint à appliquer la posi- 
tion seule, et sans aucune sorte de ces liens ou enveloppes 
qui constituent à proprement parler les appareils. Ainsi , 
dans la fracture de la clavicule , le malade était couché sur 
le dos, un oreiller en forme de coussin placé entre le troncet 
le bras, et le bras maintenu demi-fléchi sur l’oreiller. Ainsi, 
pour le col du fémur, ilmettait le membre en den:i-flexion, le 
jarret soulevé par un matelas roulé ou une pile de coussins. 
Richerand était arrivé au même résultat pour ces dernières 
fractures, par la combinaison des idées de Pott et de celles 
de Sabatier. Nous allons voir cette méthode, où en défini- 
tive les oreillers font l'office d’attelles, prendre un large 
développement par les travaux de Sauter et de ses suc- 
cesseurs. 


§ XY.— Appareils hyponarthéciques.—Plans inclinés.— Suspension. 


Sauter, en 1812, avait publié une instruction pour traiter 
sans attelles les fractures des extrémités. Je n'ai point vu 
cet ouvrage; mais dans les planches de A.-L. Richter je 
trouve la planchette suspendue, ainsi que l’appelait Sauter, 
adaptée aux fractures du bras et de l’avant-bras, eomme à 
celles de la jambe et de la cuisse, et le plus ordinairement 
sans autre appareil, Les premières traces d’une semblable 
méthode remontent, ainsi qu’il a été dit, à Ravaton et à 
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Jean de Vigo, et encore si l'on veut à la planche sous-fémo- 
rale décrite par Düuverney, t aux plans inclinés de l’école 
anglaise; mais ces essais n’avaient point été généralisés ; et, 
sous ce point ce vue, Sauter a droit véritablement à tout 
Jhonneur de sa découverte. Après Sauter il. faut citer 
surtout M. Mayor de Lausanne, qui a imposé à la mé- 
thode elle-même le nom d’hyponarthécie, et à qui nous 
emprunterons les principaux traits de sa description. 
ES Hyponarthécie ne veut dire cependant, d’après son 
étymologie, que sous-attelle, ou attelle placée sous le 
membre. Il faut, en effet, bien distinguer les deux idées 
mères des appareils de Sauter, la planchette et la sus- 
pension. AFS > 

Qu'on se figure donc une planchette large de six,à neuf 
pouces, et de deux à trois pouces plus longue que le membre 
qu’elle supporte. On la recouvre d'un Coussin de trois à cinq 
pouces d'épaisseur, assez long et large pour la recouvrir 
tout entière; et sur ce coussin on couche le membre. 
Pour l'y fixer, pressez doucement le milieu du membre 
contre l'appareil avec une très large cravate qui, embras- 
sant l’un et l’autre, se nouera sur un côté de la planchette. 
Le plus souvent cet unique lien suffira, S'il y atendance au 
chevauchement, une ou deux autres cravates pourront 
devenir nécessaires; dans une fracture de jambe, par exem- 
ple, l'une de ces cravates , après avoir entouré le membre 
au-dessous des malléoles, en embrassant le talon et croisant 
ses chefs sur le cou-de-pied , se fixera à deux anneaux sup- 
portés par le bord inférieur de la planchette, et fera l'ex- 
tension ; l'autre entourant de la même manière le membre 
au-dessous du genou, s’attachera à deux anneaux sem- 
blables du bout supérieur, et opposera à l'extension une 
résistance permanente. Si un fragment fait saillie de côté 
oud’autre, la cravate moyenne, diversement disposée, re- 
médiera efficacement à ce contre temps; si la saillie est en 
haut, elle appuiera de haut en bas sur le fragment déplacé 
et se nouera à l'ordinaire ; si elle est en déhors ; on fera 
glisser l'un des bouts de'la cravate sous le membre, 
afin que le milieu de ce lien ‘appuie directement sur la 
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saillie même, c’est-à-dire au côté externe. du membre, 
puis on fixera les deux bouts ensemble.au côté interne. de 
la planghette. 

Telle est l’hyponarthécie simple; et s’il est vrai que, dans 
tous les temps, surtout pour les fractures du membre infé- 
rieur, on ait senti la nécessité d’un plan résistant pour ap- 
puyer le membre, le précepte n'avait jamais. été si bien 
régularisé, et par exemple les appareils de Desault et de 
Dupuytren manquaient de cette condition essentielle. On 
comprend comment le double plan incliné rentre dans 
l'hyponarthécie avec tous les appareils auxquels il a donné 
naissance, depuis les deux planches de Sauter jusqu’au lit 
d’Amesbury ; et il n’est pas besoin d’y insister davantage. 

Maintenant si vous voulez ajouter la suspension, il suffit 
pour chaque planchette de deux cordes, dont chacune, 
passant par deux ou quatre trous pratiqués près des angles 
de la planchette, forme ainsi une ou deux anses transver- 
sales, ou deux anses collatérales, qui se fixent en définitive 
à une autre corde verticale , attachée au plafond ou auseiel 
du lit; c’est là l’'hyponarthécie suspendue. 

un à discuter ailleurs le mérite de nie rit 
simple. Quant à la. suspension , ellene-tient.pas.essentiel- 
lement à la thérapeutique des fractures; mais, comme la 
déambulation promise par d’autres appareils .dont.il-sera 
bientôt question, elle veut alléger ennui du malade, con- 
damné par les méthodes ordinaires à une immobilité.pres- 
que absolue. Il va sans dire que nous.ne parlons là que.des 
fractures du membre inférieur; M. Mayor accorde que ses 
appareils. conviennent beaucoup moins aux fractures du 
membre supérieur, hors les:cas de plaie. Or dans-les» pre- 
mières, M. Mayor lui-même a noté un inconvénient de-la 
suspension. Le membre est difficile à protéger contre le 
froid. Si on le laisse sous les couvertures ordinaires, l’autre 
jambe. est: trop peu couverte, et. les couvertures. pèsent 
beaucoup sur l'appareil. On y remédie en plaçant:sur les 

_parties qui souffrent.du-froid un duvet ou de la flanelle; et 
en. fixant les couvertures.au coussin.de la:planehette ayec 
des épingles, pour:que le membre et le reste de l'appareil 
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* n’en supportent que très faiblement le poids. Peut-être 
aurai-je plus tard l’occasion de revenir sur ce sujet. 

A peine est-il besoin avec ces appareils de parler du mode 
de traitement des fractures compliquées. Tout le membre 
est à nu, hors la partie sur laquelle il repose comme dans les 
blaies les plus simples; et les pansements se renouvellent 
cans difficulté et sans inconvénient. 


$ ÆVI. — Appareils albuminés , amidonnés, dextrinés. 


Nous avons vu dans la première partie comment les appa- 
reils aibuminés, après diverses fortunes, avaient à peu près 
disparu de la pratique au dix-huitième siècle, où Bromfeild 
en fut le dernier partisan. On peut observer cependant que 
de Paré à Wiseman, de Wiseman à Belloste, de Belloste à 
Chéselden, de Chéselden à Moscati et Ledran , de ceux-ci 
à Bromfeild , il se fait une chaîne dont les anneaux, rares 
sans doute, ne souffrent pas d'interruption; et de Bromfeild 
à M. Larrey, le soutien parmi nous de l'appareil albuminé, il 
y a aussi une sorte de filiation qu’on retrouve même dans 
d’autres points de leurs doctrines. 

Quoi qu'il en soit , l'appareil de M. Larrey , un peu trop 
chargé d'accessoires, n'avait pas fait fortune, même en 
France, lorsque M. Seutin, vers 1834, ayant eu par hasard 
Poccasion d'employer l'amidon sur une chèvre, fut tout 
surpris de trouver quelques jours après un appareil parfai- 
tement solide. Il voulut tenter sur l’homme ce qu’il avait 
fait pour la chèvre, trouver un appareil qui permit la 
déambulation dans les fractures des membres inférieurs. A 

- cel égard il s'était trouvé devancé d’une année par M. A. Bé- 
rard; mais à part la trouvaille de l’amidon, qui n’est cepen- 
dant pas sans utilité, il reste à M. Seutin l'honneur d’avoir 
débarrassé l’appareil inamovible des complications qui arrê- 
taient ses progrès, et d’avoir décidé une réforme fort étendue 
dans le choix des appareils et dans les principes de leur ap- 
plication. Après lui M.Velpeau, non content d’avoir substi- 
tué la dex'rice à l’amidon, a encore simplifié les appareils ; 
M. Laugier a imaginé d'en écarter le linge; je ne parlerai 
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en détail que de ces quatre appareils. Quant à ces autres 
mélanges hétérogènes , plâtre et amidon, de M. Lafargue, 
amidon et suif de M. Cunier père, etc. , je me bornerai à 
les mentionner. M. Seutin lui-même a essayé diverses subs- 
tances comparativement à l’amidon, et il s’en est tenu sage- 
ment à cette dernière. Je dois remarquer cependant que 
la gomme, le mortier et le bitume , employés par les an- 
ciens Arabes, n’ont pas encore fixé l’attention de nos mo- 
dernes inventeurs. Sa 

Appareil de M. Larrey. Le liquide dont se sert M. Larrey 
est un mélange d'alcool camphré, d'extrait de Saturne et 
de b'ancs d'œufs battus dans l’eau. La fracture réduite, il 
commence par étendre sur la peau quelques eompresses 
étroites, trempées dans le liquide; puis le membre esl en- 
veloppé par un bandage à dix-huit chefs, également im- 
bibé, en commençant par les chefs inférieurs. Une deuxième 
enveloppe est constituée par un drap en plusieurs doubles, 
faisant office de drap fanon, et dans lequel sont en effet 
roulés deux fanons de simple paille ficelée ; ces deux fa- 
nons sont appliqués sur l’un et l’autre côté du membre, sé- 
parés toutefois du bandage par des coussins de balle d’a- 
voine , et serrés avec des rubans de fil en nombré suffisant. 

Ni gonflement, ni contusion, ni plaie, ne retardent 
l'application de cet appareil. Si une collection sanguine 
soulève la peau, M. Larrey louvre largement, pratique 
renouvelée de Bromfeild, panse la plaie, et immédiatement 


met le bandage à l'ordinaire. S'il y a contusion ou tumé- 


faction, il pratique au préalable quelques scarifications, ou 
pose des ventouses avec mouchetures. Si la fracture est 
oblique , l'appareil reste encore le même, si ce n’est qu’on 
superpose au niveau de la fracture quelques compresses 
immédiates. 

Trois cas seulement, déclarés exceptionnels, obligent à 
retarder l’application de l'appareil : 1° si les muscles con- 
tractés spasmodiquement résistent aux efforts de réduc- 
tion; 2 si l’inflammation est considérable; 3° quand on 
n’a ni les aides, ni les pièces d'appareil nécessaires. On 
met alors le membre dans la demi-flexion, et Pon emploie 
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les topiques émollients. Autrement M. Larrey préfère pour 
le membre inférieur l'extension parfaite; et il convient 
d'ajouter que pour la fracture, soit du corps, soit même du 
au du fémur, l'appareil embrasse le membre tout entier. 
L'appareil mis en place, pendant les premiers jours, 
M. Larrey le fait imbiber du même liquide ou simplement 
dé vinaigre camphré étendu d’eau , en vue de prévenir la 
chaleur du membre, et de consolider le bandage. On ne le 
lève qu'après le temps jugé nécessaire à la consolidation et 
même un peu au-delà. M. Larrey ne se résout à le lever au- 
paravant que dans deux cas : 1° s’il a été mal appliqué , d’où 
résulterait son défaut de solidité, le déplacement des frag- 
ments, la douleur, etc., toutes choses qui ne doivent ja- 
mais arriver avec un appareil bien fait; 20 si dans un cas 
de plaie il se développe des vers en trop grand nombre, 
car c’est le trop grand nombre qui seul est nuisible. 
i Mais cependant, si par la disposition du gonflement il se 
fait un trop grand vide ? H suffit de resserrer les liens. Mais 
si en cas de plaie le pus s'écoule au-dehors , traverse même 
le bandage ? On abstergera le pus et on ‘superposera au 
bandage quelques compresses. 

Lorsqu'enfin il s’agit de lever Ace on peut, en 
` général, séparer les compresses une à une. Mais quand le 
pus desséché a contribué pour sa part à durcir le bandage, 
on est souvent obligé de le couper dans toute sa longueur, 
à l’aide de ciseaux étroits et forts; non d’une seule fois, 
on n’y Parviendrait pas, mais cotche par couche, afin 
d’ailleurs d'éviter des secousses au membre, 

Appareil de M. Seutin. Le mode d'application de cet ap- 
pareil a subi d'assez nombreuses modifications entre les 
mains de son inventeur ; nous décrirons celui qu’il a en 
dernier lieu adopté. 

Son liquide est la colle d'amidon fraîchement préparée ; 
ses pièces d'appareils des bandelettes et des compresses 
longuettes arrangées en bandage de Scultet, quelquefois 
des bandes roulées , et aussi des attelles de carton. Celles-ci 
sont droites ou coudées, suivant l'indication et la forme de 
la partie; déchirées plutôt que coupées, pour que leurs bords 
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soient moins abruptes ; trouées, toujours par déchirure, au 
niveau des saillies osseuses naturelles, ou des plaies Suppüu- 
rantes; et préalablemeut passées rapidement à l’eau tiède, 
ou plongées quelques minutes dans l’eau froide pour les as~ 
souplir. Enfin on fait des remplissages avec des compresses 
doubtées ou renfermant du vieux linge, de l’étoupe, dela 
charpie, de la ouate, du typha, de l’amadou , etc. 

Ce qui distingue spécialement le mode d’application de 
M. Seutin, c’est qu’il n’imbibe point les linges de son li- 
quide; il l'applique avec un pinceau ou avec la main. Ainsi 
une couche de bandes où de compresses étant appliquée, on 
. passe dessus le pinceau ou la main chargée d’amidon; la 
couche suivante se colle d'elle-même, et est revêtue à son 
tour de colle sur sa face externe. Ainsi la face interne des 
bandes en contact avec la peau n’est point amidonnée, pré- 
caution sage pour éviter un contact trop dur ; au contraire 
on amidonne très fortement la dernière énveloppe du ban- 
dage. 

Ceci bien entendu, supposons maintenant une fracture 
de l’humérus On commence par envelopper les doigts et la 
main avec des bandes étroites et amidonnées, ne laissant libre 
que le bout des doigts. On entoure ensuite l’avant-bras et 
le bras avec un bandage de Scultet ou une bande roulée, 
montant jusqu’à laisselle ; l’avant-bras est alors demi-flé- 
chi : les saillies osseuses garanties par de la ouate, une 
attelle coudée appliquée au côté externe, depuis l’épaule 
jusqu’à la partie moyenne de l’avant-bras, une autre en 
avant, le long de l’humérus, une troisième en arrière; 
et, dans les cas de déplacement marqué en dedans, une 
quatrième au côté interne ou un remplissage. Ces attel- 
les sont soutenues par des doloires s'étendant des doigts 
à l'épaule, que l’on peut entourer d’un spica. Le bras est 
ensuite maintenu contre le tronc par des circulaires ou 
obliques de Desault , le tout amidonné. au fur et à mesure 
de l'application. 

S'il y a plaie, ou bien on dispose les jets de bandes de 
manière à ce que le plein ne recouvre pas la solution de con- 
tinuité des parties molles; les bords en sont ou excisés ou 
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renversés sur le plein et collés par l'amidon; ou Von fait 
passer le plein de la bande sur la plaie, dont elle conserve 
l'empreinte déposée par le sang ou par le pus; et sur cette 
empreinte on fabrique, avec des ciseaux ou un emporte- 
pièce, une et même plusieurs boutonnières assez larges 
pour livrer passage aux sécrétions, pas assez pour per- 
mettre la hernie et l'étranglement consécutif des bourgeons 
charnus. On troue également les attelles, s’il est besoin, 
comme il est déjà dit D’autres fois on applique le ban- 
dage amidonné commun dans une fracture simple, on 
l’incise après dessiccation suivant sa longueur, et on prati- 
que la section transversale double. On a ainsi une espèce ce 
languette qui s'ouvre et se referme à volonté, ense repla- 
çant dans l'intervalle du bandage. 

Du reste, afin de conserver la coaptation durant le temps 
de la dessiccation, M. Seutin ajoute un appareil provisoire, 
et de préférence un des anciens moules des fractures gué- 
ries précédemment. 

Il faut trente à quarante heures pour dessécher le ban- 
dage. On peut avancer ce terme par divers moyens artifi- 
ciels. « À moins que le blessé n’accuse de la douleur , ou 
quelque gêne assez vive dans le membre malade, que le 
chirurgien ne conçoive de justes craintes sur l’état des 
parties molles, ce n’est ordinairement que du deuxième au 
quatrième jour, qu’on procède à la section du bandage ami- 
donné. Mieux vaut toutefois encourir le reproche d'être 
trop craintif, que de se laisser entraîner par une sécurité 
aveugle et téméraire. » Pour cette section, M. Seutin a in- 
venté des ciseaux particuliers. 

La section opérée, si l'appareil satisfait aux indications, 
on le resserre par une bande amidonnée. S’il comprime trop 
on le relàche en ménageant entre les bords de la division 
un intervalle convenable, que l’on couvre d’une pelite, 
plaque de carton bien ramollie et appliquée sur la peau. On 
ajuste les valves du bandage , et on l'entoure d’une bande 
amidonnée. Si le bandage est trop défectueux, on le renou- 
velle ; s’il détermine une pression locale un peu vive par 
une plication irrégulière de bande, par la disposition du 
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carton, onramollit par l’eau les pièces d'appareil au niveau 
du point suspect, on efface les plications des bandes, on 
corrige le carton, on jette autour de l'empreinte acciden- 
telle une couche mince de ouate ; on ferme le tout par une 
bande amidonnée ; et l'on examine chaque jour l’état des par- 
ties jusqu’à ce qu’elles laissent une sécurité complète. Je laisse 
de côté les autres ressources imaginées par l’auteur, contre 
le vide qui se fait quelquefois par la diminution de volume 
du membre, etc. ; et l'appareil nouveau qu’il propose pour 
permettre d’inspecter le membre sans couper les bandes, 
et qui n’est autre qu'un appareil ordinaire, amidonné 
seulement à l’extérieur. 

Dans les fractures du membre inférieur avec chevauche- 
ment rebelle, M. Seutin emploie l’extension permanente. 
En conséquence, sur la première couche du bandage, on 
applique le long des parties latérales du membre une 
bande large de deux travers de doigt et solide, maintenue 
par un bandage circulaire amidonné ; le milieu de cette 
bande forme une anse à la plante du pied; les chefs remon- 
tent jusqu’au-dessus des condyles du fémur, où l'extension 
prendra son point d'appui ; après quoi on les replie sur eux- 
mêmes. Pour varier les points sur lesquels agira l’extension, 
on fait une seconde anse un peu plus élevée que la première, 
et fixée de la même manière. Comme on ne peut se servir 
de ces anses qu'après la dessiccation complète, jusque là on 
fait l'extension à l’aide d’un lac fixé au-dessus des malléo- 
les, et auquel on suspend un poids de cinq à six kilogram- 
mes ; un drap passé dans le pli de l’aîne, reporté vers la tête 
du lit, et tendu par un poids égal, fait la contre-extension 
durant tout le traitement. 

Appareil de M. Velpeau. La solution de dextrine dont se 
sert M. Velpeau peut se préparer de plusieurs manières. 
Mais le mélange auquel il donne la préférence, se compose 
- de 100 parties de dextrine, 60 d'eau-de-vie camphrée, et 
50 parties d’eau. La dextrine étant déposée dans un vase, 
on y ajoute immédiatement l’eau-de-vie camphrée ; on 
malaxe le tout jusqu’à ce qu'il ait acquis la transparence 
du miel, cela fait on ajoute l’eau chaude ; et après une 
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ou deux minutes d’agitation, le mélange est propre à être 
employé. Il faut pourune fracture de cuisse un demi-kilo- 
gramme de dextrine, 300 grammes pour une fracture de 
jambe, 200 pour une fracture du bras ou‘de l’avant-bras. 

M. Velpeau imbibe ses bandes de ce mélange. Naguères 
encore il se servait à cet effet d’un petit appareil imaginé 
par M. Félix d’Arcet, analogue à celui qu’emploient les 
teinturiers pour plonger leurs étoffes dans le bain coloré. 
Il y a renoncé depuis, et roule et déroule les bandes imbi- 
bées comme à l'ordinaire. Du reste, rien de plus simple que 
le mode d’application. A part quelques compresses pour 
combler les vides, il suffit d’une simple bande longue. On 
commence par entourer le membre d’un premier plan de 
bande sèche; le reste est imbibé, et s'applique comme si on 
voulait établir un bandage compressif. Quelquefois M. Vel- 
peau ajoute des attellés de carton; assez généralement 
aussi il applique par-dessus des attelles en bois qu'il enlève 
après la complète dessiccation. Du reste, pas d’extension 
permanente, même pour le fémur, hors pendant que l'ap- 
pareil est encore mou; mais, une fois desséché, il la rejette 
comme inutile. 

Quant aux autres conditions, l'appareil est mis en place 
le premier jour de la fracture, qu'il y ait gonflement, in- 
flammation, fracture comminutive, ou même fracture avec 
plaie; la compression remédie aux premiers de ces acci- 
dents; et pour les plaies M. Velpeau prend soin de les lais- 
ser à nu en en écartant les tours de bandes. II ne coupe 
point son appareil, et le laisse en place jusqu’à parfaite con- 
solidation; s’il survient des accidents locaux graves, ou si 
le bandage se relâche, il le ramollit en l'humectant, et en 
replace un nouveau. 

Appareil de M. Laugier. Le papier préféré par M. Lau- 
gier est le papier goudronné, qui se trouve dans le com- 
merce sous forme de feuilles minces et solides de trente- 
trois pouces de largeur sur vingt-quatre de hauteur, la colle 
est de l’empois d’amidon. On coupe le papier en bandelettes 
larges d’un pouce et demi à deux pouces, longues de seize à 
vingt-deux pouces, assez pour faire une fois et demie le tour 


du membre. On fait servir les plus longues à envelopper le 
pied ou la main, et à augmenter la résistance de appareil 
en en collant un certain nombre dans le sens longitudinal. 

L'appareil se compose de bandelettes en assez grand 
nombre pour que , se recouvrant successivement des trois 
quarts de leur largeur, il y en ait assez pour recouvrir 
quatre fois toute la longueur du membre. A mesure qu’on 
les dispose ainsi sur un oreiller recouvert d’une alèze, on les 
enduit de colle sur les deux faces. La première placée est 
celle qui correspond à la partie supérieure du membre; 
elle est recouverte par la seconde, et ainsi de suite. Sur ce 
premier plan on en ajoute un second, puis un troisième, 
puis un. quatrième. Seulement, entre chaque couche on 
place des bandelettes longitudinales, dans le but que nous 
avons dit. Une chose très importante est de ne pas perdre 
de temps une fois que les bandelettes sont préparées, de 
crainte que le papier, s’imbibant trop d'humidité, ne se dé- 
chire entre les mains de l'opérateur. 

La durée de la dessiccation est ordinairement de vingt- 
quatre heures. Pendant ce temps, le membre est mis dans 
une position telle que sa direction ne puisse varier , et le 
malade doit éviter autant que possible les plus légers mou- 
vements. M: Laugier applique quelquefois des attelles pro 
visoires ; pour les jambes , il s'oppose au renversement du 
pied én jetant à l’entour une écharpe dont il fixe les deux 
chefs au cerceau. 

M. Aguilhon, à qui j'emprunte ces détails, pense qu'il 
serait utile de former la couche centrale de l'appareil avec 
des compresses imbibées d’eau; d’une part, afin de maintenir 
pendant la dessiccation le membre réduit mieux que ne peuvent le 
faire les.bandelettes de papier; et d’autre part, afin de préserver 
la peau de l’irritation que détermine quelquefois l’applica- 
tion prolongée de l’appareil ; en effet , dans certains cas les 
malades accusaient beaucoup de démangeaisons; et à la 
levée de l'appareil on constatait une rougeur assez vive de 
la peau et même des excoriations au mollet. Mais M. Lau- 
gier a rejeté celle modification. Il avait d’abord appliqué 
son appareil pur à toutes les fractures des membres, même 
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dans les fractures du fémur avec chevauchement; mais 
malgré les succès annoncés, il y a renoncé aujourd’hui pour 
ce dernier cas. 


$ XVII. — Du plâtre coulé. 


L'emploi du plâtre coulé pour la contention des fractures 
remonte, ainsi que je l'ai fait voir, jusqu’à Albugerig, con- 
temporain de Rhasès, si même il ne lui est antérieur ; et il 
n’est connu que depuis assez peu de temps en Europe. La 
première mention s’en trouve dans une lettre de Eaton, an- 
cien consul anglais à Bassora , dont un extrait fut publié 
dans les Medical commentaries, Dec. 11, vol. 9, et reproduite 
par la Gazette médicale d Allemagne en 1798. Un soldat arabe 
avait eu la jambe et le pied broyés par la chute d’un canon; 
l’amputation, proposée par un chirurgien européen, fut re- 
fusée ; le membre fut mis dans le plâtre, et la guérison eut 
lieu dans cinq mois. 

Cette communication demeura long-temps oubliée. Il en 
fut de même d’une autre indication donnée en 1817 par 
Froriep, dans le préambule de sa traduction allemande du 
Parallèle de la chirurgie anglaise et de la chirurgie française, 
par M. Roux; Froriep s'étonnait qu’on n’eùt pas encore 
mis ce procédé en usage, et il l’attribuait aux Maures de 
la côte septentrionale d’Afrique. Ce ne fut qu’en 1828 que 
Keyl, sur l'invitation du professeur Kluge, essaya le plâtre 
à l'hôpital de la Charité de Berlin , où depuis il a reçu, en- 
tre les mains de M. Dieffenbach, une plus large application. 

Il y a jusqu'ici trois manières d'appliquer le plâtre : 
le procédé arabe, celui de M. Dieffenbach, et celui de 
M. Richter. 

Procédé des Arabes. On commence par coucher le b'essé 
dans une espèce de coffre ouvert et muni d’un arceau à sa 
partie supérieure, la jambe reposant sur une natte huilée ; 
puis on réduit la fracture en opérant une conformation 
aussi exacte que possible. On verse d’abord le plâtre sous 
le membre à la manière des sculpteurs, jusqu’à ce qu'il en 
entoure toute la moitié inférieure; on comble toutes les in- 
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égalités, et l’on obtient ainsi pour la jambe blessée un lit qui 
la supporte également dans tous les points. En même temps 
on dispose, à des intervalles et dans des directions conve- 
nables, quelques bouts de roseaux creux qui puissent ser- 
vir à l'écoulement de toute l’humidité intérieure. de la 
masse du plâtre. 

Cette première portion étant solidifiée, on achève de re- 
couvrir la partie supérieure du membre, de manière à avoir 
une espèce de botte qui maintienne les parties fracturées 
dans les rapports les plus naturels possible. Dans cette por- 
tion encore molle, on pratique, le long de la partie supé- 
rieure du tibia, une gouttière qui permette de faire des lo- 
tions (on se sert pour ces lotions d’arrack préparé avec des 
dattes), et dans le but d’avoir sous les yeux la fracture du- 
rant tout le cours du traitement. On fait aussi dans la por- 
tion supérieure de la botte de plâtre, de profondes coupures 
en. long et en large, pour aider à enlever cette couche sans 
agiter ni déranger les parties. Quant à la couche inférieure, 
Ja natte imbibée d’huile sur laquelle elle repose l'empêche 
d’adhérer au fond du coffre, et permet de transporter la 
boîte et le membre à volonté. 

Procédé de Dieffenbach. L'appareil consiste en une boîte 

en bois, ayant la forme d’un carré long, un peu plus lon- 
gue que la jambe, d'une largeur telle que la jambe ne tou- 
-che nulle part les parois latérales ; complétement ouverte 
par en haut; enfin, offrant à la paroi qui regarde la cuisse 
une échancrure arrondie, propre à recevoir et à soutenir 
Ja partie supérieure de la jambe. Les cinq parois de cette 
boîte ne sont unies que par des crochets en fer, en sorte 
qu’on peut les assembler et les disjoindre avec une égale 
facilité. Enfin, la paroi inférieure est percée vers les quatre 
angles de trous par lesquels on fait passer des cordes, de 
manière à obtenir, si l’on juge à propos, la suspension å Ja 
manière de Sauter. Le calibre des trous doit être en rap- 
. port exact avec celui des cordes, afin que le plâtre liquide 
ne trouve aucune issue. Si l’on ne veut pas employer la 
suspension, on retire les cordes et l’on met un bouchon à 
chaque trou. 


“La boîte étant assemblée, on enduit tout son intérieur 
d'huile ou de .cérat pour éviter que le plâtre s’y attache; 
on en fait autant sur la jambe; et plaçant celle-ci dans la 
boîte de telle sorte que nulle part elle n’en touche les parois, 
on procède à l'extension et à la réduction. Alors on verse 
avec mesure et précaution le‘plâtre liquide jusqu’à ce que, 
remplissant exactement la boîte, il soit arrivé à peu près 
au niveau de la face antérieure de-la jambe; je dis à peu 
près, car on laisse une certaine largeur de cette face libre 
et à découvert ; par ce moyen, sans nuire en aucune façon 
à la solidité de l'appareil, on a l'avantage d’avoir toujours la 
fracture sous les yeux. Quand le plâtreest suffisamment 
solidifié, on démonte la boîte et on la retire en détail. 

Pour enlever l'appareil à la fin du traitement , on excise 
avec la gouge et le maillet toute la portion supérieure de 
l'enveloppe gypseuse, afin que la jambe puisse en sortir li- 
brement ; et il reste un moule en plâtre qu’on peut utiliser 
pour d’autres cas , et qui supplée parfaitement à la boîte en 
bois primitive. 

Procédé de Richter. Froriep, dans la note citée plus haut, 
avait proposé de couler le plâtre en plusieurs morceaux ` 
pour démonter l'enveloppe plus aisément; c’est cette idée 
que A. Richter a miseà exécution. Tout étant disposé comme 
dans le procédé de Dieffenbach, on coule le plâtre jusqu’à 
- ce qu'il monte au niveau des malléoles.et qu’il enveloppe la 
majeure partie du mollet; et avant sa solidification, on fait 
de chaque côté deux échancrures avec un couteau plongé 
pérpendiculairement. On recouvre d'huile la surface de cette 
première couche et des échancrures;'ét l'on coule une se- 
conde masse de plâtre qui monte jusqu'àla surface du tibia, 
en Ja laissant toutefois libre et àdécouvert. Pour-empêcher 
le plâtre d'adhérer à la plante du pied , cette partie doit être 
préalablement recouverte d’un morceau de carton huilé, 
qu’on retire après la solidification de l'appareil. Il convient 
également, pour éviter la pression du jarret sur l’échancrure 
dela paroisupérieure de la boîte, d’interposeren.ce pointune 
compresse épaisse avant de couler le piätre. Enfin , quand 
la masse supérieure est encore molle, on égalise avec un 
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couteau les arêtes aiguës qu'éllé forme le long du tibia. 

Avant de comparer: entre-eux: ces trois procédés; illest 
besoin d’établir.d’abord quelques-règles générales relatives. 
à l’emploi-du plâtre:: 

Le plätredonton se sert est duplâtre commun pulvérisé. 
Le plâtre blanc est préférable au plâtre gris:; qui, mélé.de 
corps étrangers, prend mal et-ne- forme pasiune masse 
aussi homogène, IL ne-doit être nirécemment.calciné, ni 
réduit:en poudre trop fine, pour ne- pas dégager. une cha 
leur surabondante en se solidifiant. 

Pour le délayer, on le verse peu à peu dans:une ‘quantité 
suffisante d’eau de source, en agitant toujours. La bouillie 
a toutes les-qualités nécessaires quand elle a la:consistance 
de crème épaisse, et que l’eau ne paraît plus à la surface ; si 
Von y ajoutait un excès de plâtre, elle ne serait plus assez 
liquide, et développerait trop de chaleur durant la solidifi- 
cation ; il est donc prudent d'en faire d’abord une petite 
coulée par forme d'essai. Enfin, il faut préparer en une 
seule fois toute la masse nécessaire , une nouvelle-pâte ne 
s’unissant que difficilement: à la première déjà solidi fiée ; 
et elle doit être: préparée au moment même de s’en servir, 
le plâtre se desséchant promptementet perdant alors la fa- 
culté de se mouler:exactement autour du membre: 

Les avantages de cet appareil, au premier abord, sont 
éclatants; modicité du prix , facilité d’application , solidité 
permanente:el à toute épreuve; pression égale sur tous les 
points; ajoutez qu’il permet. d’avoir toujours la fracture 
sous les- yeux et d'y appliquer les topiques convenables, 
sans qu'onait à craindre qu'ilkse-dérange ou se salisse par 
- limbibition. 

Mais en-regard:se présentent-de graves:-objections ; et 
d’abord le calorique dégagé parle:plâtre qui seconcrète.de- 
mande une sérieuse-attention. Le docteur Muttray -assure 
que c’est peu de chose;et qu’une quantité plus forte de plâtre 
n’en dégage pas tant, qu'une quantité moindre: Cette der= 
nière assertion est contredite par A. Richter : et pour ma 
part, dans un cas où j'ai appliqué le plâtre suivant le: pro-: 
cédé de M. Dieffenbach, j'aivu se développer une chaleursi 
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intense que le malade, homme courageux et robuste, s’en 
plaignit sérieusement durant plusieurs minutes. C’est donc 
une première raison, à mon avis, de préférer le procédé de 
Froriep, qui, laissant un intervalle dans le coulage des 
trois morceaux, éparpille et réduit à peu de chose la quan- 
tité de chaleur dégagée par tout l’appareil. 

On avait craint que le poids de cetle énorme boîte, met- 
tant obstacle aux plus légers mouvements, ne fatiguât 
beaucoup les malades; l'expérience a complétement ras- 
suré à cet égard. | 

Une autre objection plus grave , c’est la force d'expansion 
du plâtre qui, en se concrétant, peut comprimer trop for- 

tement le membre. Le docteur Muttray prétend que cette 
expansion, bien réelle, est si légère qu’elle ne se révèle 
qu'à des yeux très exercés , et qu’elle n’a aucune influence 
défavorable. Cela peut être dans beaucoup de cas; je dirai 
cependant ce que j'ai observé. J’ai employé le plâtre coulé 
pour une fracture compliquée de la jambe, le onzième jour 
après l’accident, le membre étant dans l’état le plus satis- 
faisant. Toute la partie antérieure de la jambe avait été 
laissée à nu, j'avais recouvert en entier le genou et le 
cou-de-pied. Dès le lendemain, un gonflement léger, mais 
déjà douloureux, occupait les téguments tout autour du 
plâtre ; j'enlevai les bords latéraux du moule, qui sem- 
blaientexercerune trop fortecompression.Le deuxième jour, 
même phénomène; j'en accusai la constriction circulaire 
établie autour du genou, je retranchai donc en ce point 
toute la moitié supérieure de l'anneau de plâtre. Le troi- 
sième jour, il fallut en faire autant pour le cou-de-pied , et 
de plus creuser avec la gouge et le marteau les côtés du 
moule qui comprimait trop encore; et la même manœuvre 
dut être répétée les jours suivants, jusqu’à ce qu’enfin je 
remplaçai le plâtre par l’appareil avec le blanc d'œuf. Je 
pense donc qu’il est important, avant de couler la bouillie: 
gypseuse, de disposer quelques compresses en double qui 
garantiront le membre de la pression immédiate. On évite 
aussi de cette manière la sensation trop forte de chaleur ; 
et dans d’autres cas où je me suis servi du plâtre, je n'ai 
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eu qu’à me louer de cette précaution. A. Richter a observé 
de son côté que le séjour prolongé du membre dans ce 
moule terreux favorise l’accumulation du produit de la 
transpiration, attendrit la peau, et donne même lieu à des 
excoriations superficielles ; et il conseille, pour prévenir 
ces accidents, d’arroser le membre d’eau de Goulard; et, 
passé la quatrième semaine, de placer une compresse entre 
le moule et le membre. Le procédé des Arabes. semble 
‘propre à mitiger quelques uns de ces inconvénients, en 
laissant quelque accès à l’air par-dessous le membre; mais 
celui que je viens d’indiquer a l'avantage de parer à tout à 
la fois. 

Lorsqu'on est obligé de détruire le moule avec la gouge 
et le marteau, il en résulte d’inévitables ébranlements qui 
peuvent compromettre le cal, lorsqu'il n’est pas compléte- 
ment consolidé. Sous ce rapport, le procédé de Froriep est 
dé beaucoup préférable à celui de Dieffenbach. 

Il faut bien reconnaître aussi que la simplicité de l’appa- 
rèil, vantée par les chirurgiens allemands, est gravement 
compromise par l'emploi de- {a boîte dont j'ai donné la 
description. Je me suis servi la première fois d’une boîte 
semblable; et, en outre de sa complication, j'ajouterai 
qu’elle gêne beaucoup l’aide chargé de l'extension, et 
qu'elle exige l'emploi d’une masse de plâtre énorme; ce 
qui, outre la dépense et le poids, augmente la quantité de 
chaleur développée. Gette.boîte me paraît à la fois inutile et 
nuisible. Il n’est besoin en réalité que d’une alèze pliée en 
quatre doubles, pour que l'humidité du plâtre ne se com- 
munique pas au lit, et enroulée en faux fanons sur les 
côtés pour contenir la première coulée de plâtre. Si l’on 
veut envelopper les trois quarts du membre, on peut suivre 
le procédé de Richter ; mais il en est un plus simple encore. 
‘I sufit de: disposer sur le membre, suivant sa longueur, 
deux fils ou plus, dont les extrémités dépassent le moule 
de-plâtre ; avant que. celui-ci soit complétement solidifié, 

-on relire les fils en les tendant par leurs extrémités, et leur 
faisant traverser la masse à demi concrète. Une. mince 
-couche de plâtre, appliquée sur ces solutions de continuité, 
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les soude assez/solidement à l'extérieur, et se lasse au bé» 
soin enlever sous la pointe d’un couteau avec la plus 
grande facilité. Pour joindre à cet appareil les avantages de 
la suspension , on disposerait des éordes en travers sur l’a- 
lèze , de manière à les engager dans la Lo Ja plus exté- 
rieure du plâtre. ' 

Enfin on reproche à cet appareil son pots énorme qui 
défend de l'appliquer à toutes les fractures , ‘et ‘en effet les 
chirurgiens allemands en.ont jusqu’à présent restreint 
l'usage aux fractures des os de la jambe. Mais j'avoue que 
cette exclusion me paraît peu fondée. Dans toutes les frac- 
tures du membre supérieur où une grave lésion concomi- 
tante, telle qu’une plaie de tête, forcera le malade à garder 
le lit, le plâtre offrira une ressource quelquefois précieuse; 
et d’ailleurs la combinaison de la suspension fait évanouir 
toutes les objections uniquement fondées sur sa lourdeur. 

Je reviendrai plus tard sur l'emploi du plâtre dans les 
fractures compliquées ; toutefois, même pour'les fractures 
les plus simples, l'inflexibilité de l'appareil doit faire ob- 
server avec la plus grande sévérité le précepte de ne lap- 
pliquer qu'après que l’inflammationet le gonflement sont 
dissipés. 

$, XVIII, — Du sable mouillé, 


` Cet appareil paraît avoir été proposé par M. Forster pour 
les fractures de jambe; je n’en connais d’ailleurs que ce 
qui a été dit par s Richter, dont je vais a eene Yar- 
ticle. 

“« La réduction faite et l'extension. maintenue comme à 
Pordinaire, on place la jambe dans une boîte de longueur 
convenable, à moitié remplie dé sable mouillé. Alors on 
ajoute de chaque côté du membre: une quantité de sable 
süffisante pour l’entourer jusqu’au niveau dé la crête du 
. tibia, la face supérieure de cet os restant libre‘et soumise 
aux regards de l'observateur. Tout ce sable est également 
mouillé, et le tibia lui-même est recouvert au besoin d’un 
linge humecté. La partie inférieure de la“boîte présente 
deux petites ouvertures pour le passage des liens destinés 
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à maintenir l'extension. Kluge avait pratiqué un trou sur 
une soupape mobile et qu'il éloignait à volonté. 

» Le sable, qui doit toujours être entretenu humide, 
forme autour du membre une masse qui le maintient d’une 
manière égale et sans pression exagérée, qui s’oppose à 
tout déplacement, procure au blessé un sentiment de fixité 
et de solidité du membre, permet au chirurgien de péné- 
trer en tout temps jusqu'aux parties lésées, et de suivre 
avec la plus grande facilité les phases de la guérison ; en- 
fin, prévient l’écorchure du talon et les vives douleurs qui 
en sont la suite. C’ést d’ailleurs une substance facile à se 
procurer partout, et à peu de frais. 

» Toutefois, ajoute Richter, et bien que j'aie eu occasion 
de voir à l'hôpital de la Charité de Berlin plusieurs fractu- 
res simples et compliquées guéries par ce procédé, je suis 
loin de penser qu’il faille le préférer aux autres, et même 
le croire applicable à tous les cas. Je ne voudrais em- 
ployer-que pour les fractüres avec contusion, broïement, 
épanchement de sang et issue des fragments à travers la 
peau, à défaut d’autres moyens, comme dans les campa= 
gnes, et seulement durant les huit où quinze premiers 
jours, époque durant laquelle la période inflammatoire 
exige des précautions particulières avant de recourir à des 
moyens contentifs plus puissants, qui déroberaïient le mem- 
bre aux yeux des chirurgiens. Le grand défaut de cet ap- 
pareil long-temps continué, c’est que le froid et humidité 
qu'ilentretient autour du membre deviennent nuisibles aux 
rhumatisants et aux goutteux, empêchent la formation du 
cal chez les sujets d’une vitalité peu énergique, et laissent 
même après Ja guérison une série d'accidents qui sont très 
longs à disparaître. » 

Je ne pense pas qu’on soit tenté d'appliquer cet appareil 
à aucune fracture simple, d'autant plus que la nécessité 
d’une boîte spéciale le rend plus difficile à se procurer que 
la plupart des appareils ordinaires. Mais peut-être l'emploi 
du sable ne.serail-il pas Sans utilité dans quelques fractures - 
compliquées; M. Warnier, dans sa Curieuse thèse, à rapporté 
l’histoire d'un marabout atteint d’une fracture par coup de 
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feu vers le tiers supérieur du fémur. Trois appareils arabes 

(djebira) ayant été employés successivement sans succès, 

lé marabout enterra toute sa cuise dans le sable, qui ab- 

sorbait la suppuration ;"et au bout d’un an de persévérance, 

le fémur était consolidé avec un raccourcissement de quatre 

pouces, qui n’empêchait pas le sujet de monter à cheval , et 
même de faire au besoin une lieue à pied. 


$ XIX.— De quelques autres appareils. — M. Mayor. — 


M. Bonnet. — Des sutures appliquées aux os. 


. J'anrais encore à parler des gouttières et' des plans en fil 
de fer de M. Mayor, des cuirasses en fil de fer bien rem- 
bourrées de M. Bonnet de Lyon, à qui le nom de leurs an- 
teurs ont acquis une certaine célébrité; et de quelques 
autres innovations qui , faute d’un pareil patronage, sont 
mortes dans leur obscurité. Pour les deux premiers genres 
d'appareil, je regrette sincèrement que des hommes d’un 
mériteaussi éminent se soient donné la peine de nous refaire 
les gouttières des ancienset de la renaissance, et les cuirasses 
du dix-huitième siècle , en échangeant tout simplement le 
bois, le carton et le fer-blanc contre le fil de fer. Ce sont des 
machines ingénieuses sans doute , mais qué les appareils 
amidonnés remplacent avec plus d'avantage peut-être ; ct 
je désirerais qu’un simple coup d'œil sur l'histoire de l’art fit 
entrer dans l'esprit des chirurgiens modernes cette certi- 
tude irremédiable, qu’à deux ou trois exceptions près justi- 
fiées par la nécessité , pas une machine, pas un instrument 
compliqué n’ont survécu à leur inventeur. 

Je ne dirai qu’un mot également d’une idée trop nouvelle 
pour qu’il soit permis d'en prédire le destin. Le premier, e 
pense, j'ai proposé d'appliquer aux divisions des os une 
espèce de suture; et j'ai déjà appliqué une fois les griffes 
d’acier pour une fracture de la rotule, avec un résultat assez 
satisfaisant, bien que le succès eût pu être plus complet. 
M. Flaubert de Rouen, après une résection de l’humérus, a 
réuni les deux fragments par une anse de fil de fer; M. Bau- 
dens a rapproché les deux fragments d’une fracture de 
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la mâchoire par une anse de fil ordinaire qui les enveloppait 
tous les deux, et enfin je dirai plus bas comment, dans un 
eas difficile , j'ai agi sur le tibia à l’aide d’une vis 'enfoncée 
dans l'os même. Le temps n’est pas venu de juger définiti- 
vement ces premières tentatives; qu’il me suffise de les 
mentionner. 

Là donc s’arrête la ut historique de ce travail. J'avais 
eu le dessein de la compléter en traçant séparément lhis- 
toire ds bandes, des compresses, des attelles et des fanons ; 
mais pour les premières, j’ai pris soin d’indiquer à chaque 
époque au moins les grandes modifications apportées’ à 
leur construction et à leurs formes; et pour les fanons, je 
renÿerrai à l’histoire que j'en ai faite dans mon Ambroise 
Paré; tom. IF, page 288. 


. TROISIÈME PARTIE. 


E DOCTRINES qui PRÉSIDENT. À L'APPLICATION., 
; , DES APPAREILS. 


$ EX. — Prénotions philosophiques. 


“ Ilreste.enfin à fixer et.à.justifier notre choix parmi tant 
de méthodes, tant d'appareils et.de procédés, tâche ardue 
et périlleuse; et afin d'éclairer autant qu'il est en moila 
discussion laborieuse dans laquelle je vais entrer, il ma paru 
essentiel de rappeler et de mettre en avant quelques faits 
généraux incontestables. 

Premièrement, les fractures sont en général une affection 
si bénigne, qu’on a obtenu des succès par toutes les méthodes 
et avec tous les appareils; en sorte qu’à ne considérer que 
les succès, toutes les méthodes en auraient à faire valoir en 
leur faveur. 

Secondement, malgré cette bénignité seka bon nom- 
bre de fractures, même fort simples d’ailleurs, offrent des 
conditions telles qu'on n’a obtenu jusqu'ici de succès com- 
plets et constants par aucune des méthodes et aucun des 
appareils connus; de telle sorte que beaucoup de faits an- 
noncés comme succès peuvent être niés absolument , et que 
beaucoup d’autres ont besoin d’une sévère vérification; de 
telle sorte aussi que toutes les méthodes et tous Les appa- 
reils pourraient légitimement se reprocher leurs revers. 

Dès lors, pour tenir entre elles la balance exacte, la science 
n’a que deux ressources : où bien déterminer quelle est la 
méthode qui a le plus de succès et le moins de revers; ce 
serait le fait de la statistique, qui exigerait un nombre con- 
sidérable de faits comparables, que nous ne possédons pas 
jusqu’à ce jour ; ou bien, et c’est l’unique voie qui nous reste, 
à l’aide du raisonnement appliqué aux faits connus, déter- 
miner quelle est la méthode et quel est l'appareil qui expose 


le plus ou le moins aux accidents réels et bien observés 

dans Je cours du traitement ; et alors, et par la seule: force 

` de la logique, la méthode où l'appareil qui exposera le plus 
aux accidents, abstraction faite de habileté du chirurgien, 
devra être rejeté. 

Je dis, abstraction faite du mérite du chirurgien :car‘ilne 
s’agit pas ici de juger les chirurgiens, mais les méthodes ; car 
si un chirurgien habileréussit avec une méthodé!dangereuse, 
en thèse générale il réussira au moins aussi bien avec'une 
méthode plus sûre ; car enfin s’il est vrai de dire que quel- 
quefois un chirurgien obtient: plus de succès d’une mé- 
thode inférieure dont il a l'habitude, que d’une méthode 
supérieure qu'il ne connaît pas aussi bien, ceci est une eir- 
constance toute personnelle et ne saurait faire loi pour l’art. 

En conséquence quiconque dira, même avec vérité : telle 
méthode me réussit, donc elle est bonne ; celui-là pourra 
bien témoigner du succès de sa pratique , mais non dé la 
bonté de sa méthode, du moins, ce qui doit être sous-en- 
tendu, en la comparant aux autres; pour juger en pareille 
matière, il faut comparer. 

Mais si nous avions cet aveu, qu’une méthode est héroï- 
que entre des mains habiles, mais qu’elle est dangereuse 
en d’autres mains, ce serait certes suffisant pour la faire 
rejeter de la pratique ordinaire. 

Je me borne à poser ici ces règles générales dont le lec- 
teur fera lui-même l’application. Je dirai maintenant quelle 
marche m'a paru préférable. 

Réviser et critiquer tous les appareils, c’eût été tomber 
dans des redites sans fin. Les rallier sous quelques méthodes 
générales, qui seules alors auraient été soumises à l'examen, 
c’eüt été en apparence simplifier le travail, et le compli- 
quer en réalité. Car je ne sais si parmi les appareils les plus 
rapprochés les uns des autres par leur nature et leurs dispo- 
sitions, il.en est deux seulement pour qui les règles d’ap- 
plication jet de renouvellement aient été posées de la même 
manière ; bien plus, les partisans d’un même appareil diffè- 
rent souvent sur la manière de l’employer. Dès lors il ne 

„me restait qu’un moyen : aborder nettement les indications 
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que présentent les fractures, et chercher comment, par 
¿quelle méthode, par quel procédé, par quel appareil elles 
sont le mieux remplies ; c’est ce que j'ai tâché de faire, en 
négligeant toutefois, et les appareils trop compliqués dont 
l'usage n’a jamais pu s'établir. généralement, et les appareils 
anciens dont le but a été atteint.avec plus de simplicité et 
d'avantage par les appareils modernes. | 
Nousregarderons comme établi avant toutes choses, que, 
-quelle que soit la nature, la date, et les complications de la 
fracture, il faut toujours, et sans exception, assurer au 
membre fracturé ces deux conditions primordiales, une 
position régulière et un appui stable et solide dans toute 
sa longueur : je dis une position régulière, soit qu'on préfère 
l'extension ou la demi-flexion, ou que partisan de l’une, les 
¿circonstances obligent de recourir à l’autre ; mais je rejette 
absolument le précepte de Celse qui veut que dans certaines 
fractures compliquées on laisse le-malade s'arranger dans 
la position où il se trouvera le mieux. Quant à la solidité de 
l'appui, elle est souvent compromise par leslits trop mous 
-et les oreillers sans consistance sur lesquels on pose les 
membres; une planche sous le matelas, comme le con- 
seille. Boyer, une planchette sous les oreillers, obvieront à 
cet inconvénient. 
Ceci bien entendu, la première question à aborder est 
celle de l'opportunité de la réduction elle-même. 


$ XXI. — Faut-il toujours procéder immédiatement à la réduction 
des fractures ? 


Cette question, ainsi qu’on l’a vu, s’est présentée dès l'ori- 
gine de l’art, et dès lors elle était résolue en sens divers 
parles praticiens. La discussion s’est perpétuée dans pres- 
que toutes les époques que nous avons parcourues, et le 
problème paraît aussi peu résolu aujourd'hui qu’il y a deux 
mille ans. . SRi 
M. Velpeau suit en ce point la doctrine d’Hippocrate ; on 
peut dire même qu’il va beaucoup plus loin. Car Hippocrate 
ne veut de la réduction immédiate que le premier ou au 
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plus tard le second jour de la fracture; passé ce temps, il: 
trouve plus sage d'attendre au septième jour que de tenter > 
quelque chose le troisième ou le quatrième; tandis: que» 
M. Velpeau réduit aussitôt qu'il est appelé près du malade, ` 
et dans quelque état que soit la fracture. 
` «Le raisonnement seul, dit-il, indique tout d’abord que 

. les fragments d’un os brisé ne peuvent pas rester sans in- 
convénient au milieu des parties molles, qu’ils irritent 
nécessairement par leurs pointes, par leurs inégalités. » 

Puisqu'il s’agit de raisonnement, on voit tout de suite la 
conclusion à laquelle M. Velpeau nous conduirait, si nous 
lui passions sa majeure. Mais c’est là, ou jamais, le cas de 
distinguer. Qu'il y ait de l'inconvénient à avoir la cuisse 
cassée avec chevauchement des fragments, personne ne le 
niera, que je pense; mais que ce chevauchement entraîne 
plus d’inconvéhients que la réduction opérée immédiate- 
ment et ensuite maintenue, car sans cela ce ne serait pas 
la peine de la tenter, voilà ce que je ne saurais admettre. 
Boyer n'osait pas mettre son appareil les premiers jours, et, 
pour ma part, j'ai publié ailleurs l'observation d’un homme 
à qui j'avais voulu appliquer l'extension permanente-‘dès le 
neuvième jour: c'était un sujet athlétique; plus je tendais 
les liens, plus les muscles résistaient, et des excoriations 
bientôt survenues me forcèrent à renoncer à l'appareil. Je 
rappelle ce fait, non pas qu’il soit nouveau dans la science, 
tous ceux qui ont employé l'extension permanente en ont 
vu de semblables; Boyer, qui ne l’appliquait que du cin- 
quième au huitième jour, qui alors même ne tentait la ré- 
duction entière que par degrés, a eu de ces revers dans sa 
pratique; mais je l’ai rappelé, d’une part parce qu'il ma 
montré le danger de lutter eontre les muscles irrités ; d’au- 
tre part parce que le malade ayant succombé le dix-huitième 
jour, je pus me convaincre à l’autopsie que le cal était à 
peine commencé, et que j'aurais pu attendre à cette :épo= 
que sans aucun inconvénient. 

Je dis donc. que déjà, pour ces fractures obliques du fé- 
œur, il-y a danger à tenter la réduction tout d’abord, et il 
wy a aucun inconvénient à attendre. M. Velpeau poursuit 
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cependant, et il ajoute: « Sil estvrai que, tout en: faisant: 
office d’épine au milieu des tissus, les os fracturésne puis-- 
sent- pas-amener d’inflammation suppurative-en moins de: 
vingt-quatre heures, il l'est aussi que-cet accident survien- 

drait assez fréquemment si on attendait de six à dix jours 

avant de les remettre en place. » Eh bienl'je crains qu'ici 

M. Velpeau nese soit trop avancé. Il y a une fracture, celle 

de la clavicule, où neuf fois sur dix, pour le moins, on ne 
peut pas remettre les fragments en place; a-t-on vu que la 
suppuration y fût plus commune que partout ailleurs? Et 
pourquoi. citer la clavicule? Les fractures de l'humérus, les 
fractures complètes de l’avant-bras, celles du fémur etide 
la jambe, sont-elles donc si faciles à guérir sans déplace- 
mentaucun? J'ai vu bien des fractures avec des vices de 
consolidation, et, bien que je connaisse des exemples de 
suppuration dans des fractures simples, je ne me rappelle 
pas en avoir moi-même rencontré un seul cas. 

Laissons donc les hypothèses, et revenons aux faits réels, 

Il y a des fractures où la réduction est facile à obteniret 
à maintenir sans grands efforts, sans excessive douleur; 
dans ces cas, mieux vaut, comme le dit M: Velpeau, mettre 
les fragments:en place que les laisser dans les chairs; il faut 
réduire. . 

Il y a des fractures où la réduction est possible pour un 
instant, mais impossible à maintenir sans des moyens d’ex- 
tension qui détermineront une irritation vive; telles sont 
les fractures obliques dù fémur; le remède serait ici plus 
dangereux que le mal; l’expectation me paraît plus ration- 
nelle. 

Il y a des fractures simples, mais accompagnées d'un gon- 
flement tel, qu’à part la douleur qu’entraîncrait la réduc- 
tion, le chirurgien ne peut pas répondre de l’accomplir, en 
d’autres termes, où il ne sait pas ce qu’il fait; exemple, les 
fractures complètes de l’avant-bras. Alors, si le déplace- 
ment est très considérable, il peut être utile de le corriger ; 
mais il serait peu rationnel de poursuivre-jusqu’au bout 
une réduction qu’on n'a aucun moyen de’constater. Il ÿ a 
desicas où les muscles, spasmodiquement contractés, résis- 
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tent d'autant plus-qu'on augmente les tractions; j'ai vu-ce 
phénomène au plus haut degré chez un cocher ivre qui 
s'était-cassé-les deux os:de-la jambe; jele traitai par-lo- 
pium;'et trois jours après la fracture ‘s'était réduite d’elle- 
même: Si-déjà l’inflammation s'est développée-autour de la 
fracture, Cest la contre-indication la:plus formelle. J'y re- 
viendrai dans-le paragraphe prochain. 

Enfin, il y a: des. fractures que tous les efforts de l’art 
n'ont jamais pu complétement réduire; et il ne faut pas pour 
cela que le chirurgien s’effraie des fragments qui irritent 
les chairs; parce que ce danger s’est si rarement réalisé 
qu’il peutpasser pour presqie purement théorique. 

Remarquez du reste que l'adoption du principe de la ré- 

-duction immédiate avait entraîné pour les anciens la néces- 
sité des Jacqs et des machines propres à vaincre les plus 
fortes résistances, ressources dangereuses que la saine chi- 
rurgie a depuis long-temps répudiées. 


§ XXII. + A quelle époque convient-il d'appliquer les appareils? 


J’aiséparé à dessein cette question de la précédente, at- 
tendu que le défaut de réduction n’est pas toujours une 
contre-indication à l'application de l'appareil, et que cette 
application est:soumise aux mêmes règles qu'après la ré- 
duction faite. 

Il faut d'abord établir une distinction essentielle entre 
les appareils qui ne servent qu’à assurer la position du 
membre, coussins, planchettes, plans inclinés, gouttières, 
écharpes pour la clavieule, etc., et qui, à moins de circon- 
stances d’une gravité extraordinaire, peuvent et doivent 
être appliquées immédiatement. La difficulté ne porte que 
sur les appareils qui doivent maintenir la réduction plus ou 
moins complète, en enveloppant plus ou moins le membre, 
et en exerçant ou la compression ou l’extension. 

M. Larrey et: M. Velpeau sont parmi nous les partisans 
absolus de:lapplication immédiate: Ils différent cependant 
en un point: dans le cas de gonflement et de tension , dans 
le cas d’épanchement sanguin sous-cutané , M. Larrey 
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semble avoir eu peur de son appareil , etil prend quelques 
précautions préalables; M. Velpeau, au contraire, appli- 

-que le sien sans autre cérémonie; loin d'augmenter. les 
souffrances, suivant lui l'appareil les calme; s’il n’y a que 

‘le gonflement produit par l’extravasation séro-sanguine , la 

- compression prévient le développement de l’inflammation ; 
si l’inflammation existe, la compression en procurera la 
résolution. Et il faut l'avouer , ces promesses ne sont point 
vaines ; et M. Larrey et M. Velpeau ont obtenu de leurs ap- 
pareils des succès véritablement héroïques. 

Mais c’est ici surtout qu’il faut prendre garde de se lais- 
ser éblouir par les succès, et qu’il faut tenir compte des 
revers. Si d’abord j'interroge les quatre chirurgiens qui se 
sont le plus fructueusement occupés des appareils inamovi- 

t bles, je vois que l’un, M. Seutin , a fini par renoncer à 
- l'appareil pur et simple qu’il employait dans le principes, et 
qu'il fait un précepte formel de fendre sa cuirasse dès le 
deuxième jour. Un second, M. Laugier, se défend énergi- 
-quementde la pensée de comprimer le membre, et fait pré- 
cisément à son appareil de papier un mérite essentiel de ce 
- qu’il ne comprime pas. Enfin, M. Velpeau lui-même , s’a- 
dressant à ses élèves , prononçait ces paroles trop remar- 
quables pour ne pas être reproduites : « Si la compression 
“bien faite constitue un moyen vraiment héroïque , je 
dois vous prévenir aussi qu’employée par des mains peu 
exercées, elle peut devenir la cause d'accidents plus ou 
moins redoutables. Ne l’oubliez jamais; c’est une ressource 
puissante en’ chirurgie; mais passez-moi cette expression, 
- elle ne souffre pas de médiocrité. » 

Avant d'aller plus loin, et pour simplifier la discussion, 

il convient d’apprécier l'avantage que M. Laugier récl:me 
«spécialement pour son appareil en papier , savoir, qu'ilne 
. comprime pas. A quoi je répondrai que c’est bien moins la 

compression active exercée sur l'instant par le bandage 
: même qui fait le danger, que cette compression secon- 
daire, et en quelque sorte passive, qui résulte du gonfie- 
: ment du membre blessé. S'il ne s'agissait que de la pres- 
- sion, quel appareil serait moins compressif que les compres- 
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ses et les bandes ordinaires, qui se relàächent constamment 
au bout de vingt-quatre heures? Et cependant cesappareils 
-prématurément appliqués ont eu leurs revers comme les au- 
tres ; M. Laugier en cite lui-même un exemple, où la gan- 
grène fut produite par la compression secondaire née du 
gonflement du membre. M. Velpeau n’a vu, dit-il, qu'un 
cas unique où les accidents survenus pussent être avec 
quelque raison attribués au bandage ; et dans la discussion 
qui aeu lieu à ce sujet à l'Académie, M. Larrey, M. A. 
Bérard, M. Gimelle, ont déclaré n’en avoir jamais vu. 
:M. Blandin a répondu que ces accidents étaient à craindre, 
et il a cité à l'appui un cas où ils avaient entrainé la mort. 
Voilà déjà trois cas de revers, et cela suffirait pour in- 
quiéter les praticiens , surtout ceux qui n’oseraient se van- 

- ter de dépasser la médiocrité dans l'application des appareils 
compressifs. Mais ces cas sont-ils donc si rares? Il n’est pas 
un hôpital où l’on wait eu occasion d'en voir; et Dupuy- 
tren, à l’occasion d’un fait semblable que j'ai reproduit 
dans la Gazette médicale, avait même voulu établir cette 
-règle générale, qu'il fallait, dans le début, vérifier toutes 
les douze heures l’état de la fracture. Nos journaux sont 
remplis d'histoires fâcheuses d’accidents inflammatoires 
et de gangrènes amenées par l'application prématurée des 
appareils ordinaires; et à quel titre les appareils inamovibles 
-en seraient-ils exempts ? Ajoutez qu’ils ne le sont point, et 
que, malgré la répugnance des chirurgiens à accuser de 
semblables désastres, il serait facile d’en accumuler les ob- 
servations. M. Prosper Meynier, l’un des praticiens les plus 
distingués qui soient sortis de notre chirurgie militaire, écri- 
vait en 1833 à la Gazette médicale pour plaider la cause de 
l’appareil albuminé. Depuis cinq années, disait-il , il Pap- 
pliquait sans en avoir jamais vu résulter aucun accident 
fàcheux , excepté dans un seul cas, l’érysipèle. Je ne sais 
-donc par quelle contradiction étrange , dans les quatre ob- 
servations qu’il joignait à sa lettre, il s’en trouvait une de 
- fracture double de l'humérus, sans plaie extérieure, où Pap- 
plication de ce même appareil avait développé dès le lende- 
main des phlyctènes gangréneuses, suivies d'accidents si re- 
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‘doutables;que'durant quelques jours le chirurgien croyait 
êtrerréduit ; pour-ressource»dernière, à Ja désarticulation 
scapulo-humérale:Plus récemment, le même journal rap- 
portait une observationcommuniquée par M. Defer, de Metz, 
d’unegavgrène survenue par suite de l'application prématu- 
rée de l'appareil amidonné pour une fracture de la rotule; 
demêmepraticien avait vu un cas tout semblable dans ane 
fracture de l’humérus , et j'en ai vu moi-même d’analogues 
dans les:hôpitaux de Paris. On lit à ce propos une phrase 
assez curieuse’ dans le travail de: M. Laugier sur ce sujet. 
Quelquefois il lui est arrivé de n’appliquer son:appareil en 
papier que deux ou trois jours après l’arrivée du malade. 
« Dans ‘l'immense majorité des cas, dit-il, je trouvais le 
membre, préalablement placé dans le bandage de Scultet, 
plus volumineux que lors de l’arrivée dans nos salles, quel- 
quefois de nombreuses phlyctènes parsemées à sa surface ; 
le malade, malgré emploi du “bandage et les résolutifs 
dont on l’arrosait, avait notablement souffert ; l'appareil en 
papier était alors appliqué, et dès Ja visite du lendemain 
le malade disait avoir très peu souffert, souvent les douleurs 
‘avaient été nulles. » Geci pourrait me servir à faire voirles 
inconvénients du bandage de Scultet'appliquétrop tôt; mais 
en vérité je m'explique mal comment l'appareil en papier, 
surtout dans les premières vingt-quatre ‘heures où il n’est 
pas encore sec, a pu agir si différemment de l’autre appa- 
reil. La compression était-elle moindre ou plus forte? Car 
je ne suppose pas que le papier etla colle-aient eu par eux- 
mêmes tant de vertu. 

Mais les chirurgiens habiles que je combats'sont trop 
bien:au courantide la chirurgie contemporaine pour nier 
absolument: les tristes résultats dont j'ai parlé, ‘et alors 
M:larrey, M: Velpeau, M. Laugier accusent d’un accord 
unanime la négligence des chirurgiens. À la vérité, cette 
unanimité disparait aussitôt ; M. Larrey dit que si des acci- 
dents arrivent, c’est quele bandage a été mal appliqué, et 
il n’en reconnaît point d'autre cause. M. Velpeau estmoins 
rigoureux, et, même avec un appareil bien fait, il admet. 
que des accidents puissent survenir ; mais iliest facile, 
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ajoute-t-il, en surveillant attentivement le développement des 
douleurs, en consultant la teinte: du membre, l'apparition des 
Phlyctènes; etc: desavoir au justeïquand: il convient d'enlever 
l'appareil. M} Laugier- est: plus: prudent encore, et par 
exemple dans le cas cité de Dupuytren; il fallait seulement 
dit-il, appliquer un appareil peu serré, peut-être environner: le 
membre de compresses imbibées d’une ‘solution: spiritueuse, où 
bien:se borner à lacompression et lever l'appareil dans les douxe 
heures. Mais il faut avouer qu’un appareil qu’on lèvera dans 
lesdouze heures n'aura pas grande utilité; et que mieux 
vaudrait laisser-le: membre à nu et tranquille, que de le 
remuer au bout de douze heures pour lui changer son inu- 
tile appareil: j 

La doctrine de M. Velpeau est assurément ce qui se peut 
trouver de mieux pour justifier l’application immédiatede 
l'appareil; mais, outre queles appareils inamovibles étendus 
sur toute la longueur du membre, n’en laissent guère voir 
que le bout des doigts, je crains que la précaution qu'il in- 
dique ne soit propre à entretenir tropsouvent les praticiens 
dans une dangereuse sécurité. J'ai fait une étude particu- 
lière de la façon dont survient. la gangrène dans les frac- 
tures, et nombre de fois je l'ai vue se développer localement, 
sans douleur; sans: rien:qui avertisse le chirurgien ni le 
malade. M: Velpeau lui-même a rapporté un-exemple bien 
remarquable de ce début insidieux de la gangrène. Dans 
un:Cas, dit-il, il y eut du gonflement, des phiyctènes ; mais 
le malade m'ayant à plusieurs reprises assuré de son bien-être, 
je crus devoir m’en‘rapporter à lui, je ne regardai pas le 
membre; etc. i : 

Ainsi donc; rare-aulant'qu’on voudra; mais véritablement 
menaçante; impossible quelquefois à reconnaître sous les 
bandes; la gangrène peut suivre l'application immédiate de 
l'appareil circulaire. Ditesque c’est la faute du chirurgien, 
ce qui’serait à discuter, peu importe encore; pourvu quede 
façon ou d'autre ilsoit bien reconnu que votre principe a 
ses dangers: Je concevrais cependant que l’on'en courûtle 
risque, si l’on ne pouvait faire autrement, s’il y avait néces- 
sité; mais qui nous force donc à courir des Chances aussi 
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périlleuses ? quel avantage trouvez-vous à mettre t’ appareil 
dès le premier jour? quel inconvénient à différer ? 

M. Seutin et avec lui M. Délavacherie, autre chirurgien 
belge fort distingué, allèguent que si le malade est indocile, 
inquiet, s’il est pris de fièvre et de délire, la fracture laissée 
sans appareil sera exposée à des mouvements inconsidérés 
qui produiront les accidentsles plus graves. A merveille, et 
dans ces casexceptionnels, le chirurgien se trouve en effet 
entre deux dangers dont il faut préférer le moindre. Reste 
seulement à savoir si les appareils qui cachent la fracture 
aux regards neseraient pas remplacés avec avantage par 
quelque autre tout aussi solide. Je me suis bien trouvé, dans 
un cas de fracture de jambe où j'avais à craindre l’agitation 
du malade, de disposer la jambe sur un Jarge coussin replié 
sur les côtés, doublé de deux fortes attelles latérales, qui 
assujetissaient le membreen laissant à nu sa face antérieure. 

. Chezles aliénésde mon hospice, je me sers des attelles laté- 
rales, après avoir mis le membre tout entier sur le double 
plan incliné, la cuisse et le pied fixés en même temps que la 
jambe. Mais de plus la réponse n’est valable que pour ces 
cas purement exceptionnels, et pour les cas ordinaires la 
question subsiste tout entière. 

M. Velpeau a allégué l’irritation produite par le déplace- 
ment des fragments. J’ai déjà examiné cet argument sous le 
point de vue de la réduction immédiate ; voyons-le mainte- 
nant sous le point de vue nouveau de l'application de l’ap- 
pareil. 

D'abord s’il s’agit d’une fracture sansdéplacement, largu- 
ment reste sans valeur ; premier cas. Deuxièmement, s’il y 
a déplacement causé par la force fracturante , facile à 
réduire et sans tendance à se reproduire, il n’y a encore 
nulle urgence ; deuxième cas. Si le déplacement est entre- 
tenu à la fois par l’obliquité de la fracture et l'action mus- 
culaire, comme dans les fractures du fémur, j'ai dit ce qu'il 
fallait en. penser ; troisième cas. Si enfin la fracture ne peut 
pas être réduite, l'argument de M. Velpeau tombe encore 
de lui-même. Et après tout, nous avons établi par l'expé- 
rience, plus forte que la théorie, que cette irritation .pro- 
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duite par les fragments se réduisait à bien peu de chose ; et 
je ne sache pas qu’elle ait jamais occasionné autant de dés- 
ordres que l'application prématurée de l’appareil. 

Il y aurait eu une excellente raison à donner, si elle 
avait élé justifiée par expérience; la raison de la réunion 
immédiate ; mais nous savons à Ren pouvoir douter que 
quelques jours de retard n’influent en rien , ou du moins 
n’influent pas d’une manière qu’on ait pu constater jus- 
qu'ici, sur la consolidation de la fracture, et cette raison 
capitale a manqué. 

Donc, et c'est là ma première conclusion, iln’y a dan- 
ger, dans les cas ordinaires, à retarder l'application de l’ap- 
pareil, et il y en a dans l’application immédiate. 

Et non pas seulement le danger de gangrène, mais un 
autre que l’expérience nous a révélé. J'avais dit qu’un ap- 
pareil, appliqué prématurément sur une fracture toute 
simple et sans inflammation, pouvait empêcher la tumeur 
du cal provisoire de se développer, et entraîner par là le. 
danger d’une non-consolidation. Et en vérité, en m’avan- 
çant de la sorte, je ne croyais pas dire une chose nouvelle; 
A. Paré déjà avait signalé, comme une cause puissante de 
non-réunion, l'emploi de bandages trop serrés et trop tôt 
appliqués, et MM. Nanula et Petrunti de Naples n'avaient 
pas trouvé à notre époque de meilleures raisons à donner 
de la non-consolidation de certaines fractures. C'était dail- 
leurs une conséquence toute naturelle de la théorie actuelle 
du cal; etenfin j'avais reproduit de très belles expériences 
de Troja, qui concluaient dans le même sens. 

M. Laugier m'a fait l'honneur de me répondre gg ‘il ne 
regardait pas l’objection comme sérieuse.Que penser, s'écrie- 
t-il d’une pareille théorie, appliquée au fémur environné 
de muscles épais, aux deux os de l’avant-bras , dont pres- 
que tout le contour est loin de l’action de l'appareil, etc.? 
La peau elle-même ne résisterait pas à üne pression capable 
de disséminer la lymphe coagulable , si cette pression était 
exercée sur ùn os, comme sur la face interne du tibia. Les 
expériences de Troja ne prouvent rien, parce qu’on ne peut 
comprimer les grands os des membres de l'homme, comme . 
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Troja comprimait les pattes Pan pigeon; et enfin s’il en 
était ainsi, comment expliquerait-on lés“ consolidations 
obtenues par! Fappareil amidônné däns le temps ordinaire ? : 
Bref, M. Laugier nous a renvoyés bien loin, A. Paré, 
MM. Nanula, Petrunti et moi, avec notre DRE extra- 
ordinaire. 

Je crois qu’il ne serait pas bien dificile dé répondre aux 
difficultés théoriques de M. Laugier; et par exemple, quand 
il allègue un peu plus loin un fait très réel, que les frac- 
tures, non consolidées dans le temps ordinaire, se conso- 
lident souÿent très bien ensuite sous l’influence d’un appa- 
reil inamovible, il n’a pas fait attention que j'accusais 
seulement ces appareils de mettre obstacle au cal provisoire: 
et nullement-au cal définitif. Mais je naime pas à user le 
papier et l'encre à soutenir des théories. Cellé que j'ai donnée 
me: paraît la plus plausible : qu’on en donne une autre, je” 
n’y tiens guère; ce à quoi je tiens, c’est aux faits. Or, est-il 
vrai que par l'emploi des appareils inamovibles prématuré- 
ment appliqués, nous avons vu à Paris un assez bon 
nombre de fractures non consolidées dans le temps ordi- 
naire? Je citais les deux cas de M. Breschet, un troisième 
de M. Bérard, deux autres observés par moi-même , sans 
compter ceux que j'avais vus dans d’autres services, mais 
qui n’ayaient point été publiés. M. Laugier accorde ces 
faits; seulement il doute s'ils sont plus fréquents avec l’ap- 
pareil inamovible immédiatement appliqué, qu'avec les 
appareils ordinaires. J'aurais désiré qu’à cet égard il voulût 
bien nous dire si, quand il était élève de Dupuytren, il a 
ouï parler aussi souvent de ces retards de consolidation ; et 
je peux ajouter aujourd’hui qu'ils se multiplient tellement, 
que ‘je ne suis plus'le seul à les attribuer à l'appareil ina- 
movible. M. Michon, dans une remarquable leçon de cli- - 
nique, a formulé assez nellement sa pensée à cet égard ; 
M. Maisonneuve, qui en a vu plusieurs exemples à Saint- 
Louis; penche vers cet avis, si jé ne me trompe; et cette 
objection si peu sérieuse acquiert de'la gravité tous les jours. 

D'où je déduis les règles suivantes : . 

1° Que dans une fracture ‘avec DONNEES où inflammation, 
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il ne faut appliquer les appareils’ ‘contentifs circulaires qe 
quand, tout t péril u cessé de ce côté. sys 

Je proscris absolument dans ces cas les appareils alburi- 
nés, amidonnés , étc; et je ne fais d'exception que pour 
les appareils qui ñ 'éEeRéeht pas de constriction circulaire, 
et qui laissent le membre exposé à la vue. 

2° Que dans les cas les plus simples, et où il n’y a nigon- 
flement ni inflammation , il est bon de laisser d’abord à la tu- 
meur provisoire le temps de se développer, et qu'alors seulement, 
tout danger de déplacement mis à part, on peut ‘sans ducun 
risque recourir à ces appareils, 

Je ne fixe point pour cela de terme ; suivant les cas et la ` 
constitution des individus, le gonflément autour de la frac- 
ture est plus lent ou plus rapide à se faire. En général, il 
faut attendre au moins cinq ou six jours pour être rassuré , 
et contre l’absence, et contre l'excès du gonflement; mais 
dans toute fracture, on peut sans danger différer jusqu'au 
douzième chez l'adulte: jamais la cartilaginification du cal 
ne commence avant ce temps. 

On comprend que cette règle est moins rigoureuse, 
quand la fracture n’atteint qu’un os d’un membre qui en a 
deux, et aussi suivant les sujets à qui on a affaire. Chez les 
enfants, lorsqu'il n’y a nuile crainte d’inflammation, j'ap- 
plique immédiatement -l'appareil définitif. J'en agis assez 
souvent de même chez les adultes pour les fractures simples 
du péroné, du cubitus, ou même du tibia ; quänd il n’y a 
pas de déplacement ; mais je n’oserais dans aucun cas ap- 
pliquer immédiatement l'appareil circulaire inamovible 
pour une fracture de l’humérus. 


:§ XXIII. — Du choix de l'appareil. 


Grande question, et qui, au milieu de tant de prétentions 
divergentes „n’est pas la moins difficile de toutes celles que | 
renferme, ce difficile sujet. Afin de la résoudre, il est à pro- 
pos, ce me semble, de rechercher quel est dans tout appa- 
reil le but du chirurgien. Or, je crois qu’on peut le résumer 
assez bien dans les quatre indications suivantes : Maintenir 
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les fragments dans le rapport le plus exact possible; leur assurer 
une complète immobilité; garantir le membre contre les pres- 
Sions exagérées et les autres causes irritantes , contre l’œdème 
-et contreles ankyloses ; si des accidents imprévus surviennent, 
permettre au chirurgien de les reconnaître dès leur apparition. 

C’est beaucoup demander, et peut-être ne possédons- 
nous pas encore, parmi tant d'appareils , un!seul qui suffise 
à la fois à tant d'indications. Cherchons du moins ceux qui 
les rempliront le mieux. | 

PREMIÈRE INDICATION.. Maintenir les fragments en rap- 
port. — Je laisserai d’abord de côté les fractures sans dépla- 
cement, et celles qui une. fois réduites n’ont plus de ten- 
dance à se déplacer. Ici tous Jes appareils triomphent ; le 
meilleur est assurément un bandage roulé amidonné, dex- 
triné ou albuminé ; attendu qu’une fois appliqué, son action 
se soutient jusqu’à la fin de la cure. 

Mais ayec des déplacements qui tendent à se reproduire, 
la tâche est plus difficile. Pour ne parler que des fractures 
des os longs, on compte quatre sortes de déplacements ; 
suivant l'épaisseur, ou la direction, ou la circonférence de 
los, et enfin suivant sa longueur, ce qui constitue le che- 
vauchement, presque toujours accompagné de déplacement 
suivant l'épaisseur et suivant la direction. 

Le plus facile à corriger quand il est seul est celui qui 
rompt la direction de l'os, comme dansles fractures dentelées; 
puis celui selon la circonférence; et vous remarquerez que 
ceux-là sont dus uniquement au poids du membre. Quel- ` 
quefois pourtant le déplacement suivant la circonférence 
ou par rotation exige des moyens plus puissants; je citerai 
en exemple la variété de fracture du péroné qu’a si bien 
étudiée M. Maisonneuve. Le pied est renversé en dehors ; 
pour le ramener complétement en dedans, il faut une cer- 
taine force ; pour maintenir cette force , il faut un appareil 
qui ne fléchisse point. Quand M. Lenoir me céda le service 
de Bicêtre, il y avait un malade atteint de cette fracture 
depuis quelques jours. Avec l'appareil de Dupuytren, la 
contention n’était pas exacte; j'eus recours à un bandage 
roulé dextriné, en ayant soin de le soutenir en dehors avec 
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un gros coussin et une attellé jüsqu’à dessiccation complète. 
L'appareil levé au bout d’un mois, la réunion était faite, 
mais avec plus d'intervalle entre les malléoles que du côté 
saín. Evidemment durant le temps exigé pour la dessicca- 
tion; le bandage et les attelles n'avaient pas maintenu la 
pression au degré convenable. Quelques semaines après , 
un vieillard m’arriva avec une fracture toute semblable ; 
j'entourai le pied de plâtre, et j’eus ainsi un bien meilleur 
résultat. A quoittient -cette résistance sur le vivant, tandis 
que sur le cadavre. le procédé de réduction de M. Maison- 
neuve est si simple et ‘si parfait? Je n’en sais rien; peut- 
être aux muscles, peut-être à des esquilles placées entre 
les fragments ; peut-être à du sang épanché ou des parties 
molles interposées ; à ce qu’on voudra : voilà les faits. 

Le déplacement suivant l'épaisseur présente de tout autres 
difficultés. Lors même qu'il a lieu dans une fracture en 
apparence transversale, comme au radius près du poignet , 
lors même qu'après lavoir réduit il n’offre sur le moment 
aucune tendance à se reproduire , il faut s’en méfer. Ce fut 
pour m'être reposé trop absolument sur un appareil con- 
tentif ordinaire dans une fracture de ce genre , etavoir en- 
suite trouvé le déplacement reproduit, queje me fis une loi 
de regarder l’état des fractures vers les deux tiers du temps 
requis pour leur réunion. Les bandages circulaires , ami- 
donnés , dextrinés, etc: , ne suffiront pas à remplir ici lin- 
dication. Suivant le principe lumineux de M. Mayor, la 
contention n'étant que la réduction maintenue, les appareils 
doivent toujours tendre à imiter l’action des mains dans la 
réduction proprement dite. Or, pour réduire les déplace- 
ments suivant l’épaisseur , nous pressons d’une main sur 
un des fragments, tandis que nous pressons sur l’autre en 
sens contraire. Les appareils circulaires pressent sur tous 
les sens et ne valent rien. Il faut des compresses et des 
coussins, et des attelles spéciales pressant comme les mains 
en sens contraires. Elles ne doivent pas s'étendre bien loin, 
puisque leur pression doit agir sur le bout des fragments 
mêmes. Ce sont donc de petites attelles , ainsi que les em- 
ployait Rhasès , accommodées à la forme du membre, et 


plus. particulièrement à à la forme dela portion-du membre 
où git la fracture. Tel est également le moyen qui me paraît 
préférable pour remédier au rapprochement des fragments 
dans les fractures complètes de l’avant-bras, lésion si få- 
cheuse ef si difficile à bien guérir ;.et même pour les frac- 
tures .de l’humérus, quand un. déplacement.analogue, s’y 
observe. 

Les grandes attelles, les goutlières, etc, n'agissent pas 
autrement que les appareils circulaires, € fr ri à dis- 
tance, et trop également sur tous les points pour agir plus 
efficacement sur quelques uns. 

Mais il est une dernière variété du déplacement suivant 
l'épaisseur, plus grave encore que les précédentes; il s’agit 
de ces fractures obliques du tibia, par exemple, où l'un 
des fragments, taillé en bec de flûte, s’écarte invincible- 
ment de l’autre, et quelquefois soulève la peau qu’il menace 
de perforer. Pour réduire, on est obligé d’appuyer forte- 
ment sur ce fragment sous-cutané, encore la réduction 
complète est quelquefois impossible ; que sera=ce de la con- 
tention? qui oserait imiter la pression de la main avec cette 
condition dela continuer pendantdessemainesentières? Pott 
dit que certains chirurgiens de son temps lui avaient proposé 
de faire usage du tourniquet ; il rejeta. bien loin cette idée. 
J'ai publié autrefois une observation prise-à la clinique 
de Dupuytren, d’une lüxation du pied en dedans et.en 
arrière, avec fracture oblique du tibia. L'appareil de Du- 
puytren ne maintenait pas la réduction plus de vingt-quatre 
heures, cependant la pointe du-tibia soulevait la peau et 

“avait fini par, y produire une escarre; l’interne imagina 
d’appliquer le compresseur de Dupuytren.-La réduction fut. 
maintenue en effet, mais dès le lendemain il-y avait sur le 
point comprimé par. l'instrument des signes de gangrène. 

Dans les cas de ce genre, l’art se trouve au.dépourvu. Les 
cravates conseillées. par M. Mayor, ou bien ne comprime- 
ront pas assez, ou bien améneront la gangrène; tous les 

~ appareils circulaires ne feraient que cacher le dégâtet en 

favoriser les progrès. Je me suis trouvé récemment en: face 
d’un déplacement de ce genre survenu chez un aliéné, qui 
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était tombé du haut d’un mur Sur la plante du pied. Ni lex- 
tension, ni la demi-flexion, ni de décubitus de la jambe sur 
le côté; ni l'élévation du talon ét du: membre comme dans 
les fractures de da rotule, ni l'extension permanente, ne 
purent, même avec une forte pression, réduire-compléte- 
ment:le fragment-supérieur qui faisait-saillie; M.de Ville- . 
pin, mon interne, essaya les cravates de M. Mayor, qui au 
bout-de deux jours produisirent des traces de gangrène; et 
cependant la:peau-soulevée menaçait de se rompre, et notre 
aliéné n’était rien«moins que docile. J’appliquai le plâtre, en 
laissant à nu;une-grandepartie du tibia; dès le lendemain , 
le tibia réagissant contre la pression du plâtre avait ex- 
corié la peau yil fallut rogner les rebords de cette dure cui- 
rasse ; le deuxième jour, même nécessité; le troisième jour, 
le plâtre ébranlé par toutes ces manœuvres, se cassa, et la 
saillie revint. En désespoir de cause, je fis construire un 
appareil consistant en un demi-cercle de fer, passant sur 
la jambe, et retenu par une courroie qui passait sous la plan- 
chette du plan incliné; du centre de ’ärcade descendait une 
vis aiguë que j’enfonçai à travers la peau dans le tibia. Or, 
même avec ce moyen, je ne pus parvenir à une réduction 
complète ; mais je fis disparaître la saillie sous-cutanée, et je 
sauvai mon malade d’une perforation de la peau, qui mau- 
rait probablement obligé à réséquer le tibia. Jai su depuis 
que dans un cas analogue, M. Laugier avait coupé le tendon 
d'Achille, et peut-être l’imiterais-je une autre fois; mais on 
comprend bien que dans ces cas on ne peut faire aucun 
fond sur les appareils ordinaires. Les planchettes, ou les 
gouttières hyponarthéciques , ou les plans inclinés , ont au 
moins l'utilité capitale d'empêcher une plus grande procli= 
vité du talon: | i 

Resténtenfin leschevauchements ; et pour prendre comme 
exemple le plus redoutable, M. Larrey-et M: Velpeau trais 
tent par: l'appareil inamovible pur et simple les fractures 
chevauchées du fémur. Faut:il donc-croire que les appareils 
inamovibles réussiraient mieux ici que les: appareils circu- 
laires ordinaires ? Mais M. H. Larrey nous à appris que Tap- 
pareil albuminé ne s'opposait pas plus qu'un autre au raccowr- 
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cissement, M. Seutin a grand soin d’unir à ses appareils 
l'extension permanente; M. Laugier a renoncé pour ce cas 
à ses appareils en papier. Je déclare pour ma part que je ne 
comprends pas l'utilité des bandes, des compresses , de 
l'amidon ou de la dextrine dans les fractures du fémur. IL y 
a là-un déplacement capital, une indication capitale : qu'on 
ÿ subvienne par l’extension permanente à la manière de 
Desault et de Boyer, ou par l'extension permanente à l’aide 
des plans inclinés, peu importe; mais avant tout il faut 
obéir à la loi thérapeutique de toutes les fractures , réduire 
et maintenir. 

Je viens d'indiquer les deux ressources que nous possé- 
dons pour appliquer l'extension au membre inférieur ; j'ai 
déjà dit avec regret que nous n’en possédions point pour le 
membre supérieur. Jelis dans un mémoire de M. Diday sur 
les fractures du radius , que la nécessité de cette extension 
. s’est présentée à son esprit, mais qu’il en a trouvé l'appli- 
cation trop difficile. Peut-être avec une gouttière montant 
jusqu’au tiers du bras, ou même une simple attelle un peu 
large, garnie de mortaises ou d’anneaux, une cravate au~ 
dessous du coude, une cravate au-dessus du poignet, 
remplirait-on le ‘but pour lavant-bras. Pour le bras, 
M. Petrequin m'a dit qu’une fois il avait suspendu un poids 
au coude, mais cela ne convenait que durant le jour. Je 
ne vois guère de moyen possible qu’une attelle interne, 
faisant la crosse sous l’aisselle; mais je signale à grands cris 
cette lacune de Part. i 

De cette discussion résulte une conséquence qui paraîtra 
probablement fort étrange aux partisans des appareils ina- 
movibles ; c’est que ces appareils jouent un très faible rôle 
dans l’accomplissement de cette grande indication du trai- 
tement des fractures , le maintien ‘de la réduction. Maisril y 
a une deuxième indication, qui n’est pas moins importante, 
et où ils ont une réelle supériorité. 

DEUXIÈME INDICATION : tenir le membre dans l’immobilité. 
— Tenir lé membre immobile, et conséquémnient immobi- 
liser avec lui les moyens de contention dont il a été ques: 
tion tout-à-l'heure, ce n'élait pas un problème facile à ré- 
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soudre, et les travaux qui se sont succédé jusqu’à nous le 
montrent assez. Disons-le, toutefois, pour l’avant-bras, 
pour la jambe, et même pour le bras, les appareils inamo- 
vibles l’ont complétement résolu. Ils ont, à mon sens, un 
avantage incontestable sur les appareils à attelles, parce 
que ceux-ci se relàchent ; sur les machines, parce qu’elles 
sont trop compliquées; sur le plâtre, parce qu’il est trop 
lourd ; sur les planchettes, parce qu’elles ne sauraient ga- 
rantir une égale immobilité. Il reste à rechercher lequel 
des quatre mérite la préférence. 

D'abord, pour ce qui regarde ie liquide solidifiable, j'a- 
vouerai que je ne vois pas de grands motifs ou de préfé- 
rence ou d'exclusion. On a fait valoir le prix modique de 
telle ou telle matière, la facilité de se la procurer, etc. ; tout 
cela est peu de chose. Il est plus aisé à présent, dans les hô- 
pitaux de Paris, de se procurer de la dextrine que de l’em- 
pois; je présume que, dans une petite ville, l’'empois se 
rencontrera plus facilement; mais j'oserais affirmer que, 
dans un village, on aurait plus vite des œufs que de lami- 
don. Je ferai observer pourtant, bien que je l'emploie d’ha- 
bitude, que la dextrine rend les linges cassants, et ne per- 
met presque jamais de défaire l'appareil sans un bain 
préalable, léger avantage que possèdent l’amidon et l'albu- 
mine; et enfin, l'albumine étant bien moins poissante et 
désagréable, c’est l’albumine que j’emploie dans la pra- 
tique civile, lorsqu'il ne me faut pas trop d'œufs. 

J'hésiterai bien moins entre le papier et le linge : le pa- 
pier peut être une ressource précieuse pour les fractures 
sans déplacement, qui n’exigent pas de moyens de conten- 
tion provisoire durant le temps de la dessiccation; mais dans 
les cas nombreux où ces moyens sont indispensables, j'au- 
rais peur qu’ils ne déchirassent le papier. 

Quant à la constitution de l’appareil, celui de M. Larrey 
doit être mis hors de cause comme trop surchargé d'acces- 
soires ; je ne sais pas à quoi servent les attelles de carton de 
M. Seutin, inutiles quand elles sont mouillées , bien plus in- 
utiles. quand le bandage est sec; et la simplicité à laquelle 
M, Velpeau a réduit le bandage rend son procédé essentiel- 
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lement préférable, sans que je veuille cépendant ‘toujours 
bannir les compresses. L'important est de soutenir en de- 
hors le bandage, jusqu'à ce que la dessiccation le mette en. 
état de se soutenir lui-même. E 

En conséquence, pour les fractures déjà signalées , à l'ex- 
ception de celles qui peuvent exiger l'emploi du plâtre, 
j'adopte sans réserve les appareils amidorinés ou dextrinés.. 
Pour Ja cuisse, après avoir obtenu de mauvais résultats de 
la position étendue, je m'en suis -tenu au double plan in- 
cliné, l'extension s’exerçant par la semelle et par la plan- 
chette jambière, la planchette fémorale étant assez longue 
POUF que le poids du bassin opère la contre-extension. Je- 
wai eu jusqu’à présent qu’à me louer de cet appareil : c'est 
le seul à l’aide duquel j'aie obtenu des guérisons sans rac- 
courcissement, et je n’y ajoute un appareil circulaire que 
chez les très jeunes enfants. Mais les expériences de M. Bon- 
net, de Lyon, sur l'extension et la flexion des membres, 
Sans m'avoir convaincu, ont jeté dans mon esprit quelques 
doutes; et il n’y a de résolu pour moi dans cette question: 
spéciale que la nécessité de l'extension permanente par- 
quelque méthode que ce soit. 

TROISIÈME INDICATION. Éviter les pressions excessives, Vœ- 
dème et les ankyloses. — Il n’y a point d'appareil qui par lui- 
même mette à l'abri d’une excessive pression ; on lévite 
d’abord en retardant l'application, puis en y mettant tous- 
ses soins; mais M. Seutin a fait, à mon avis, une chose: 
utile en ne mouillant point le premier plan de compresses- 
qu’il applique sur la peau. Si le membre est gros et charnu,. 
cela peut suffire; s’il y a des saillies articulaires très fortes, 
on les garnira de ouate ou d'agaric ; mais quand le membre: 
est grêle et la peau fine, je multiplie volontiers les compres- 
ses sèches; et j'ai reconnu aussi l’utilité de la précaution du 
vieil Hugues de Lucques, qui consiste à garnir le genou, par 
exemple, d'étoupes ou de linges secs, pour éviter la pression: 
du rebord du bandage quand il sera desséché. Ces compres- 
ses sèches servent encore à absorber l'humeur de la trans-- 
piration, et à empêcher le contact ayec la Peau de la ma- 
tière collante, contact dont quelques malades de M. Lau- 


gier onteuà se plaindre. Si néanmoins il y avait du prurit, 
il faudrait renouveler l’appareil après avoir lavé le membre 
à l’eau froide ou chaude, selon la saison, à la manière des 
anciens. 

Mais: une question trop peu controversée est celle de 
savoir s'il est'hien nécessaire , comme on le fait, de com- 
prendredans l'appareil toute la portion du membre inférieure 
à la fracture, et d’immobiliser encore autant qu’on le peut 
Tarticulation immédiatement supérieure. L'histoire de l’art 
sur ce: point nous a conduit à ce résultat curieux, que 
jusqu'à Boyer personne n’enveloppail l’avant-bras pour 
une fracture du bras, et que Boyer lui-même s’abstenait de 
cette précaution à la jambe. Aujourd’hui , on ne garde plus 
de mesure; le pied, la: jambe, l’avant-bras, les mains, les 
doigts , on enveloppe tout. J'ai été élevé dans ces principes, 
<tj’aifait comme les autres jusqu’à ce que, agissant pour mon 
propre compte, je m’aperçus que mes fracturés gardaient 
bien long-temps les jointures roides après leur guérison. Je 
me suis livré à quelques recherches à cet égard, et j'ai vu de 
mes yeux des résultats fort étranges. J'ai montré à ma cli- 
nique, à la Charité , un malade traité dans un autre hôpital 
pour une très simple fracture du radius , sorti depuis six 
semaines comme guéri, et au bout de six semaines ne pou- 
vant faire usage de ses doigts. J’aï vu une fracture de la 
rotule, réunie par un cal osseux, résultat merveilleux, 
obliger le sujet à marcher avec des béquilles quatre mois 
après la guérison, et n'étant pas près de marcher seul encore. 
J'ai vu une fracture de jambe traitée en ville par un de nos 
maîtres, ne rendre au malade le libreusage de son membre 
qu'un an-après que le chirurgien avait cessé ses visites. 

Quoi done? n’y a-t-il pas là quelque chose à faire ? est-il 
digne de l’art de ne guérir un mal qu’en en laissant un 
autre? Je sais qu’on va me répondre que ce n’est pas là le cas 
de plus fréquent; je le veux croire, mais j'aflirme, pour 
Tavoir vérifié, qu’ilest bien plus commun qu'on ne se Pima- 
gine: En conséquence, j'ai pris pour habitude, dans les frac- 
gures de jambe, de ne pas descendre au-dessous de l’articu- 
dation du cou-de-pied ; dans les fractures de Pavant bras, de 
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laisser la main tout-à-fait libre; et vers la fin du traitement , 
j'imprime des mouvements à ces articulations. Serait-il sûr, 
pour les fractures de l’humérus , de laisser ainsi le coude 
libre ? On le faisait avant l'invention de nos appareils inamc- 
vibles ; je wai pas eu occasion de l'essayer. Des expériences 
fort intéressantes, tentées par M. Bonnet sur le cadavre, 
semblent démontrer que cela serait extrêmement périlleux 
pour le rapport exact des fragments; et M. Bonnet, ohéis- 
sant à ses expériences, aconstruit pour le fémur des appareils 
qui immobilisent le bassin, idée réalisée déjà par Amesbury 
en Angleterre, Cependantle fait n’est-il pas là, et l’observa- 
tion sur le vivant doit-elle céder si vite à des expérimen- 
tations sur le cadavre? Du reste, avec les petites attelles on 
assure mieux .que dans les appareils ordinaires le contact 
des fragments. A 

Mais l’œdème? dira quelqw’un. Jamais, en laissant la main 
ou le pied libre, je ne les ai vus s’œdémacier. Et après tout, 
il faut bien le dire, quand on vient après vingt-deux siècles, 
poser une indication nouvelle, ce n’est pas avec quelques 
mots jetés au hasard dans-un traité dogmatique qu'il est 
juste et légitime de procéder; il faut, ou bien démontrer que 
l’ancienne doctrine est mal fondée, ou bien apporter de 
nombreux faits à l’appui de la nouvelle. Depuis Hippocrate 
jusqu’à Desault - inclusivement, on a laissé à nu la partie 
inférieure des membres; et rien ne prouve qu’on ait eu lieu 
de s’en repentir. 

QUATRIÈME INDICATION. — Permettre au chirurgien de 
reconnaître les accidents dès leur apparition. Ici les appareils 
que nous avons adoptés sont en défaut. Tous ont besoin de 
recouvrir la fracture pour bien remplir leur office, à lex- 
ception des appareils de position ou d'extension perra- 
nente. Mais dans les fractures simples, avec les précautions 
indiquées, celte quatrième indication perd beaucoup de 
son importance; et la pratique que je suis, en laissant 
libre une grande partie du membre au-dessus et au-dessous 
de la fracture , la remplit jusqu’à un’ certain point. Cela ne 
suffirait pas cependant si la fracture s’accompagnait de 
complications graves, comme dans le cas de l’aliéné que 
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- j'ai cité ; j'ai dit alors ce que je croyais convenable de faire, 
et le reste trouvera mieux sa place à l'article des fractures 
compliquées de plaies. 


$ XKIV.— A quelle époque faut-il lever l'appareil ? 


Nous avons vu, sur cette question comme sur: les autres, 
par combien de variations a passé la science; mais rare- 
ment les chirurgiens ont daigné nous rendre compte de 
leurs raisons. M. Larrey, qui n'ôte l'appareil qu’à la fin , se 

_fonde sur ce fait incontestable, que l’immobilité absolue est 

la garantie la plus certaine d’une bonne consolidation. Si 
on lui objecte cependant qu’il serait utile de voir où en est 
la fracture ,.et si les fragments sont bien en place, ilrépond 
que quand on les a bien réduits, et que l'appareil est bien 
fait, il wya nul risque qu'ils se dérangent. Si enfin on 
témoigne quelque crainte que dans la tuméfaction du pre- 
mier jour, on ait pu ne faire qu’une réduction incomplète, 
M. Larrey dit que eecïest l'affaire de l’expérience du chi- 
rurgien. f 

D'un autre côté, Boyer, chirurgien d'expérience, défai- 
sait tous les cinq ou six jours son appareil pour voir où en 
était la fracture. Si la confiance de M. Larrey ne saurait 
convenir à des praticiens ordinaires, la crainte: excessive 
de Boyer peut aussi paraître exagérée. 

Quand la fracture est simple, sans gonflement, sans ten- 
dance au déplacement, le principe de M. Larrey ne saurait 
souffrir de contradiction, il est inutile de renouveler l’appa- 
reil. Mais ces conditions sont loin de se rencontrer tou- 
jours, et, à côté du danger de troubler l'immobilité du mem- 
bre, danger dont l’école de Boyer nous a appris, en 
définitive, le peu de portée, il y a cet autre péril beaucoup 
plus grave de favoriser de nouveaux déplacements. Tantôt 
un reste de tuméfaction a empêché d’opérer une coaptation 
exacte, et le gonflement en disparaissant laisse du jeu à la 
fracture; tantôt l’atrophie du membre, déterminée par son 
inaction, suffit toute seule à laisser un vide entre la peau et 
J'appareil; je ne dis rien des Cas où le déplacement se fait 
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dirant le temps mécessaire à! la dessiccation du: bandage, 
#puisque! j'ai indiqué les moyens d’'ypourvoir;mais il ‘peut 
encore s’effectuer, et le cas n’est pas rare;pendant que Pon 
procède à l'application, quand les premières compresses ou 
les préiers:tours-de bandes-ne «vous permettent déjà ‘plus 
de vous en apercevoir. Aussi, que de mécomptes dans cette 
partie de l'art que l’on dit si'avancée ! Combien de déplace- 
"férits qui rendent le membre difforme, quand'ils n’estro- 
“Pient'pas le malade, et qui demeurent comme‘un reproche 
“vivant’et’éternel contre le chirurgien ! Je dis ‘tous les jours 
‘des “observations de fracturés terminées par lemot sacra- 
‘mentel : guérison complète. Oui; et Desault ‘aussi faisait 
‘écrire qu'il obtenait des güérisbiis complètes et sans diffor- 
‘mité des’ fractures de la clavicule. Qui donc, de nos jours , . 
“oSerait prétendre à des succès semblables ? 
` Dans une circonstance déjà éloignée, où j'avais eu occa- 
‘sion‘de traiter ce sujet, j'avais cité quelques faits rigoureu- 
‘sement observés, qui montraient jusqu’à un certain point la 
‘fréquence des déplacements sous Pappareil inamovible. 
M.. Seutin, qui a pour cet appareil des entrailles de père, ré- 
“pondit, ou bien que j'étais tombé sur‘une’série de cas mal- 
“heureux, ou bien que je m'étais trompé, et'que les Chirur- 
‘giens de Paris étaient trop habiles pour avoir souvent dés 
“résultats de ce genre. C'était tout-à-fait déplacer la question, 
etessayer de rejeler, ou sur le hasard; ou‘surles chirurgiens, 
ce qui est essentiéllement la faute de l'appareil. Mais 
M. Seutin ajoutait que, pour sa part, ilavait à peine une diffor- 
mité sur six fractures. Ceci est déj unaveu loyal et généreux, 
qui servira à rectifier an certain tableau publié par M. Seu- 
tin, de quatre-vingt-quinzé fractures traitées en Belgique, ia 
“plupart par'M"Seutin luismême. En analysant:ces obser- 
vations, j'en avais trouvé dix-sept incomplètes : trois suivies 
‘de mort, cinq se rapportant à des fractures de la’élavicule 
ou dela rotule, et unie où il s'agissait d’une vieille fracture 
avec résection d'un fragment. Tous ces cas : éliminés 
‘comme ‘hors dé cause , ilrestaitun total de soixante-neuf 
‘fractures, sur lesquellés on‘accusait, seulement dans trois 
fractures très obliques du fémur, un peu de raccourcissement. 
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Les’ soixante-six autres se terminaient uniformément par 
la formule: de Desault, avec quelques: variantes : guérison; 
guérison complète, guérison parfaite, etc. Je n’avais rien dif 
de ce’ tableau, qui en‘vérité nous faisait grande honte; à 
nous chirurgiens: de Paris: Mais enfin, le bonheur ayant 
voulu que je pusse avoir sous les yeux une fracture du fé 
mur qu'on m'avait dit traitée par M. Seutin lui-même, je 
l’étudiai avec soin, et je constatai, sur un enfant de onze 
ans, un demi-pouce-awmoins de raccourcissement. M. Seutin a 
redressé ici l’erreur où l’on m'avait induit; il n’a fait que: 
couper le premier appareil et le recoller avec une nouvelle: 
bande, sans s'inquiéter de la coaptation:; et la façon dont il 
repousse toute participation à ce raccourcissement annonce 
clairement que si, par bonheur pour l'enfant, il avait fait le 
pansement complet, il y aurait eu là comme ailleurs guéri- 
son complète. Je ne sais donc comment il se fait que, dans 
un autre hôpital où M. Seutin n’a pansé qu’une seule frac- 
ture, la difformité a été telle que les plaintes du blessé se 
sont adressées plus haut qu’elles ne vont ordinairement. 

Et pourquoi.ai-je rappelé ici ces faits? Est-ce pour afli- 
ger inutilement un homme que j'aime et que j'estime, un 
des chirurgiens qui honorent le plus notre art à l'étranger, 
et à qui nous sommes tous redevables d’un réel perfection- 
nement? A Dieu ne plaise que jamais la discussion m'em- 
porte si loin; mais puisque M. Seutin mettait en cause les 
chirurgiens de Paris, il fallait donc examiner l'appareil en- 
tre les mains d’applicateurs plus habiles; et où en aurais-je: 
pu trouver un plus habile que l'inventeur lui-même? Ensuite, 
et c’est par là que je reviendrai à la question débattue, il - 
était important de faire voir que cet appareil est si perfide 
dans les cas de ce genre; que M. Seutin, bien qu'ayant visité 
ses malades plusieurs fois pendant son séjour, était con- 
vaincu, et a permis d'imprimer sous ses yeux, que lors de 
son départ ils étaient Tous dane l’état le plus satisfaisant: 

Il faut le dire, cependant, les partisans de l'appareil mamo- 
vible ont aperçu, ou plutôt soupçonné quelque danger, dans 
le cas où, par suite du retrait du membre, il se formerait 
un vide notable entre la peau et l'appareil; mais je ne sau- 
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rais louer beaucoup les expédients qu'ils ont imaginés à cette 
occasion. Ou bien on coupe l'appareil, et on le resserre 
avec une bande; ou bien on le mouille en certains points, 
afin de le refouler en dedans; ou bien on glisse du coton 
dans les vides; on a même proposé d'y couler du plâtre. Il 
semble vraiment que le vide soit l'ennemi réel, et que tout 
sera dit quand il sera bouché. Mais est-il besoin d'insister 
beaucoup pour démontrer qu’il n’y a, en pareille circon- 
stance , qu’une chose à craindre, le déplacement; que si la 
fracture est dans des conditions telles que les fragments 
n'aient aucune tendance à se quitter, peu importe le vide, 
à moins que la cuirasse ne soit tout-à-fait détachée du mem- 
bre, et que, lorsqu'on redoute un déplacement, tous les 
remplissages courent le risque de l’augmenter ? Pour quel 
motif, dans quel but, en vue de quelle utilité retarderait-on 
la levée de l'appareil, et se priver ait-on de cette ressource 
capitale, qui fait à elle seule la supériorité de la chirurgie 
sur la médecine interne, l'autopsie du vivant, l'examen par 
les yeux ? 

. Je conclus, et je dis qu’il y a donc un intérêt immense à 
revenir à la pratique d’'Hippocrate, à visiter la fracture 
avant que la consolidation soit complète, et il n’est pas jus- 
qu’à l’époque de cette visite qu’Hippocrate n'ait fixée aussi 
nettement qu’il nous est possible de le faire : environ vers 
les deux tiers du temps requis pour la complète consolida- 
tion. Si vous découvrez la fracture à cette époque, ou bien 
vous la trouverez en parfait contact, l’appareil sera remis 
comme auparavant, et le chirurgien se reposera dans une 
sécurité complète; ou bien il y aura du déplacement , et ne 
serez-vous pas heureux de vous en apercevoir à temps pour 
y remédier ? J'ai donc établi cette autre règle générale : 

Dans le traitement des fractures simples, mais avec une 
tendance au déplacement , il faut renouveler l'appareil vers 
l’époque où le cal, devenu cartilagineux, n’est pas encore 
passé à l’état osseux, c’est-à-dire vers les deux tiers du 
femps exigé pour la consolidation: 

i En général, on peut ensuite laisser l'appareil en ie: 
jusqu’à Ja Gin; mais si le déplacement donnait encore quel- 
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ques inquiétudes, il faudrait. le renouveler de nouveau, 
autant qu’on le jugerait nécessaire , et sacrifier le principe. 
du repos absolu à cette autre nécessité non moins urgente, 
pour le chirurgien et pour le malade, de remédier à la 
difformité. | 

Je wai abordé ici que la question des renouveliements 
réguliers et prévus; si le blessé accusait du prurit, de la 
douleur, ousi le chirurgien soupçonnait quelque accident 
plus grave encore, il faudrait lever l’appareil à l'instant. 


$ XXV. — Si avant la consolidation complète il faut permettre aux 
malades des mouvements du membre fracturé ? 


Les fractures compliquées, en général, et plus particu- 
lièrement les fractures même les plus simples du membre 
inférieur, obligent le malade à un séjour au lit, qui quelque- 
fois par sa prolongation devient nuisible à la santé géné- 
rale. On a surlout signalé ce danger pour les vieillards, et 
j'en ai été long-temps effrayé moi-même. Depuis que j'ai 
sous ma direction un hospiçe de vieillards , je dois dire que 
ces craintes ont été fort exagérées.. Mes vieillards atteints 
de fractures supportent le lit tout aussi bien que les adultes. 

Mais. à tous les âges. il peut survenir des affections inter- 
currentes qui débilitent la constitution, amènent des es~ 
carres ; d’autres fois un ennui profond saisit le malade, et 
réagit sur ses digestions; par toutes ces causes, on-a cher- 
ché les moyens de soulever à volonté le membre fracturéet 
le malade lui-même;delà les lits mécaniques variés; puis on 
a cherché à procurer certains mouvements du membre , de 
là la suspension; etenfin on a voulu que le sujet pût se 
lever et marcher avec des héquilles, et c’est un des avan- 
tages que M. Seulin réclame pour l'appareil inamovible. 

Quand il s’agit de soulever le malade en masse ou en 
partie pour des indications urgentes, la nécessité com- 
mande; pas de. discussion possible, 

La question est déjà plus douteuse pour la suspension ; 
n'y a-t-il.pas danger, en effet, que les fragments se dé- 
placent: M. Mayoren appelle à une expérience que tout 
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le monde peut faire, Brisez: en-pièces lés:deux:.0s dela 
jambe d’un squelette , et‘placez-les en rapport exact surila 
planchette suspendue ; puis remuez, tournez;'inelinezla 
planchette dans tous les:sens , vos-fragments:; même sans 
aucun lien, resteront en parfait contact. Ajoutez les cra- 
vates commenous les avons indiquées, et'aucun mouvement 
ni du fémurnidu tronc du squelelte ne-parviendra à dé- 
ranger la coaptation. Vous objectez l’actioni-musculaire ? 
M. Mayor répond qu’avecles cravates extensives ebcontre- 
extensives vous êtes maître de cette action ; et les objections 
perdraient encore desleur, valeur, si..1e: membre était.fixé 
préalablement dansun-appareilinamovible, Enfin M. Mayor 
allègue une expérience de plus de vingt années, i mérite 
bien d’être comptée poursquelque chose. 

La suspension, enseignée à: Paris par M: Mayor lui- 
même, n’a pas pu pourtant s’y naturaliser: D'où vient? Je 
pense qu’on peuten-donner plusieurs raisons: 

- D'abord M: Mayor l’applique dans tous.les cas: il ne 
s'inquiète point del’action dés muscles dans certains dépla- 
cements; il s’en-déclare le maître. Cela est souverainement 
exagéré; aucun chirurgien, par aucun appareil, n’a le 
droit de dire qu’il maîtrisera si bien l’action musculaire; et 
dans les cas où elle serait la plus forte, là suspension pour- 
rait offrir des dangers réels. Je sais bien que M. Mayor af- 
firme n’avoir jamais eu à s’en plaindre; plusieurs de ses 
élèves que j'ai consultés men ont dit autant; mais en allant 
au fond des choses, M. Mayor guérit-il toutes les fractures 
sans-déplacement? Cela n’est pas possible. Et de ces dépla- 
cements, n’y en-a-t-il pas qui soient favorisés par la sas- 
pension ? C’est: là la question, et s’il ost réel, le danger est 
aumoins probable. 

Secondement, M: Mayor, faisant une loi de lasuspension, 
même pour les cas les plus simples, venait compliquer hor- 
riblement nos appareils. Qu'il allègue qued’un ‘autre côté 
il les simplifiait en leur substituant la-planchette pure, soit; 
et:en supposant à la planchette unetefficacitésuflisante, ce 
qui n'est pas admissible pour’ tous Jes.cas'; là ‘complication 
portait encore: sur la planchelte, Quoi! pour une simple 
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fracture du tibia, après avoir pansé la fracture , il.fallait 
avoir un anneau scellé au plafond, une corde à cetanneau, 
deux cordes à la planchette, sans compter l'embarras des 
couvertures? El tous les plafonds se prêtent-ils à cet expé- 
dient? Pour. la fracture du péroné dont j'ai parlé, et que 
j'avais entourée de plâtre, je voulus me servir de la suspen- 
sion afin d’alléger au malade le poids de l'appareil. Le pla- 
fond de l’infirmerie était trop élevé, je fus obligé de faire 
construire en bois une potence. Depuis lors, un des chi- 
rurgiens les plus ‘distingués de la province, M. Rigal de 
Gaillac, a imaginé un cadre en bois des plus simples.et des 
moins embarrassants , qui dispense du câble suspenseur ; et 
je whésiterais pas à y recourir en cas de besoin. Mais c’est 
toujours une machine; et supposez trois, quatre fractures 
seulement dans un service , faudra-t-il que chaque malade 
ait sa machine ? Au total, dans cette affaire M. Mayor s'était 
quelque peu écarté du beau dogme de la simplicité, qui ne 
compte pas cependant de plus fervent apôtre. 

Et puis, avec cet embarras et quelquefois ce danger, où 
était l'utilité? Si une fracture de jambe guérit fort bien-en 
quarante jours avec un appareil plus simple, pourquoi un 
autre?, Nous sommes,appelés pour une fracture, la suspen- 
sion fait-elle. partie du traitement? non assurément. Lais- 
- sons-la donc; bornons-nous à l'appareil nécessaire, sans le 
compliquer d’uneaddition inutile : tout ce qui est inutile.en 
chirurgie est bien près de devenir nuisible. 

Ainsi ont dit, ainsi ont fait les chirurgiens de Paris ;:et 
la suspension.a été repoussée, parce qu'elle élevait des pré- 
tentions inadmissibles. Elle avait une indication à remplir; 
elle devait.s’y borner.. Sur la fin du traitement, il arrive 
souvent.que le malade est fatigué outre mesure de la longue 
immobilité.du membre; alors aussi la :consolidation -est 
assez avancée pour que la:suspension n'offre aucun péril; 
alors.elle peut être employée à bon droit et avec. fruit..Je 
l’admets encore-dans un autre: cas, pour soulever les appa- 
reils de,plâtre; partout.ailleurs je n’en saurais reconnaître 
l'utilité. : ao ; 

Que dirai-je donc-de-la déambulation, que M. Seutin 
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permet dès le troisième jour dans toutes les fractures sim- 
ples du membre inférieur? D'abord on m'accordera volon- 
tiers qu'elle n’a aucune utilité thérapeutique; le chirurgien 
à ici en vue uniquement de complaire à son malade, et 
d'éblouir les yeux par une espèce de tour de force qui ne 
manque pas d'originalité. Quand cela n’entraine aucun 
risque, on le peut essayer sans doute. Ainsi dans les frac- 
tures du péroné, où le tibia sert d’attelle et empêche le dé- 
placement, je n’y vois nul inconvénient; pour les fractures 
de jambe , où déjà par le repos complet on ne saurait tou- 
jours éviter les déplacements, je regarde la déambulation 
comme une haute imprudence ; pour le fémur enfin , que 
tous les appareils inamovibles ne sauraient guérir d’une 
fracture sans raccourcissement , au vice radical de l’appareil 
ajouter les chances périlleuses de la marche, c’est une té- 
mérité qu’il n’est pas heureusement nécessaire de combattre; 
car je ne sache pas qu'aucun chirurgien en France ait osé 
en faire l'essai. 


SXXVI,—Des appareils qui conviennent aux fractures compliquées. 


En fouillant, comme nous avons fait, les annales de l’art, 
nous avons rencontré une question sur laquelle se taisent 
les praticiens modernes; faut-il coudre la plaie à limitation 
de Hugues de Lucques, ou bien faut-il la panser à plat? 
Dans les larges plaies faites avec un instrument tranchant , 
et intéressant les os, les chirurgiens militaires ont bien 
“quelquefois pratiqué la suture; mais pour les plaies faites 
par l'issue d’un fragment, personne à notre époque, autant 
que je sache , n’oserait y avoir recours. Pour ma part, j'en 
redouterais des suites trop fàcheuses, du moins sous le c!i- 
.- mat de Paris; et je me suis bien trouvé de fermer seulemerrt 
la plaie à Fair et d'éviter, autant que possible, le contact de 
tout corps étranger, en la recouvrant d’un plumasseau im- 
“bibé de sang, à la manière de sir A. Cooper. 
Autre question. Faut-il appliquer d'abord un appareil à 
fracture, ou bien s'occuper en premier lieu de la-plaie? il 
me paraît que la principale complication de la plaïe est la 


fracture même, et qué le moyen le plus rationnel et le plus 
sûr à la fois d'amener la plaie à un état satisfaisant est 
d'assurer, autant que possible, l’immobilité des fragments. 
Je ne veux pas dire par là qu'il faille de prime abord 
en opérer la réduction; si celle-ci se peut faire sans grands 
efforts, c’est une circonstance heureuse, et dont il faut pro- 
fiter en toute hâte; mais l’inflammation, irritation muscu- 
Jaire} toutes les contre-indications à la réduction des frac- 
tures simples se représentent ici avec plus de force encore, 
et il est plus sage de différer. On comprend bien aussi que 
je n’entends point parler dans ces circonstances ‘d’un ap- 
pareil complet et définitif; mais il faut, avant toutes choses, 
coucher le membre sur une planchette garnie de coussins ; 
Farrêter au besoin à l'aide des cravates de M: Mayor; et 
même, si la plaie le permet, assujettir mieux encore avec 
deux attelles latérales. Du reste, ma pensée va trouver tout- 
à-l'heure l’occasion de se développer davantage. 

La plupart des chirurgiens de notre temps sont d'accord 
sur l'utilité d'appliquer un appareil quelconque dès le début; 
mais aussitôt les dissentiments commencent, et l’on peut 
distinguer trois méthodes capitales. 

M. Larrey, renouvelant et complétant la méthode de Hu- 
gues de Lucques, applique l'appareil albuminé dès le ‘pre- 
mier jour, et ne le lève qu’à la fin de la cure. MM. Seutin 
et Velpeau, héritiers d’une méthode qui remonte aux Ara- 
bes , et même plus loin, mettent un appareil solide, mais 
en découvrant la plaie par une ouverture pratiquée à son 
niveau, ce qui permet de la panser sans défaire l'appareil: 
Enfin, l’école de Boyer applique un appareil à bandelettes 
èt à attelles, et se résigne à la nécessité de le renouveler au 
moins une fois par jour. 

La méthode de M. Larrey se peste d’abord à une objec- 
tion majeure : que deviendra la suppuration? N’est-il pas à 
craindre que, ne trouvant pas d’issue au-dehors, elle se 
creuse des foyers dans le membre, et pousse au loin des fu- 
sées? De là les décollements des téguments, la dissection 
des muscles , la dénudation des fragments plongeant dans 


le: pus,» la: perte-du.membre;.heureux encore si la résorp- 
tion purulente-ne-menace:pas-directement;la.vies 

Mk Larrey aessayé derépondre.Suivant.lui, le pussor- 
tantide-la-plaierpénètre les:compresses immédiates. et peu à 
pew parvient às’épancheren nappedanslesdifférentes pièces. 
deYappareïl;illui-faut. pour ‘cela.un temps-assez-long, et. 
alorsile travail, de suppuration.s'arrête. définitivement.;.il.ne 
doitiplus: continuer. Geci: est: plus: qu'hypothétique,, aussi 
M:HeLarrey yrajoute aussitôt une autre réponse. D'abord 
lepusoccupeà peu-près. l'espace rempli auparavant par les 
parties tuméfiées ;:mais la-compression-exercée. par l’appa- 
reiklémpêche d'aller plus:loin, surtout si, on:a-resserré les 
liens; ainsi il-demeure à labri du: contact de l’air.. D'une 
autre part, en vertu de lamême compression, il ne peuts’in- 
filtrer:sous les téguments. Que devient cependant la collec- 
tionqui s’est faite surces téguments? Une partie est absorbée, 
une autre commeilaété dit, pénètre les piècesde l'appareil; 
üunetroisièmes’évapore après transsudation ; et la dernière 
Se-dessèche entre l’appareïlet. le-membre. Mais enfin.cette 
portion résorbée ne donnera-t-elle paslieu à.des accidents? 
En aucune façon, et pour: deuxraisons; parce que le pus:ne 
s'est poinit altéré au contact de lair, et: parce qu'ilse trouve 
fluidifié par l’action tonique-et répercussive de la-liqueur. 
~” Voilà la théorie; je ne-m'arrêterai point à. la-combattre, 
etila méthode de-Mi Larrey peut. faire valoir: en .sa. faveur 
quelque chose-de-bien-plus: considérable, c'est-à-dire des 
succès» siprodigieux;.qu'il ne faut pas-s’étonner.queceux 
quien-ont:été les: témoins -soient restés. enthousiastes-de 
lľappareiket dela-méthode. Mais-aussi.ceux-quiiontipuwoir 
les -déplorables: résultats-qu’elle: entraine quelquefois sont 
revenus bien vite de leur enthousiasme; et-ont:trouvé trop 
chers des-succès-achetés:par-tant.de périls: 

Un'premier inconvénient,:et-assurément:le plusléger, est 
la fétiditéquis’exhale:quelquefois de. l'appareil... J'aivu.au 
Val-de-Grâce une-simple-extravasation de sang.entre.les 
compresses’, , nous-obliger: par l'odeur. qu'elle:;jetait ,..de 
changer en totalité: l'appareil d'une fracture. de. jambe 
compliquée. 
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Un autre inconvénient très réelest:de détruire la solidité: 
du bandage, quandda suppuration:est assez abondante pour 
imbiber toute l’épaisseurides:compresses. Quand:elle:en est 
venue à ce:point, le pus coulesentre les téguments et Vap- 
pareil, une partie-croupit dans l'intervalle qui:s’est fait:par 
Famaigrissement du membre; le reste s’écoule-continuelle- 
ment vers le talon:en répandant-une ‘horrible puanteur: 

Tout cela serait peu de choseencore. Mais il est malheu- 
reusement très possible que le pus fuseentre les téguments. 
et les muscles ,-entre-lesmuscles.et l'os, et mette:en péril 
lemembre:et la viedu malade. J'ai publié ailleurs l'obser- 
vation d'un vétéran ; homme robuste et sanguin, qui s'était 
fait une fracture compliquée du tibia, à la partie inférieure. 
en tombant-d’une échelle. Appareil inamovible; le dix-hui- 
tième jour, une fétidité insupportable oblige à le renouveler: 
Quatre jours plus tard, lepus coule-en abondance lelong 
du talon. Au vingt-neuvième jour, l’écoulement plus consi- 
dérable et la fétiditéexcessive exigent une nouvelle levée : 
toute la jambe est empâtée ; nulle trace-de cal; ‘un:stylet 
introduit par laiplaie, remonte à plusieurs pouces entre:les 
deux os ; le tibia est dénudé à la face externe; des fusées 
enhaut et en bas du membre. Plusieurs chirurgiens regar- 
daient l’amputation comme inévitable. On attendit cepen- 
dant , et à l’aide de soinsmultipliés , après trois ouvertures 
avec le bistouri, et une longue série d'accidents , on par- 
vint au bout de six mois à une guérison satisfaisante. 

Voilà surtout le cas qui a changé mes convictions , aupa- 
ravant favorables à l'appareil inamovible. Je sais bien que 
quelques uns diront : Qu'est-ce qu’un cas fâcheux à côté 
de tant de succès? D'abord °ce n'est pas là un cas déjà si 
rare ; mais-admettez que le plus:souvent la méthode réus- 
sisse, qui.vous répond que le malade auquelvous allez Vap- 
pliquer ne tombera pas-dans les exceptions? IL serait à dé- 
sirer que l’on.pût à l'avance ‘discerner les:cas où l’apparei} 
réussira de ceux'où ilpourrænuire ; mais jusque là tout à 
ticien prudent refusera d'en courir le danger. 

Je wai pas suivi par moi-même les effets dela dutkiðitie 
méthode, hors dans un cas mentionné plus haut et pour 
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lequel j'avais employé le plètre; mais les inconvénients 
du plâtre-sont autres que ceux des appareils amidonnés. 
Je: pourrais: rappeler la critique adressée par Hippo- 
erate à ces-:ouvertures qui encadraient la plaie; dire que 
M. Seutin, jadis partisan absolu de cette méthode, a mo- 
difié ces ouvertures pour éviter le‘boursouflement etl’étran- 
glement de la plaie ; mais-je lis dans la clinique de M. Vel- 
peau un:fait qui suffit pour attester le péril de cette méthode. 
Fracture compliquée de la jambe chez un homme de 38 
ans; bandage dextriné avec une ouverture au niveau de la 
plaie. Leseizième jour. on constate avec un stylet un trajet 
fistuleux, quise prolonge jusqu’à deux pouces environ au- 
dessous de la plaie. On renouvelle l’appareil , laissant à nu 
la plaie et le-trajet fistuleux. Le vingt-unième jour, fièvre ; 
un'abcès s’est formé entre-la. plaie et:le trajet. fistuleux , on 
louvre pet l’on sent- par cette ouverture le bout du frag- 
ment. supérieur à nu. Quelques jours après , symptômes 
d'infection purulente ; mort le vingt-neuvième jour. 
Afin:de rester dans les limites d’une discussion loyale, il 
faut dire tout de suite que ces fractures compliquées- sont 
par elles-mêmes quelque chose de si grave , que nul chirur- 
gien.n’oserait promettre la guérison dans fous les cas , et 
dès lors il y aurait injustice à rejeter toujours sur les mé- 
thodes ce qui.est le fait de la lésion même. Véritablement 
laméthode de M. Velpeau me parait, théoriquement par- 
lant, plus rationnelle que celle de M. Larrey ; et l’on remé- 
dierait aisément au défaut de compression de la plaie 
blämée-par Hippocrate, en la recouvrant d'un:opercule so- 
Aide à la manière de Wiseman. Je ne saurais surtout la faire 
entrer en comparaison. avec: la méthode de Boyer, qui 
ébranle les fragments toutes les vingt-quatre heures ; mais 
cependant je me méfie toujours d’un appareil qui, dans des 
circonstances aussi graves, dérobe le membre à: mes re- 
i gards.: Mais vous avez la plaie sous les yeux, dira-t-on ? Ei 
qu'importe la plaie, lorsque le danger est surtout dans les 
abcès, dans les fusées qui. peuvent se faire à distance, set 
que dl'appareil.me cache impitoyablement? 
Je le répète, la lésion est grave, menaçaule: il n'est-pas 
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toujours au pouvoir du chirurgien de conjurer les accidents ; 
mais c’est pour cela que le chirurgien doit se tenir en garde 
et veiller attentivement sur toute la surface du membre, 
pour signaler et combattre les accidents dès leur appari- 
tion. Voyez les médecins en lutte avec une affection de 
.poitrine ; ils ont là ; malheureusement pour eux, cet appa- 
reil inamovible des parois thoraciques qui gêne leur inves- 
tigation; aussi que de précautions , que de ressources, que 
de sollicitude pour faire disparaître autant qu’il est en eux 
cet obstacle, pour traduire en-quelque sorte la maladie à 
l’extérieur ! Et nous, nous ayons sous les yeux l’abcès, le 
phlegmon, les fusées, la plaie, et nous allons comme à 
plaisir cacher tout cela sous un épais bandage, nous priver 
de ce que nous avons appelé l'autopsie du vivant ! | 
Vous cherchez, je le sais. à remplir une grande et capitale 
indication , l’immobilisation de la fracture. Mais, souffrez 
que je le dise: avant de songer à la fracture, ilfaut ici assurer 
la vie du malade même, et ne pas l’exposer à ces accidents 
souterrains; en un mot, rendre la fracture immobile, en 
laissant à nu la plus grande. partie du membre :-voilà les 
deux indications primordiales de toute fracture compliquée. 
En conséquence , si la plaie est en avant, je couche le: 
membre sur une planchette ou un plan incliné, et je lassu- 
jettis’ sur les côtés à l’aide de coussins et d’attelles ; ni bandes 
ni compresses; l’œdème sera bien mieux prévenu par la 
position élevée du membre. Un simple plumasseau comme 
il a été dit; une compresse volante par-dessus complètent | 
l'appareil. On comprend combien le pansement est facile ; 
bien plus, je n’ai pas à me préoccuper de cette autre ques- 
tion, nécessitée par les appareils ordinaires, s’il faut faire 
les pansements rares ou fréquents. En effet, ayant la plaie 
sous les yeux , tant que rien n’a bougé, je laisse le plumas- 
seau en place ; aussitôt le besoin venu, inflammation, sup: 
puration ou autre, je suis en Mesure d’agir. Si la plaie est 
de côté , je ne mets qu’une attelle au côté opposé, mainte- 
nue par deux cravates ou ‘par une bande dextrinée. Si la 
plaie était en dessous, et que je ne pusse coucher le mem- 
bre de manière à la ramener sur le côté, j'aurais recours à 
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un appareil spécial, imité, par exemple, de la boîte de 
James Rae. 

Le péril dure jusqu’à ce que la plaie soit fermée, ou du 
moins couverte d’une membrane pyogénique déjà solide, et 
sans aucune communication avec le foyer de la fracture ou 
l’intérieur du membre. A ce point de la cure, le but est sim- . 
plifié ; il ne faut plus que veiller à la consolidation convena- 
ble de la fracture, et on peut revenir aux appareils des 
fractures simples. 


Ici finit ma tâche ; et le soin qne j'ai pris de traiter à part 
chacune des questions qui s’y rattachent me dispense d'en 
faire un long résumé. Mais la doctrine tout entière peut très 
bien se résumer en ce peu de mots : 

Les indications sont le but; les appareils ne sont que les 
moyens. Les indications restent toujours les mêmes ; les 
moyens peuvent varier sans grand inconvénient. Et en con- 
séquence , dans le traitement des fractures comme dans 
toute la thérapeutique, le choix des appareils n’a qu’une 
importance secondaire; l'essentiel est de s'attacher aux in- 
dications. ; : 


FIN. 


